DETAX

Definitive Direkt-Unterfiitterung auf A-Silikonbasis,
dauerhaft weichbleibend, kalthartend
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ZWECKBESTIMMUNG

Definitive Direkt-Unterfiitterung von Zahnprothesen

INDIKATION

Geeignet fiir alle PMMA-Kunststoffe.

Anfertigung von dauerhaft weichbleibenden Unterfiitterungen direkt in der Praxis oder indirekt im Labor.
Beseitigung von Druckstellen im OK- und UK-Bereich.

Zur Abddammung der A-Linie bei Haftschwierigkeiten und Schlotterkamm.

Als elastischer Abschlussrand an OK-Prothesen und zur Lagesicherung der Prothesen durch erhohte Adhasion.
Zur elastischen Abdeckung scharfkantiger Alveolarfortsatze.

Zur Abdeckung von Implantatbereichen und als Overdentures.

PATIENTENZIELGRUPPE

Personen, die im Rahmen einer zahnarztlichen MaBnahme behandelt werden.

Lustrol und mollosil® plus Politur: Nicht fiir die Behandlung von schwangeren/ stillenden Frauen und Kindern verwenden.

Katalysatorkomponente enthélt Alkylstannosiloxane.
VORGESEHENE ANWENDER

Zahnarzt/-drztin, Zahntechniker/-in

1. VORBEREITUNG DER PROTHESE

Entfernen der alten Unterfiitterung (Abb. 1) Generell ist eine alte, vorhandene Unterfutterung komplett zu entfernen. Die zu unterfitternde Basis, je
nach Situation, ca. 1 — 2 mm abschleifen; an den Randern vestibulér, lingual bzw. dorsal auf einer Hohe von ca. 2 - 3 mm eine mindestens 1 mm tiefe Stufe
einarbeiten; Prothesenrander abrunden und die Prothese griindlich reinigen.

Entfetten (Abb.2) Mit reinem, medizinischem Alkohol entfetten und trocknen lassen.

Auftragen des mollosil® plus Primers bzw. mollosil® Adhasivs zur Haftvermittlung (Abb. 3): Alle beschliffenen und zu unterfiitternden Flachen, auf denen
das Material haften soll, gleichmaBig und vollstandig flichendeckend mit mollosil® plus Primer bzw. mollosil® Adhésiv bestreichen. mollosil® plus Primer
bzw. mollosil® Adhésiv ca. 1 Min. trocknen lassen. Flasche nach Gebrauch sofort wieder verschlieBen. Speichel, Feuchtigkeit oder Monomerfliissigkeiten
verhindern eine Haftung von mollosil® plus bzw. mollosil® auf der Prothese.

2. ANMISCHEN

mollosil® plus: Anwendung der Mischpistole / Dispenser

Kartusche gemaB spezieller Anleitung (separat erhaltlich, Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699) einsetzen. Kartuschenverschluss entfernen und weg-
werfen; nicht wieder verwenden! Material leicht auspressen, bis es gleichmaBig aus beiden Offnungen flieRt. Mischkaniile auf die Kartusche aufsetzen und
benétigtes Material ausdriicken. Mischkantile nach jedem Gebrauch als Verschluss auf der Kartusche belassen.

mollosil®: Auf einem Anmischblock mollosil® Base und Katalysator im Verhaltnis 1:1 (gleiche Strangléngen) mit einem Spatel 30 Sek. homogen mischen.
3. DIREKTE UNTERFUTTERUNG AM PATIENTEN

Beschichten der Prothese (Abb. 4): Prothese wie unter Punkt 1 beschrieben vorbereiten. mollosil®plus-Kartuschenmaterial mittels Dispenser (siehe Punkt 2)
bzw. mollosil® mit dem Spatel (siehe Punkt 2) moglichst blasenfrei auf vestibuldre, linguale bzw. dorsale Rander gleichméBig flachendeckend auftragen. Danach
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restliche Prothesenbasis deckend beschichten (Schichtstérke: min. 2 mm). Alle Prothesenbereiche, die in Gingivakontakt kommen, miissen beschichtet werden.
Ausfiihren der Funktionsbewegungen (Abb. 5): Die Prothese sodann in den Mund des Patienten eingliedern. Dieser soll den Mund in normal starker Ok-
klusion schlieBen. Der Abbindevorgang ist nach ca. 5 Min. abgeschlossen. Danach die unterfiitterte Prothese aus dem Mund entnehmen und, wie in Punkt
5 beschrieben, ausarbeiten und lackieren.

4.INDIREKTE METHODE IM LABOR

Die zu unterfiitternde Prothese in eine Kiivette mit Gegenkonter einbetten. Zur leichteren Entnahme der Prothese Zahnreihen vor Ausgie3en des Konters mit
Silikon tiberziehen, z.B. mit Flexistone® Plus. Die Prothese aus der Kiivette entnehmen und dann, wie unter Punkt 1 beschrieben, vorbereiten. Modell mit einer
Ublichen Gips-Kunststoff-Isolierung (Alginat) bestreichen. Wie unter Punkt 3 beschrieben, angemischtes mollosil®plus bzw. mollosil® maglichst blasenfrei,
gleichmaRig flachendeckend auf den zu unterfiitternden Prothesenbereich applizieren (Schichtstarke: ca. 1 mm mehr, als zuvor weggefrast wurde). Kiivette
mit Gegenkonter schlieBen und bei leichtem Pressdruck ca. 30 Min. unter einer Presse stehen lassen oder 10 Min. im Drucktopf bei 40 — 45 °Cim Wasserbad.
Danach die Prothese aus der Kiivette entnehmen und, wie unter Punkt 5 beschrieben, ausarbeiten und lackieren.

5. AUSARBEITEN UND LACKIEREN

Glitten der Kanten: Grobe Uberschiisse zunéchst mit einem scharfen Skalpell oder einer Schere entfernen (Abb. 6). AnschlieBend mit geeigneten rotierenden
Werkzeugen (z.B. Molloplast® Frasen, Vorpolierern und Schleifkappen, ab ca. 8.000 U/Min.) unter leichtem Druck die Schnittkanten versdubern und glatten
(Abb. 7).

Politur (Abb. 8): mollosil® plus Politur bzw. Lustrol (fir mollosil®) nur zum Glétten der beschliffenen Funktionsrander verwenden. Alu-Siegelverschluss mit
einem Spatel 6ffnen und Pipetten aufstecken. Beide Fluissigkeiten im Mischungsverhaltnis 1:1 auf einen Anmischblock pipettieren, mit einem Spatel homogen
vermischen und mit einem Pinsel auftragen; ca. 5 Min. bei Raumtemperatur trocknen lassen.

6. REINIGUNGSEMPFEHLUNG FUR DEN PATIENTEN

Die unterfiitterte Prothese mehrmals téglich mit einer weichen Zahnbiirste und Neutralseife griindlich unter flieBendem Wasser abbiirsten und abspiilen;

Reinigungsbad: max. 10 Min.

SICHERHEITSHINWEISE

» Nur fiir die angegebene Zweckbestimmung durch geschultes Fachpersonal.

» Beim Bearbeiten des unabgebundenen Materials persénliche Schutzausriistung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille) tragen.

» Beim Nachbearbeiten des ausgehérteten Materials entsprechend geeignete, personliche Schutzausriistungen (Schutzhandschuhe, Schutzbrille,
Mundschutz) tragen.

» Haftung ist nur auf aufgerauten und mit mollosil® plus Primer bzw. mollosil® Adhdsiv bestrichenen Fléachen gewéhrleistet!

» Augenkontakt mit Katalysator vermeiden, ggf. Augen sofort mit flieBendem Wasser griindlich spiilen und sofort Augenarzt aufsuchen.

» mollosil® plus Primer bzw. mollosil® Adhésiv flachendeckend auftragen!

» Alle zu unterfiitternden Prothesenbereiche, die mit der Gingiva in Kontakt kommen, miissen mit mollosil® plus bzw. mollosil® gleichmaBig und
flachendeckend beschichtet sein, da sonst Haftungsprobleme auftreten kénnen!

» Abbindezeiten unbedingt einhalten!

» mollosil® Adhésiv, mollosil® plus Primer, mollosil® plus Politur und Lustrol: Von Ziindquellen fernhalten.

» Gefahren- und Sicherheitshinweise aus dem entsprechendem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.
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iy HINWEISE

» DETAX haftet nicht fir Schaden, die durch fehlerhafte Anwendung hervorgerufen werden.

» mollosil®: Basen- und Katalysator-Komponente diirfen nur von derselben Charge verwendet werden. Tubenverschliisse nicht vertauschen!

» Sicherheitsdatenblatt beachten!

Fiir Anwender und/oder Patienten:

Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfalle sind unverziiglich unter incident@detax.de sowie an die zusténdige
Behorde des Mitgliedstaats, in dem Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

KONTRAINDIKATION

Das Material nicht bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe oder bei Kontaktallergien verwenden. Unerwiinschte Wirkungen sind bei sachge-
rechter Anwendung nicht zu erwarten. Immunreaktionen z.B. Allergien, Irritationen kénnen jedoch grundsétzlich nicht ausgeschlossen werden. Im Zweifelsfall
empfehlen wir, vor der Anwendung einen Allergietest durchzufiihren.

ENTSORGUNG

Die Entsorgung des Inhalts/des Behélters gemaR den ortlichen/regionalen/nationalen und internationalen Vorschriften durchfiihren.

SYMBOLERLAUTERUNG

-“ ID| Medizinprodukt [LoT] siehe Falz
o

Verarbeitung: Lagerung:

Bei 23 °C +2°C, 50 £ 5% 5°C o

rel. Luftfeuchtigkeit 15°C /ﬂ/ mE 7{?
59 °F .

*ab Mischbeginn bei 23 °C + 2 °C, 50 + 5 % rel.
Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verkiirzen,
niedrigere verlangern die angegebenen Zeiten.

DIN EN 1SO 10139-2Typ A, weich

Technische Daten

mollosil®

mollosil® plus

Mischvolumen

2 x50 ml (Tuben)
2x30ml (Tuben)

50 ml Kartuschen

Produktfarbe Base/Katalysator

rotbraun / hellblau

rotbraun / wei3

Anmischzeit ca. 30 Sek. manuell entfallt (Automix-System)
Verarbeitungszeit* ca. 1 Min. 30 Sek. ca. 1 Min. 30 Sek.
Abbindezeit* ca.7 Min. ca. 6 Min. 30 Sek.
Verweildauer im Mund ca. 5 Min. 30 Sek. ca.5Min.
Endharte ca. 28 Shore A ca. 28 Shore A
Automix2, rosa;
5 . Art. -Nr.: 02770
Mischkaniile - Automixl:
|| utomix1;

Art. -Nr.: 02344




Bestellinformation

mollosil®

Standardpackung 03005
Base, Tube 50 ml

Katalysator, Tube 50 ml

Adhisiv, Flasche 5 ml

Lustrol Glanzlack,

Flaschen 2 x 6 ml

2 Pipetten

Starter kit 02274
Base, Tube 30 ml

Katalysator, Tube 30 ml

Adhasiv, Flasche 5 ml

Lustrol Glanzlack,

Flaschen, 2 x 6 ml

2 Pipetten

mollosil® plus Automix1
Standardpackung

50 ml Kartusche

5 ml Primer

2x 7 ml Politur

7 Mischkaniilen, 6 mm

1 Schleifkappe

1 Schleifkappentréger

2 Pipetten

Refill Packung Automix1
50 ml Kartusche

02436

02439

mollosil® plus Automix2
Standardpackung

50 ml Kartusche

5 ml Primer

2x 7 ml Politur

7 Mischkantilen, rosa

1 Schleifkappe

1 Schleifkappentréger

2 Pipetten

Refill Packung Automix2
50 ml Kartusche

02353

02354

mollosil® Adhdsive
5 ml Flasche

Lustrol gloss varnish
2 x 6 ml Flasche

Primer
5 ml Flasche

Politur
2x7 ml Flasche

03007

03008

02440

02441

Schleifkappen
spitz, 10 St.

Schleifkappentrager
spitz, 1St.

good morning spray

Standardpackung
100 ml

02615

02616

02284

Mischkaniilen Automix 2
rosa, 48 pcs.

Mischkaniilen Automix 1
6 mm, 48 pcs.

02707

02344
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INTENDED USE

Definitive direct relining of dental prostheses

INDICATION

Suitable for all PMMA-based plastic materials.

Production of permanently soft relinings directly at the chairside or indirectly in the laboratory.

Removal of pressure points in the mandibular and maxillary areas.

For post-damming the A line in case of adhesion problems and flabby ridges.

As an elastic margin on maxillary dentures and for securing the position of the dentures by increased adhesion.
For elastic covering of sharp-ridged alveolar processes.

For covering implant areas and as overdentures.

PATIENT TARGET GROUP

Persons being treated in the context of a dental procedure.

Lustrol and mollosil® plus polish: Do not use for the treatment of pregnant/breastfeeding women and of children. Catalyst component contains alkyl
stannosiloxanes.

INTENDED USERS

Dentist, dental technician

1. PREPARATION OF THE DENTURE

Removal of the old relining (Fig. 1) In general, an existing relining must be removed completely. Grind off the base to be relined by approx. 1 - 2 mm,
depending on the situation; at the vestibular, lingual or dorsal edges, incorporate a shoulder approx. 2 - 3 mm in height with a step of at least 1 mm; round
off the borders of the denture and clean the denture thoroughly.

Degreasing (Fig.2) Degrease with pure, medical alcohol and allow to dry.

Application of the mollosil® plus primer or mollosil® adhesive for adhesion (Fig. 3): All surfaces ground and to be relined to which the material is required
to adhere must be evenly and completely covered with mollosil® plus primer or mollosil® adhesive. Let mollosil® plus primer mollosil® Adhesive dry for
approx. 1 minute. Close the bottle immediately after use. Saliva, moisture or monomer liquids prevent adhesion of mollosil® plus or mollosil® to the denture.
2. MIXING

mollosil® plus: Application of the mixing jet / dispenser

Insert the cartridge according to special instructions (separately available, Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699). Remove and discard cartridge closure;
do not reuse! Slightly squeeze material until it flows evenly out of both openings. Mount the mixing cannula on the cartridge and squeeze out the required
material. Leave the mixing cannula on the cartridge as a closure after each use.

mollosil®: On a mixing block, mix mollosil® base and catalyst homogeneously at a ratio of 1:1 (equal strand lengths) with a spatula for 30 seconds.

3. DIRECT CHAIRSIDE RELINING

Coating of the denture (Fig. 4): Prepare the denture as described underitem 1. Apply mollosil®plus cartridge material by means of a dispenser (see item 2) or
mollosil® with the spatula (see item 2), taking care to avoid bubbles, to the vestibular, lingual or dorsal borders, respectively, covering the entire surface evenly.
Then coat the remaining prosthetic base plate completely (layer thickness: min. 2 mm). All denture areas that come into contact with the gingiva must be coated.
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= Perform the functional movements (Fig. 5): Then place the denture in the patient’s mouth. Let him/her close the mouth in normal occlusion. The curing
process is completed after approx. 5 minutes. Then remove the relined denture from the mouth, and trim and paint it as described in item 5.
4.INDIRECT METHOD IN THE LABORATORY
Invest the denture to be relined into a flask with counter. For easier removal of the denture, cover the teeth with silicone before pouring the counter, e.g. with
Flexistone® Plus. Remove the denture from the flask and then prepare it as described in item 1. Coat the model with a standard plaster-plastic insulation
(alginate). As described under item 3, apply mixed mollosil®plus or mollosil®, respectively, taking care to avoid bubbles, evenly over the entire surface of
the denture area to be relined (layer thickness: approx. 1 mm more than previously milled away). Close the flask with the counter and leave it under a press
for approx. 30 min. with light pressure, or in a pressure pot at 40 - 45°C/ 104 - 113 °F in a water bath for 10 min. Then remove the denture from the flask
and trim and paint it as described in item 5.
5. FINAL TRIMMING AND PAINTING
Smoothing of the borders: First remove coarse excess with a sharp scalpel or scissors (Fig. 6). Then use suitable rotating tools (e.g Molloplast® cutters, pre-
polishers and grinding sleeves, from approx. 8,000 RPM) with light pressure to clean and smooth the cut borders (Fig. 7).
Polish (Fig. 8): mollosil® plus polish or Lustrol (for mollosil®) should be used only to smooth the ground functional borders. Open the aluminum seal with a
spatula and plug on pipettes. Pipette both liquids at a mixing ratio of 1:1 onto a mixing block, mix homogeneously with a spatula, and apply with a brush;
allow to dry for approx. 5 min. at room temperature.
6. CLEANING RECOMMENDATION FOR THE PATIENT

Thoroughly brush and rinse the relined denture several times a day with a soft toothbrush and neutral soap under running water; cleaning bath: max. 10 min.

SAFETY INFORMATION

i

» Only for the specified intended use by trained specialists.

» Wear personal protective equipment (protective gloves, goggles) when handling the uncured material.

» Wear suitable personal protective equipment (protective gloves, goggles, face mask) when finishing the cured material.

» Adhesion is ensured only on roughened surfaces that have been coated with mollosil® plus primer or mollosil® adhesive!

» Avoid eye contact with catalyst, rinse eyes immediately with plenty of flowing water if necessary, consult ophthalmologist immediately.

» Apply mollosil® plus primer or mollosil® adhesive over the entire surface!

» Alldenture areas to be relined that will come into contact with the gingiva must be evenly and completely coated with mollosil® plus or mollosil®, otherwise
adhesion problems may occur!

» Curing times must be complied with!

» mollosil® adhesive, mollosil® plus primer, mollosil® plus polish and Lustrol: Keep away from sources of ignition.

» Refer to the relevant safety data sheet for hazard and safety information.

NOTES

» DETAX shall not be held liable for any damage caused by misuse.

» mollosil®: Make sure that only base and catalyst components from the same batch number are used. Do not mix up tube caps!

» Read and understand the safety data sheet!

For users and/or patients:

Any serious incident that has occurred in connection with this product must be reported immediately to incident@detax.de and to the competent public

authority of the country in which the user and/or patient resides. 15




E CONTRAINDICATION
Do not use this material in case of known allergies to any of the ingredients, or contact allergies. Undesirable effects are not to be expected in case of proper
application. However, as a matter of principle immune reactions such as allergies or irritations cannot be ruled out. In case of doubt, we recommend per-
forming an allergy test before application.

DISPOSAL

Disposal of the contents/container must be carried out in accordance with the local/regional/national and international regulations.

SYMBOLS
Medical device see fold
=
Processing: Storage: N
At23+2°C/73%3°F, LR N
50 + 5% of rel. humidity 15 °¢ ,/{\
59 °F .

* from start of mixingat 23 +2°C/73+3°F 50+ 5%
of rel. humidity. Higher temperatures shorten, lower
temperatures extend the indicated times.

DIN EN1SO 10139- 2 type A, soft

Technical specifications

mollosil®

mollosil® plus

Mixing volume

2 x50 ml (tubes)
230 ml (tubes)

50-ml cartridges

Product color base/catalyst

red-brown / light blue

red-brown / white

Mixing time approx. 30 sec manually not applicable (Automix system)
Open time* approx. 1 min 30 sec. approx. 1 min 30 sec.
Curing time* approx. 7 min. approx. 6 min 30 sec.

Retention time in the mouth

approx. 5 min 30 sec.

approx. 5 min.

Final hardness

approx. 28 Shore A

approx. 28 Shore A

Mixing cannula

Automix2, pink;
item Ne: 02770

Automix1;

[ |
e item N2: 02344
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DESTINATION

Rebasage direct définitif de prothéses dentaires

INDICATION

Adapté a tous les plastiques PMMA.

Réalisation de rebasages souples a long terme directement, en cabinet, ou indirectement, en laboratoire.

Suppression des points de pression dans la machoire inférieure et la machoire supérieure.

Pour amortir la pression de la ligne A en cas de problémes d’adhésion et de crétes flottantes.

Comme bord élastique pour les prothéses de machoire supérieure et pour assurer la position des prothéses en renforcant I'adhérence.
Pour le revétement élastique des os alvéolaires acérés.

Pour le revétement des zones implantaires et comme overdenture.

GROUPE DE PATIENTS CIBLES

Personnes qui doivent faire l'objet de mesures dentaires.

Lustrol et solution de polissage mollosil® plus : Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants. Le composant catalyseur contient
du siloxane alkyle. B

UTILISATEURS VISES

Dentistes, prothésistes dentaires

1. PREPARATION DE LA PROTHESE

Retrait du rebasage existant (ill. 1) :Généralement, le rebasage existant doit étre complétement éliminé. Selon la situation, meuler la base a rebaser
d’une épaisseur d'environ 1a 2 mm; sur les bords vestibulaires, linguaux ou dorsaux profiler une aréte d’une profondeur d’au moins 1 mm a une hauteur
d'environ 2 @ 3 mm ; arrondir les bords de la prothése et nettoyer soigneusement la prothése.

Dégraissage (ill. 2) : Dégraisser avec de I'alcool pur a usage médical et laisser sécher.

Application du primer mollosil® plus ou de I'adhésif mollosil® pour I'adhésion (ill. 3) : Appliquer homogénement et complétement sur toutes les surfaces
taillées a rebaser auxquelles le matériau doit se fixer une couche de primer mollosil® plus ou d’adhésif mollosil®. Laisser sécher environ 1 minute le primer
mollosil® plus ou I'adhésif mollosil®. Refermer immédiatement le flacon apreés I'utilisation. La salive, I'humidité ou les liquides monoméres empéchent
I'adhésion de mollosil® plus ou de mollosil® sur la prothese.

2. MELANGE

mollosil® plus : Utiliser le pistolet mélangeur / distributeur

Insérer la cartouche conformément aux directives spéciales (disponibles séparément, Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699). Retirer et jeter le
bouchon de cartouche ; ne pas le réutiliser ! Faire sortir une petite quantité de matériau, jusqu‘a ce qu'il sorte des deux orifices d'une maniére homogéne.
Insérer la canule de mélange sur la cartouche et faire sortir la quantité nécessaire de matériel. Laisser la canule de mélange comme bouchon sur la
cartouche apreés chaque utilisation.

mollosil® : Sur un bloc de mélange, mélanger de fagon homogéne avec une spatule pendant 30 secondes mollosil® Base et le catalyseur dans une
proportion de 1:1 (longueurs de produit identiques).



i 3. REBASAGE DIRECT EN BOUCHE DU PATIENT
Revétement de la prothése (ill. 4) : Préparer la prothése comme indiqué au point 1. Appliquer de facon homogéne et sans bulle mollosil® plus en
cartouche avec le distributeur (voir point 2) ou mollosil® avec la spatule (voir point 2) sur les bords vestibulaires, linguaux ou dorsaux. Enduire ensuite
complétement la base de prothése restante (épaisseur du matériau de 2 mm au minimum). Toutes les parties de la prothése en contact avec la gencive
doivent étre recouvertes de matériau.
Exécution des mouvements fonctionnels (ill. 5) : Insérer la prothése dans la bouche du patient. Celui-ci doit pouvoir fermer la bouche en occlusion
normale. Le durcissement est terminé aprés 5 minutes env. Retirer ensuite la prothése rebasée de la bouche du patient. La finition et le vernissage se
font comme décrit au point 5.
4. METHODE INDIRECTE EN LABORATOIRE
Revétir la prothése a rebaser dans un moufle couvert d’une contrepartie. Afin de pouvoir retirer plus facilement la prothése, enduire les dents d’une couche
desilicone, p. ex. de Flexistone® Plus avant de couler le contre-moufle. Enlever la prothese du moufle et la préparer selon les indications du point 1. Enduire
le modele d'un isolant plastique-platre (alginate) usuel. Comme décrit au point 3, appliquer homogénement la masse mélangée de mollosil® plus ou
mollosil® sans bulles dans la mesure du possible sur toute la zone de la prothése a rebaser (épaisseur de couche : env. 1 mm de plus que |'épaisseur fraisée
auparavant). Fermer le moufle avec contrepartie et mettre sous presse avec une pression légére pendant 30 minutes env. ou dans une cuve sous pression
a40-45 °C pendant 10 minutes au bain-marie. Retirer ensuite la prothése du moufle et effectuer la finition et le vernissage comme décrit au point 5.
5. FINITION ET VERNISSAGE
Lissage des bords : Eliminer I'excédent de matériau a I'aide d’un scalpel ou de ciseaux affilés (ill. 6). Nettoyer et lisser ensuite les arétes de coupe sous
pression |égére avec des instruments rotatifs appropriés (par ex. fraises, prépolissoirs et chapes abrasives Molloplast®, a partir d'env. 8 000 tours par
20 minute) (ill. 7).

Polissage (ill. 8) : n'utiliser la solution de polissage mollosil® plus ou Lustrol (pour mollosil®) que pour lisser les bords fonctionnels fagonnés. Ouvrir la

fermeture en aluminium avec une spatule et insérer la pipette. Pipetter selon un rapport de 1:1 sur un bloc de mélange, mélanger homogénement a la

spatule et appliquer au pinceau ; laisser sécher env. 5 minutes a température ambiante.

6. RECOMMANDATION DE NETTOYAGE POUR LE PATIENT

Brosser a fond avec une brosse a dents et du savon neutre la prothése rebasée plusieurs fois par jour et bien la rincer a I'eau courante par la suite ; bain

de nettoyage : immersion pendant 10 minutes au maximum.

CONSIGNES DE SECURITE

» Uniquement destiné a une utilisation dentaire par un personnel formé a cet effet.

» Lors du traitement du matériau non durci, s'assurer de porter un équipement de protection individuelle (gants et lunettes de protection).

» Lors du travail de finition du matériau durci, s'assurer de porter un équipement de protection individuelle (gants, lunettes, masque).

» L'adhésion n'est assurée que sur des surfaces rugueuses sur lesquelles du primer mollosil® plus ou de I'adhésif mollosil® a été appliqué !

» Eviterle contact des yeux avec le catalyseur, rincer éventuellement abondamment I'ceil a l'eau courante et consulterimmédiatement un ophtalmologiste.

» Appliquer le primer mollosil® plus ou I'adhésif mollosil® sur toute la surface !

» Toutes les parties de la prothese a rebaser qui entrent en contact avec la gencive doivent étre revétues uniformément et entierement de mollosil® plus
ou de mollosil® afin d’éviter la survenue de problémes d’adhésion !

» Respecter impérativement les temps de prise !

» Adhésif mollosil®, primer mollosil® plus, solution de polissage mollosil® plus et Lustrol : Tenir éloigné des sources d'ignition.

» Consulter les consignes de sécurité et mentions de dangers dans la fiche de données de sécurité correspondante.
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REMARQUE

» DETAX décline toute responsabilité pour les dommages résultant d’une utilisation incorrecte.

» mollosil®: Seuls les composants base et catalyseur d'un méme lot doivent étre utilisés ensemble. Ne pas intervertir les bouchons de tube !

» Respecter les indications de la fiche de sécurité !

Pour les utilisateurs et/ou les patients :

Tous les incidents graves survenant en lien avec ce produit doivent étre signalés immédiatement a 'adresse incident@detax.de de méme quaux autorités
compétentes de |'Etat membre dans lequel I'utilisateur ou le patient est établi.

CONTRE-INDICATION

Ne pas utiliser le matériau en présence d'allergies connues a un des composants ou en cas d‘allergies de contact. Il ne devrait pas y avoir d'effets indésirables
si les conditions d’application ont été respectées. Toutefois, des réactions immunitaires telles que des allergies et des irritations ne peuvent toutefois pas étre
completement exclues. En cas de doute, nous recommandons d'effectuer un test dallergie avant I'utilisation.

MISE AU REBUT

Mettre le contenu/contenant au rebut conformément aux prescriptions locales/régionales/nationales et internationales.

EXPLICATION DES SYMBOLES
Dispositif médical Voir le repli

=—>
Température de travail :  Stockage :
323°C+2°C,50+5% BC
. e N —
d’humidité relative 15°C Jf //\l\
59 °F L]

*a23°C+2°C 50 + 5 % d’humidité relative Des
températures plus élevées raccourcissent les délais
indiqués tandis que des températures plus basses les
rallongent.

DIN EN ISO 10139-2 Type A, souple

Données techniques

mollosil®

mollosil® plus

Volumes de mélange

2 x50 ml (tubes)
2x30 ml (tubes)

Cartouches de 50 ml

Couleur du produit base/catalyseur

brun roux / bleu clair

brun roux / blanc

Temps de mélange env.30salamain sans objet (systéme Automix)
Temps de travail* env.1min30s env.1min30s
Temps de prise* env.7 min env.6min30s

Durée de séjour en bouche

env.5min30s

env.5min

Dureté finale

env. 28 Shore A

env. 28 Shore A

Canule de mélange

Automix2, pink;
item Ne: 02770

Automix1;

.
|| item N2: 02344
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FINALIDAD PREVISTA

Rebase definitivo directo de prétesis dentales

INDICACION

Adecuado para plasticos PMMA.

Elaboracion de rebases de blandura permanente de forma directa en la consulta o de forma indirecta en el laboratorio.

Eliminacion de puntos de presion en las zonas del maxilar superior e inferior.

Para aislar la linea de vibracién palatina en caso de dificultades de adherencia y cresta blanda.

Como margen de cierre elstico en prétesis del maxilar superior y para asegurar la posicién de protesis mediante mayor adherencia.
Para cubrir de forma elastica procesos alveolares agudos.

Para cubrir zonas de implantes y como sobredentadura.

GRUPO DIANA DE PACIENTES

Personas que se someten a tratamiento en el marco de una medida odontoldgica.

Lustrol uy pulidor mollosil® plus: No utilizar para el tratamiento de mujeres embarazadas/lactantes y nifios. El componente catalizador contiene alqui-
lestafio siloxano.

USUARIOS PREVISTOS

Odontélogos, protésicos dentales

1. PREPARACION DE LA PROTESIS

Eliminacion del rebase existente (fig. 1): En general, es necesario eliminar por completo el rebase existente. Rebajar la base que se debe rebasar, segiin
la situacion, aprox. 1-2 mm; tallar un escalén de al menos 1 mm de profundidad a una altura de aprox. 2-3 mm en los bordes desde vestibular, lingual o
dorsal; redondear los bordes de la prétesis y limpiar la protesis a fondo.

Desengrase (fig. 2): Desengrasar con alcohol puro de uso médico y dejar secar.

Aplicacion del iniciador mollosil® plus o el adhesivo mollosil® para proporcionar adherencia (fig. 3): Aplicar el iniciador mollosil® plus o el adhesivo
mollosil® uniforme y completamente en la totalidad de las superficies talladas que se rebasaran, sobre las cuales debe adherirse el material. Dejar secar
aprox. 1 min el iniciadormollosil® plus o el adhesivo mollosil®. Cerrar el frasco inmediatamente después del uso. La saliva, la humedad o los liquidos
mondmeros impiden que mollosil® plus o mollosil® se adhieran a la protesis.

2. MEZCLA

mollosil® plus: Uso de la pistola de mezcla/el dispensador

Colocar el cartucho segun las instrucciones especiales (disponibles por separado, Automix1 REF. 02343; Automix2 REF. 02699). Quitar el tapdn del cartucho
y desecharlo; jno reutilizarlo! Sacar ligeramente material a presion hasta que salga de modo uniforme de los dos orificios. Colocar la canula de mezcla en
el cartucho y hacer salir la cantidad necesaria de material. Tras cada uso, dejar la cdnula de mezcla puesta en el cartucho a modo de tapén.

mollosil®: Mezclar uniformemente la base y el catalizador mollosil® en una proporcién de 1:1 (cordones de igual longitud) con una espatula en un
bloque de mezcla durante 30s.

7
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Recubrimiento de la prétesis (fig. 4): Preparar la protesis como se describe en el punto 1. Aplicar uniformemente mollosil®plus del cartucho mediante el
dispensador (véase punto 2) o mollosil® con la espatula (véase punto 2) a ser posible sin burbujas y cubriendo toda la superficie en los bordes vestibulares,
linguales y dorsales. A continuacion, recubrir completamente la base protésica restante (espesor de la capa: min. de 2 mm). Se deben recubrir todas las
zonas de la prétesis que entran en contacto con la encia.

Ejecucion de los movimientos funcionales (fig. 5): Colocar la prétesis en la boca del paciente, quien debe cerrar la boca en oclusion normal. El proceso de
fraguado concluird en aprox. 5 min. A continuacion, retirar la prétesis rebasada de la boca, y efectuar el acabado y el barnizado como se describe en el punto 5.
4. METODO INDIRECTO EN LABORATORIO

Revestir la prétesis que se rebasara en una mufla con contraplaca. Para facilitar la extraccion de la protesis, recubrir las filas de dientes con silicona, p. ej.,
con Flexistone® Plus, antes del vertido en la mufla. Retirar la prétesis de la mufla y, a continuacion, prepararla como se describe en el punto 1. Recubrir el
modelo con un aislante de yeso/plastico habitual (alginato). Aplicar uniformemente mollosil®plus o mollosil® mezclados como se describe en el punto
3 en la zona de la prétesis que se rebasara a ser posible sin burbujas y cubriendo toda la superficie (espesor de la capa: aprox. 1 mm mas de lo fresado
anteriormente). Cerrar la mufla con la contraplaca y dejar prensar aprox. 30 min con una ligera presion, o bien 10 min en un recipiente a presion a 40-45 °C
al bano Maria. A continuacin, retirar la protesis de la mufla y efectuar el acabado y el barnizado como se describe en el punto 5.

5. ACABADOY BARNIZADO

Alisado de bordes: Eliminar primero los excedentes gruesos con un bisturi afilado o unas tijeras (fig. 6). A continuacion, eliminar los sobrantes y
alisar los bordes de corte con instrumentos rotatorios adecuados (p. ej., fresas, prepulidores y caperuzas abrasivas Molloplast® a partir de aprox. 8000
r.p.m.) aplicando una ligera presion (fig. 7).

Pulido (fig. 8): Usar el pulidor mollosil® plus o Lustrol (para mollosil®) nicamente para alisar los bordes funcionales tallados. Abrir el cierre precintado

de aluminio con una espatulay colocar las pipetas. Pipetear los dos liquidos en una proporcion de 1:1 en un bloque de mezcla, mezclarlos uniformemente

con una espatula y aplicar la mezcla con un pincel; dejar secar 5 min a temperatura ambiente.

6. RECOMENDACION DE LIMPIEZA PARA EL PACIENTE

Cepillar y enjuagar a fondo la prétesis rebasada con agua corriente varias veces al dia usando un cepillo de dientes blando y jabdn neutro; bario de

limpieza: max. de 10 min.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

» Solo para el uso previsto indicado y por personal formado y especializado.

» Llevar equipo de proteccion individual (guantes y gafas de proteccion) durante el procesamiento del material sin fraguar.

» Llevar equipo de proteccion individual correspondientemente adecuado (guantes y gafas de proteccion, mascarilla) durante el acabado del material
endurecido.

» iLa adherencia solo se garantiza sobre superficies rugosas y cubiertas de iniciador mollosil® plus o de adhesivo mollosil®!

» Evitar el contacto del catalizador con los ojos. Dado el caso, lavar inmediata y abundantemente con agua corriente y acudir de inmediato al oftalmélogo.

» iAplicar el iniciador mollosil® plus o el adhesivo mollosil® cubriendo toda la superficie!

» Todas las zonas de la protesis que se rebasard y que entran en contacto con la encia deben estar recubiertas con mollosil® plus o mollosil® de modo
uniforme y en toda la superficie! De lo contrario, pueden surgir problemas de adherencia.

» Observar estrictamente el tiempo de fraguado!

» Adhesivo mollosil®, iniciador mollosil® plus, pulidor mollosil® plus y Lustrol: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas.

» Consultar las advertencias de peligro y de seguridad en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

7
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INDICACIONES

» DETAX no seré responsable de dafios resultantes de una aplicacion incorrecta.

» mollosil®: Se deben utilizar inicamente componentes de base y catalizador del mismo lote. jNo intercambiar las tapas de los tubos!

» iObservar la ficha de datos de seguridad!

Para usuarios y/o pacientes:

Cualquier incidente grave relacionado con este producto debe comunicarse de inmediato a incident@detax.de, asi como a la autoridad competente del
Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

CONTRAINDICACION

No utilizar el material en caso de alergias conocidas a alguno de los ingredientes o de alergias de contacto. En la aplicacion debida no es de esperar que
se produzcan efectos no deseados. No obstante, por principio no es posible descartar reacciones inmunitarias, p. ej., alergias o irritacion. En caso de duda,
recomendamos realizar una prueba de alergia antes de la aplicacion.

ELIMINACION

Eliminar el contenido/el recipiente conforme a las disposiciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS Datos técnicos mollosil® mollosil® plus
-m Dispositivo 4 i
médico Feclpleose Volumen de mezcla 2x50ml (tubos) Cartuchos de 50 ml
2 —> 2x30 ml (tubos)
= . Al X Color del producto base/catalizador | bermejo/azul claro bermejo/blanco
Proc Imac to:

A23°C+2°C,50+5% ?,5;"0(; e
X —_
de humedad relativa 15°C /.I\

59 °F

*A partir del comienzo de lamezclaa 23°C+2°C,

50 £ 5 % de humedad relativa. Las temperaturas
superiores reducen los tiempos indicados; las inferiores
los prolongan.

DIN EN SO 10139-2 tipo A, blando

Tiempo de mezcla

aprox. 30’ s, manual

se suprime (sistema Automix)

Tiempo de procesamiento*

aprox. Tmin30s

aprox. Tmin30s

Tiempo de fraguado*

aprox. 7 min

aprox.6min30's

Tiempo en laboca

aprox.5min30s

aprox. 5 min

Dureza final aprox. 28 Shore A aprox. 28 Shore A
Automix2, rosa;
5 .M no de ref: 02770
Cénula de mezcla —

e e
— n.° de ref: 02344
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DESTINAZIONE D'USO

Ribasatura diretta definitiva di protesi dentarie

INDICAZIONE

Per tutte le plastiche PMMA.

Realizzazione di ribasature permanentemente morbide direttamente in ambulatorio o in modo indiretto in laboratorio.
Eliminazione di punti di pressione nell'area mascellare inferiore e superiore.

Per l'isolamento della linea A in presenza di difficolta di adesione e cresta alveolare instabile.

Come bordo di chiusura elastico nelle protesi superiori e per aumentare la stabilita protesica potenziando I'adesione.
Come copertura elastica dei processi alveolari spigolosi.

Per la copertura delle aree implantari e come overdenture.

PAZIENTI DESTINATARI

Persone sottoposte a trattamento odontoiatrico.

Lucidatura Lustrol e mollosil® plus: non usare per il trattamento di donne incinte/in allattamento e bambini. Il componente catalizzatore contiene alchil-
stagno silossani.

UTENTI PREVISTI

QOdontoiatri, odontotecnici

1. PREPARAZIONE DELLA PROTESI

Rimuovere la ribasatura pre-esistente (fig. 1): Generalmente occorre rimuoverla tutta. Limare la base protesica da ribasare, in base alla situazione, di
1-2 mm circa; nei bordi buccali, linguali o dorsali realizzare uno scalino della profondita di almeno 1 mm per una larghezza di circa 2-3 mm. Quindi
arrotondare i bordi della protesi e pulire accuratamente la protesi.

Sgrassaggio (fig. 2): Sgrassare la base cosi preparata con puro alcool medico e lasciare asciugare.

Applicazione del primer mollosil® plus o dell'adesivo mollosil® (fig. 3): Su tutte le zone limate e quelle da ribasare, a cui deve aderire il materiale, applicare
uno strato uniforme e coprente del primer mollosil® plus o dell'adesivo mollosil®. Lasciare asciugare il primer mollosil® plus o 'adesivo mollosil® per
circa 1 minuto. Richiudere il flacone immediatamente dopo I'uso. La saliva, I'umidita, oppure tracce di monomero impediscono I'adesione di mollosil®
plus o mollosil® sulla protesi.

2. MISCELARE

mollosil® plus: Utilizzo della pistola di miscelazione/dispenser

Inserire la cartuccia seguendo l'istruzione specifica (disponibile a parte, Automix1 RIF 02343, Automix2 RIF 02699). Rimuovere la sigillatura dalle cartucce
e gettarla via: non vanno pit utilizzate! Comprimere leggermente il materiale facendo fuoriuscire il materiale in modo uniforme da entrambe le aperture.
Posizionare la cannula di miscelazione sulla cartuccia e prelevare la quantita desiderata di materiale. Dopo ogni utilizzo lasciare la cannula di miscelazione
sulla cartuccia come chiusura.

mollosil®: Miscelare in modo omogeneo la base e il catalizzatore mollosil® con una spatola su un blocco di miscelazione per 30 secondi in rapporto 1:1
(lunghezze uguali).
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I 3. RIBASATURA DIRETTA SUL PAZIENTE

Rivestimento della protesi (fig. 4): Preparare la protesi come descritto al punto 1. Applicare con I'aiuto della pistola dispenser (vedi punto 2) il materiale
mollosil®plus della cartuccia o il mollosil® con la spatola (v. punto 2) sui bordi buccali, linguali e dorsali in modo uniforme e coprente, possibilmente
senza formare bolle. Subito dopo coprire la rimanente base protesica (spessore minimo: 2 mm). Tutte le zone della protesi che sono in contatto con la
gengiva devono essere coperte.

Esecuzione dei movimenti funzionali (fig. 5): inserire la protesi nella cavita orale del paziente, il quale deve poi chiudere la bocca esercitando una forza
occlusale abituale. Il processo di indurimento termina dopo circa 5 minuti. Successivamente estrarre la protesi ribasata dalla bocca, quindi trattarla e
applicare la lacca come descritto al punto 5.

4. METODO INDIRETTO IN LABORATORIO

La protesi da ribasare viene messa in muffola con controstampo. Per una piti agevole estrazione della protesi, rivestire le arcate dentali con silicone, ad es.
Flexistone® Plus, prima di colare il controstampo. Estrarre la protesi dalla muffola e prepararla come descritto al punto 1. Isolare il modello con I'abituale
isolante gesso-plastica (alginato). Come descritto al punto 3, applicare il mollosil® plus miscelato o mollosil®, possibilmente evitando la formazione di
bolle, in modo uniforme e coprente sull'area della protesi da ribasare (spessore dello strato circa 1 mm in piti dello spessore asportato precedentemente).
Chiudere la muffola con il controstampo e lasciarla sotto la pressa per circa 30 minuti con una pressione leggera oppure inserirla in una pentola a pressione
per 10 minuti a 40-45°C. Successivamente estrarre la protesi dalla muffola, quindi trattarla e applicare la lacca come descritto al punto 5.

5. RIFINITURA E APPLICAZIONE DELLA LACCA

Rifinitura dei bordi: rimuovere il materiale in eccesso con un bisturi ben affilato o una forbice (fig. 6). Successivamente rifinire e lisciare i bordi
con appositi strumenti rotanti (ad es. frese, dischi prelucidanti e cappette abrasive Molloplast®, a partire da circa 8.000 giri/min.) applicando una

32 pressione leggera (fig. 7).

Applicazione del lucido (fig. 8): utilizzare la lacca mollosil® plus o Lustrol (per mollosil®) solamente per sigillare i bordi funzionali rifiniti. Aprire il sigillo
di alluminio con una spatola e inserire le pipette. Dosare entrambi i liquidi in rapporto 1:1 su un blocco di miscelazione, miscelare in modo omogeneo
con una spatola e applicare con un pennello; lasciare asciugare per circa 5 min. a temperatura ambiente.

6. RACCOMANDAZIONE DI PULIZIA PER IL PAZIENTE

Spazzolare e pulire la protesi ribasata piti volte al giorno a fondo mediante uno spazzolino morbido e sapone liquido sotto acqua corrente; bagno di

pulizia: massimo 10 min.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

» Da adoperare esclusivamente per |'utilizzo previsto a cura di personale specializzato.

» Indossare dispositivi di protezione individuale (guanti di protezione, occhiali protettivi) durante la lavorazione del materiale non indurito.

» Durante la post-elaborazione del materiale indurito indossare dispositivi di protezione personale idonei (guanti di protezione, occhiali protettivi,
mascherina).

» L'adesione é garantita soltanto nelle superfici irruvidite su cui & stato applicato il primer mollosil® plus o I'adesivo mollosil®!

» Evitare che il catalizzatore entri in contatto con gli occhi; se cid dovesse accadere, risciacquare subito gli occhi con acqua corrente e contattare
immediatamente un oculista.

» Applicare il primer mollosil® plus o I'adesivo mollosil® con uno strato coprente!

» Tutte le parti della protesi che sono a contatto con la gengiva devono essere ricoperte con uno strato uniforme e coprente di mollosil® plus o mollosil®,
altrimenti potrebbero verificarsi problemi di adesione!

» Rispettare rigorosamente i tempi di presa!
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» Adesivo mollosil®, primer mollosil® plus, lucidante mollosil® plus e Lustrol: tenere lontano da fonti infiammabili.

» Per le indicazioni di pericolo e le avvertenze di sicurezza, consultare le rispettive schede di sicurezza.

AVVERTENZE

» DETAX declina ogni responsabilita per danni riconducibili a un utilizzo non corretto del prodotto.

» mollosil®: componenti base e catalizzatori possono essere usati solo se provengono dallo stesso lotto. Non invertire le chiusure dei tubetti!

» Attenersi alle schede di sicurezza!

Per utenti e/o pazienti:

Segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo all'indirizzo incident@detax.de e all'autorita competente dello Stato membro
in cui |'utilizzatore e/o il paziente ¢ stabilito.

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il materiale in caso di allergie note a uno dei suoi componenti o in presenza di allergie da contatto. E possibile escludere la possibilita di reazioni
avverse in caso di utilizzo corretto. Non &, tuttavia, possibile escludere completamente I'eventualita di reazioni immunitarie, come allergie o irritazioni. In caso
di dubbio si consiglia di eseguire un test allergico prima dell'utilizzo del materiale.

SMALTIMENTO

Il contenuto/contenitore deve essere smaltito conformemente alle norme locali/regionali/nazionali e internazionali in materia.

LEGENDA

Diszgsitivo V. piegatura
medadico
w—

Conservazione:

25°C 1,
77 °F /7-’\
15°C 4L

59 °F

Lavorazione:
23°C+2°C,50+5%
umidita relativa

* dall'inizio della miscelazione a 23°C + 2°C, 50 + 5%
umidita relativa. Le temperature pil elevate abbrevi-
ano, quelle pili basse allungano i tempi indicati.

DIN EN 1SO 10139-2Tipo A, morbido

Dati tecnici

mollosil®

mollosil® plus

Volumi di miscelazione

2 x50 ml (tubetti)
2 x 30 ml (tubetti)

50 ml, cartucce

Colore prodotto base/catalizzatore

rosso marrone/azzurro

rosso marrone/bianco

Tempo di miscelazione

circa 30 sec. manualmente

non presente (sistema Automix)

Tempo di lavorazione*

circa 1 min. e 30 sec.

circa 1 min. e 30 sec.

Tempo di presa*

circa 7 min.

circa 6 min. e 30 sec.

Tempo di permanenza in bocca circa 5 min. e 30 sec. circa 5 min.
Durezza finale circa 28 Shore A circa 28 Shore A
Automix2, rosa;
n° art.: 02770
Cannula di miscelazione — .
Automix1;
[z rcesscen!
— n°art.: 02344
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TILSIGTET ANVENDELSE

Definitiv direkte underforing af tandproteser

INDIKATION

Egnet til alle PMMA-plastikmaterialer.

Fremstilling af permanent blede underforinger direkte pa klinikken eller indirekte pé laboratoriet.

Fjernelse af tryksteder i overkeebe- og underkaebe-omradet.

Til forbedring af A-linjen ved vedhzeftningsvanskeligheder og i de tilfaelde atrofi af keebekammen.

Som elastisk afsluttende kant pa overkaebe-proteser og til at afsikre protesens lejring vha. af aget adhaesion.
Til elastisk afdaekning af skarpkantede alveolarknogler.

Til afdaekning af implantatomrader og som overdentures.

PATIENT-MALGRUPPE

Personer, der skal behandles i forbindelse med et ordontologisk indgreb.

Lustrol og mollosil® plus Politur: Ma ikke anvendes til behandling af gravide/ammende kvinder og bern. Katalysatorkomponenter indeholder alkylstanno-
siloxaner.

TILSIGTEDE BRUGERE

Tandlaeger, tandteknikere

1. FORBEREDELSE AF PROTESEN

Fjern den gamle underforing (fig. 1): Generelt skal en gammel, forhdndenveerende underforing fjernes fuldstaendigt. P& den basis, der skal underfores, og
afhaengig af situationen, slibes ca. 1-2 mm af; pé kanterne vestibulzert, lingualt eller dorsalt indtil en hgjde af ca. 2-3 mm skal der udferes et 1 mm dybt indhak;
protesekanter afrundes, og protesen renggres omhyggeligt.

Affedtning (fig. 2): Affedt med rent, medicinsk alkohol og lad det tarre.

Péfaring af mollosil® plus Primer eller mollosil® Adhésiv til vedhaeftning (fig. 3): P4 alle flader, der er slebne og som skal underfores, og hvorpa materialet
skal klzebes, paferes et jeevnt og fuldstaendigt daekkende lag pa hele fladen med mollosil® plus Primer eller mollosil® Adhésiv. mollosil® plus Primer eller
mollosil® Adhésiv, og lad det torre i ca. 1 min. Umiddelbart efter brug lukkes flasken igen. Spyt, fugt eller momomervaeske forhindrer, at mollosil® plus eller
mollosil® klaeber fast pa protesen.

2.BLANDING

mollosil® plus: Brug af blandingspistol / dispenser

Patronen seettes i iht. seerlig vejledning (fas separat, Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699). Fjern lukningen pa patronen og smid den vaek; ma ikke
genanvendes! Pres materialet let ud, indtil det lgber jeevnt ud af begge dbninger. Saet blandingskanylen pa patronen og tryk det materiale ud, der er brug
for. Blandingskanylen skal blive siddende pa patronen, da den fungerer som lukkeanordning.

mollosil®: P4 en blandingsblok blandes i 30 sek. mollosil® base og katalysator i forholdet 1:1 (samme udledt lengde ) ved hjzelp af en spatel til en homogen masse.
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< 3. DIREKTE UNDERFORING PA PATIENTEN
Overﬂadebehandllng af protesen (fig. 4): Forbered protesen som beskrevet under punkt 1. mollosil®plus-patronmaterialet paferes med en dispenser
(se punkt 2), eller mollosil® paferes med spatelen (se punkt 2), s& der ikke dannes blaerer pa de vestibulaere, linguale eller dorsale kanter. Materialet paferes
jeevnt over hele fladen. Herefter behandles den resterende protesebasis (lagtykkelse: min 2 mm). Alle proteseomrader, som kommer i kontakt med gingiva,
skal have pafert et lag.
Udforelse af funktionsbeveegelser (fig. 5): Protesen integreres saledes i patientens mund. Patienten skal kunne lukke munden i normal staerk okklusion. Haerd-
ningen er afsluttet efter ca. 5 min, Herefter tages den underforede protese ud af munden, og fremgangsmaden er som beskrevet under punkt 5.Til sidst lakeres.
4. INDIREKTE METODE PA LABORATORIET
Indlejr den protese, der skal underfores, i en kyvette med modstykke. For lettere at kunne tage protesen ud, kan tandraekken forsynes med et lag silikone,
f.eks. med Flexistone® Plus,inden modstykket praepareres. Tag protesen ud af kyvetten og ga i gang med forberedelsen, som beskrevet under punkt 1.
Pafor et normalt lag gips-plastik-isolering (alginat) pa modellen. Som beskrevet under punkt 3 paferes jeevnt og over hele fladen et forhdndsblandet lag af
mollosil®plus eller mollosil® p& det omréde af protesen, der skal underfores. Serg for, at der ikke dannes blzerer (lagtykkelse: ca T mm mere, end der blev
freeset vaek far). Luk kyvetten med kyvettens modstykke og lad den sta i ca. 30 min under et let pressetryk, eller lad den sta i 10 min. i en trykgryde ved
40 - 45 °Ci et vandbad. Herefter tages protesen ud af kyvetten, og fremgangsmade er som beskrevet under punkt 5. Til sidst lakeres.
5. FARDIGGORELSE OG LAKERING
Udglatning af kanter: Det overskydende materiale fiernes i farste omgang med en skarp skalpel eller en saks (fig. 6). Efterfalgende benyttes egnet roterende
veerktgj (f.eks. Molloplast® fraeser-, polerings- og slibeudstyr, fra og med ca. 8.000 o/min.) under let tryk for at rengere og udglatte de afskarne kanter (fig. 7).
Politur (fig. 8): mollosil® plus Politur eller Lustrol (til mollosil®) mé& kun anvendes til at udglatte de slebne funktionskanter. Aluminium-forsegling abnes med
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en spatel og seet pipetten pa. Begge vaesker tilferes med pipette i et blandingsforhold pa 1:1 pa en blandingsblok. Materialet blandes til en homogen masse
med en spatel og appliceres med penslen; lad det torre i ca. 5 min. ved stuetemperatur.

6. RENGORINGSANBEFALING FOR PATIENTEN

Den underforede protese barstes flere gange om dagen omhyggeligt med en blgd tandberste og neutral seebe under rindende vand, og skylles; rengg-

ringsbad: maks. 10 min.

SIKKERHEDSANVISNINGER

» Ma kun anvendes i overensstemmelse med den foreskrevne, tilsigtede anvendelse og af fagligt uddannet personale.

» Ved bearbejdning af ikke haerdet materiale skal der benyttes personligt beskyttelsesudstyr (beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller).

» Under den efterfolgende bearbejdning af det haerdede materiale skal der benyttes egnet, personligt beskyttelsesudstyr (beskyttelseshandsker, beskyt-
telsesbriller, mundbeskyttelse).

» Vedhaftningen fungerer kun pa ra flader, og nar fladen er forsynet med et lag mollosil® plus Primer eller mollosil® Adhasiv !

» Undga gjenkontakt med katalysatoren. Safremt det skulle vaere sket, skylles gjnene omgaende med vand, og leegen opsages.

» mollosil® plus Primer eller mollosil® Adhésiv paferes, sa det deekker hele fladen!

» Alle proteseomrader, der skal underfores, og som kommer i kontakt med gingiva, skal have et jeevnt lag med mollosil® plus eller mollosil®, som daekker
hele fladen, da der ellers kan opsta vedhaftningsproblemer!

» Haerdetider skal overholdes!

» mollosil® Adhésiv, mollosil® plus Primer, mollosil® plus Politur og Lustrol: Holdes veek fra anteendelseskilder.

» Risiko- og sikkerhedsanvisninger fremgar af det tilhgrende sikkerhedsdatablad.
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VIGTIGE INFORMATIONER

» DETAX patager sig ikke ansvar for skader, der er opstaet som fglge af ukorrekt anvendelse.

» mollosil®: Base- og katalysator-komponenterne ma kun anvendes, nar de har samme batch. Tubernes lukninger ma ikke forbyttes!

» Sikkerhedsdatabladet skal overholdes!

Til brugere og/eller patienter:

Alle alvorlige haendelser, der er indtruffet i forbindelse med udstyret, skal omgéende indberettes til incident@detax.de og til den kompetente myndighed i
det medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

KONTRAINDIKATION

Anvend ikke materialet, hvis der foreligger allergier over for et af indholdsstofferne, eller hvis der findes kontaktallergier. Der kan ikke forventes ugnskede
bivirkninger ved korrekt anvendelse. Immunreaktioner, f.eks. allergier, irritationer kan imidlertid generelt set ikke udelukkes. | tvivlstilfeelde anbefaler vi at
gennemfgre en allergitest inden anvendelsen.

BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse af indholdet/beholderen skal ske i henhold til de lokale/regionale/nationale og internationale lovbestemmelser.

SYMBOLFORKLARING
Medicinsk produkt se fals

=
Forarbejdning: Opbevaring:
Ved 23°C+2°C, 50 £5% 25°C i,
. luftfugtighed 77°F //T\
e 15°C AN
59 °F L]

*fra og med pabegyndt blandingstidspunkt 23 °C + 2 °C,

50 + 5 % rel. luftfugtighed. Hojere temperaturer afkorter,
lavere temperaturer forleenger de angivne tider.

DIN EN ISO 10139-2 type A, bled

Tekniske data mollosil® mollosil® plus
. 2 x50 ml (tube)

Blandingsvolumen 230 ml (tube) 50 ml patron

Produktfarve base/katalysator redbrun / lysebla rgdbrun / hvid

Blandingstid

ca. 30 sek. manuel

bortfalder (Automix-system)

Forarbejdningstid*

ca. 1 min. 30 sek.

ca. 1 min. 30 sek.

Heerdetid*

ca.7 min.

ca. 6 min. 30 sek.

Opbevaringstid i mund

ca. 5 min. 30 sek.

ca.5min.

Sluthardhed ca. 28 shore A ca. 28 shore A
Automix2, rosa;
. art. -nr:: 02770
Blandingskanyle —

Automix1;

|‘ art.-nr.: 02344
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MPOOPIZOMENH XPHXH

OpLOTIKN AUEDN aVaYOUWOT TwWV 08OVTIKWVY TTPOCHECEWY

ENAEIZEIX

KatdMAn)o yia 6Aa ta ouvBeTikd uhikd PMMA.

Mapaokeur HOVIHA HANAK®Y aVOYOHWOEWY AHEDA OTO LATPEIO 1} EUHIETA OTO EPYATTHPIO.

E€aNewpn onpeiwv mou «xTunave» oTn TEPLOXN TG Avw Kat KATw yvabou.

[a v amopdvwon g ypaupng A og SUCKONEG TIPOOPUGNG KAl O€ KOKKOTIOINKEVN aKPOoAOia.

Q¢ eNaoTIKG TEAEiwpa dKPOU OTIC TPOOBETEIG Avw yvaBou Kat yia Tn otabeporoinon tng B£ong Twv mpoobéoewv péow av§npévng mpdopuong.
Mo v EAaoTIKN KAAUYN QXUNPWY QATVIOKWY AMTOYUOEWV.

[0 v KAAUYN TIEPIOXWV E EPPUTEVHATA KAl 0OV EMEVOETEC AMOKATAOTACELS (overdentures).

OMAAEX-XTOXOX AZOENQN

ATOp TTOU amraITodV aywyr| 0T TAGIGIO O8OVTIATPIKWY HETPWV.

Lustrol kat oTABwTikd mollosil® plus: Na pnv xpnotpomoleite yia aywyr yKOwv yuvaikav / yuvaikwv mov Bnhalouv kat maudiwv. To cuoTatikd Katahitng
TIEPIEXEL ANKUNIKEC KAOOITEPOGINOEAVEG.

MPOBAEMOMENOI XPHETEX

Odovtiatpot, odovToTeyviteg

1. MPOETOIMAXIA THX MPOXOEXHX

Ag@aipeon ¢ malidg avayopwong (k. 1): Mevikd mpémel va agaipeitat €§ ohokArjpou pia mahid, dn dtabéoiun avayopwaon. Tpoxiote mepimou 1 -2 mm,
avaloya pe TV MePImTwor, 0Tn BAon mou mpémel va avayouwdei. Xta dkpa mpooTopiakd, yAwooikda Kat paxiaia mepimou o€ Uog 2 — 3 mm, EVOWUATWOTE
éva eninedo BdBoug TouldxioTov 1T mm. ZTpoyYUAEPTE Ta dkpa TG MPdabeong kat kaBapioTe Ty mpdoBeon oxoAAoTIKA.

Ag@aipgon Aimoug (€1K. 2): AQaip£oTe To Aimog pe KaBapr, 1aTpIKr aAKOOAN Kat AQrjOTE VO OTEYVWOEL

Eappoyn Tou oudétepou otpwpatog mollosil® plus ri/kat Tou cuykoAAnTikod mollosil® yia T cuykoAAnen (gik. 3): Emaleipte ONeG TIC TPOKIOPEVEG
EMPAVELEC, TTOU TIPOKELTAL VA avayopwBouv Kal OTIC omoieg MPEMeL va GUYKOMNOE( To UNIKO, OpoIOpop@®a Kal LE TIATpN KAAUWN OANG TNG EMPAVELAG PE OU-
Sétepo otpwpa mollosil® plus ri/kat suykoAnTIKG mollosil®. AprioTe o oudétepo otpwpua mollosil® plus ri/kai To cuykoAAnTiké mollosil® va oteyvioet
yia mepimou 1 Aemto. Kheiote To @lahidlo apéowg peta ) xprion. O oiehog, n vypacsia i bypd povopEepPols epmodiCouv T cuykoMnan tou mollosil® plus ri/
kat mollosil® oty mpdodeon.

2. ANAMEIZH

mollosil® plus: Xprion Tou moToAiol avapegne / Dispenser

TomoBetioTe T PUOLyya oUpPWVa e TIG EBIKEG 0dnyieg (SatiBevtal Eexwplotd Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699). A@alp£€oTe To Kamdki Tng
@UOotyyag Kat anoppiyte to. Mnv 1o xpnotporotroete avd! Migote Eha@pd To UAIKO yia va eEENDEL, Péxpt va apyioel va pEeL opotdpop@a Kat amd Tig SUo oréc.
TomoBetioTe TO PUYXOG AVAPEIENG 0T PUOTYYA Kal TECTE Va £ENBEL TNV amartoUpievn moodtnTa UMkoU. META amd KABe Xprion agroTe To pUyXog avape§ng
oav Kamaxl EMavw 0T eUatyya.

mollosil®: Avapei€te emavw o€ éva umok avapelgng paon kat kataAutn mollosil® oe avahoyia 1:1 (i6to prikog UNikoU) pe pita omdtouda yia 30 Seutepolemta
HEXPL VO YIVOUV €Val OHOYEVEG HEIYHQL.

~
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3. AMEXH ANATOMQXH XTON AXOENH
ZTpwpatonoinon mempocbeong (€1k. 4): NMpoeToIHATTE TNV TPOoBEDN OMWC MEPIYPAPETal 0TV Tapdypago 1. Epappoote 1o uhiké @uatyyag mollosil®plus
ue o Dispenser (BA. map. 2) ri/kat 1o mollosil® pe ™ omaroula (BA. map. 2) doov 1o Suvatdv Xwpic PUOAAISEC, OTa IPOCTOHIKE, YAwOOIKA Kat paylaia dkpa
KAAOTITOVTAG OpOIOHOP@a OANV TNV eTipAvela. Ev ouvexeia KaNUYTE e OTPWOELS TNV umdAoum Baon Tng TPdoBeang (oG oTPWONG: TOUAAXIOTOV 2 mm).
‘O\eG 01 TTEPILOXEC TNG TPOGHEDNG TTOU €pYXOVTaL O EMAP HE TA OUNA TIPETTEL VA EMOTPWOOUV.
Ae€aywyn AEITOUpYIKWV KIVACEWV (€1K. 5): Ev ouveyeia evowpatioTe v mpocbeon ato otopa Tou acBevouc. O aoBevr¢ mpémet va KAEIoEL To 0TOpa OE
Kavovika évtovn olUykAeton. H Siadikaoia miéng €xel oAokAnpwOei petd amdé mepimou 5 Aerrtd. Ev ouvexgia agaip£oTe v avayopwpévn mpocbeon amd o
OTOMO Kl EMEEEPYATTEITE TNV Kall TEPAOTE PEPVIKI OTIWE TIEPLYPAPETAL TNV TIAPAYPAPO 5.
4. EMMEXH MEGOAOX XTO EPTAXTHPIO
EvBéote TV mpooBean yia avayopwan oe éva HoUPNO He avioTriptypa. a Tnv eukoAdTEPN E§aywyr TNG TPOOBEDNC, EQAPUOTTE OTIC OEIPEC SOVTILV GINKOVN
mipv XuBei To avtioTiptypa, T.Y. pe To Flexistone® Plus. Ev ouvexeia apaipéote v mpooBeon amd 1o HoUeAO Kal IPOETOIHACTE TNV, OTIWG TEPLYPAPETAL TNV
napdypao 1. Emaleipte 1o povtého pe pia ouvriBn amopévwan yOipou-ouvBeTikol UAIKOU (aAyviKO). ZUHQWVa HE TNV TIEPYPAPH OTNV TTAPAYPaQO 3, Epap-
udoTte 1o avapepetyuévo mollosil®plus ri/kat to mollosil® 6oov 1o Suvatdv xwpic PUOANISES, OpoIOHOPPA Kat KAADTITOVTAG OANY TNV EMPAVELD OTNV TIEPLOX
0TV TIEPLOKT TNG TPOGBEDNG TTOU TIPEMEL VA avayOpwOE( (TTaX0¢ 0TPWONG: TTEPITIoU T mm MEPIOGHTEPO ammd auTd Mo apapédnke mptv e T epéla). Kheiote To
HOUPAO HIE TO QVTIOTHPYIUA KAl AQHOTE VA TTAPAUEVEL LE ENagppd Tiong mepimou 30 Aemtd kaTw amd pia mpéoa ry yia 10 Aemrtd og xutpa mieong otoug 40 - 45 °C
o€ Aoutpo vepou. Ev ouvexeia apalp£oTe Ty mpdoBeon armd To HoUPAO Kal EMEEEPYOOTEITE TV Kal TEPAOTE BEPVIKI OTIWG TIEPYPAPETAL OTNV TTAPAYPAPO 5.
5. EMEZEPTAXIA KAI BEPNIKI

Aeiavon Twv akpwv: AQaipéoTe apyIkd Ke €va agunpo vuoTtépt 1 éva Yahidt ta xovdpd katdhotma (k. 6). Ev ouvexeia kabBapiote Kat AeLGveTe TIG aKpEG

m

Komm¢ mélovtag EAa@pd pe Ta KatdAnAa TEPIOTPOPIKA epyaleia (Y. ¢ppélec, mpooTIABwTIKA Kat Kumeh\ogldn) Aetavtikd Molloplast®, and mepimou

8.000 otpo@Ec/AemTo) (eIk. 7). ZTABWTIKO (gIk. 8): Xpnopomoujote 1o oTiABwtiké mollosil® plus ry/kat to Lustrol (yia to mollosil®) povo yia Asiavon twv

AE1aopEVWY AEITOUPYIKWY AKPwV. AVOIETE TO AAOUHIVEVIO TIWHO 0PPAYICHATOG HE KA OTIATOUAA Kal TOMOBETHOTE Ta O1pwVIa. AOCONOYNHOTE HE Ta OLPWVIA

Kat Ta SUo vypd og avahoyia peigng 1:1 emavw o€ éva UMooK avapeiing, avapei€te éva opoYEVEG PEiya Kal EQAPUOOTE Pe éva TIVENO. AQrIOTE Va OTEYVWOEL

yia miepimou 5 \emtd o€ Beppokpacia Swyatiou.

6.XYXTAXZH A KAGAPIZMO INATON AXOENH

BouptoioTe v avayopwpévn mpooBeon kabnpepva kat yia TOAEC QOpEG HE pia MaAaKIG 050vTOBoupToa Kat OUSETEPO OATOUVI GXONAOTIKA KATW Ao

TPEXOUHEVO VEPO Kat EEMUVETE. AouTpo KaBapiopov: oAU 10 AemTd.

YMNOAEIZEIX AZOAANEIAX

» Movo yia T SnAwBeioa mpoopi{opevn Xprion amd eEKTAIGEVHEVO EISIKO TTPOOWTTIKO.

» Kotd tnv enegepyaoio Tou pun imypévou UNKOU va (OPATE Ta ATOUIKA HECO TIPOOTAGIAG (TPOOTATEVTIKA YAVTIA, TPOOTATEUTIKA YUONd).

» Na @opdrte Ta avaloya KatdAAnAa atopikd péoa mPooTaciag (MPOOTATEVTIKA YAVTIa, TTPOOTATEUTIKA YUAALd, HAOKA OTOHATOC) KATA TNV HETEMETA
emegepyacia Tou UNIKOU TTou éxel TEeL.

» H mpdoguon eival eyyunuévn povo o€ adpommolnpéveg EMEAVEIEG TTOU €xouv emoTpwOei pe 10 oudétepo otpwpa mollosil® plus kat To
GuyKoMnTiké mollosil®!

> Na amo@eVyeTal n EMagr) Tou KAataAuTn W Ta PdTia, O MEPITTWON TMou oUUBE], EEMUVETE apéowE Ta HATIA Me ApOOVO VEPO Kal EMOKEPTEITE apéowc o@BaApiatpo.

» E@appdote 1o oudétepo otpwua mollosil® plus kat to cuykoMnTiké mollosil® kahimrtovtag 6An Ty em@dvetal

» ‘O\eG ol TEPIOKEG TNG TTPOCBETNC TTOL TIPOKELTAI Va avayopwBei Kat Tou £pyovtal og ena@ry e Ta 0UAa, TTPEmel va emoTpwBoUV opoIopop@a KAAUTTTOVTAG
OAeg Toug TIG empaveleg pe mollosil® plus fi/kat mollosil®, awg StagopeTikd Ba mpokuouv mpoBAripata pe Ty mpéopuan!

~
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» Tnpeite omwodnmote Toug xpovoug méng!
» TuykoMntiko mollosil®, oudétepo otpwpa mollosil® plus, oTiABwtikd mollosil® plus kat Lustrol: Kpatdte pakpid amd mnyég avapheéng.
» Yrodeigeig kivdivou Kat ac@aleiog mepIExovTal aTo avTioTolyo QU0 Sedopévwy aopaleiag.
YNOAEIZEIX
» H etaipeio DETAX ev euBivetat yia {npuég mou 6a mpokAnBouv and es@apévn xprion.
» mollosil®: Ta ouoTatikd Baong kat kataAuTn Tou Ba xpnotpomoinBolyv mpémel va mpoépyovTal amd v idta maptida. Mnv unepdeveTe Ta Kamakia
TwV owAnvapiwv!
» Tnprote Tiq umodeifelg Tou PUANoU SeSopévwy acpaleiag!
la Toug XpAOTEG 1}/Kat Toug aoBeveic:
KdBe ooBapo meploTatiké mou oxeTiCeTal pe To POIOV PEMEL va avagépetal dpeoa o SievBuvon incident@detax.de kabuwg kat oty appodia apyr Tou
KPATOUG MENOUG OTO OTTOO E{val EYKATETTNHEVOG O XPOTNG 1Y/Kal 0 aoBEVNG.
ANTENAEIZEIX
Mnv xpnotuomoteite To UAIKO av gival YVwoTEG ANEPYIEG O€ £va Ao Ta CUOTATIKA TOU UNKOU ) av UTTdpxouv aANepyieg emagrc. Mapevépyeleg Sev avapévovtat
o6tav n xprion Sie§dyetat pe Tov KatdAAnAo TpoTo. AvTISPATEIC TOU VOCOTTOINTIKOU OTIwG TL.X. AANEPYIES, EpEBIONOI, SV HTOPOUV VA ATTOKAEIGTOUV EVTOUTOIG
KaTd kavova. Xe mepimwon apu@Boliag ouvioToupe T Steaywyr} aMePYIKOU TEGT TPV TN Xpron.
ANOKOMIAH

H amokopIS1 Tou TePIEXOHEVOU/MIEPIEKTN Val SIEEAYETAL CUMPWVA HIE TIC TOTIIKEC/EYXWPLEC/EBVIKEC Kat SlEBVEIC TTPOSIaYPAPEC.

ENEZHIHXZH XYMBOAQN
:.?F;rg:s':’sxvo)\ovlké B\ v

w—
Enegepyaocia: AmoBrkevon:
010U 23°C+2°C, 25°C b
50 + 5% oxeTiKA . /ﬂ/ e //IT
uypaocia },‘3 % “a

*ano v évapén avapegng otoug 23 °C +2°C,
50 + 5 % oxeTIki vypacia. YPnAdtepeg
BEPUOKPATIES HEIWVOULY, EVW Ol XAUNAOTEPES
TIapaATeivouy Toug SnAwpEVoug Xpovoug

DIN EN SO 10139-2 Tumog A, pahakd

TeXVIKA XapOKTNPIoTIKA

mollosil®

mollosil® plus

‘OyKog avapeEng

2 x50 ml (owAnvapia)
2x30 ml (owAnvapia)

50 ml pootyyeg

Xpwpa mpoiévrog Bacn/katahing

KAPEKOKKIVO / avOIXTO UTAE

KAPEKOKKIVO / NeUKO

Xpovog avapeiEng mepimou 30 Seutepdlenta dkupo (avotnua Automix)

Xpovog eneepyaciac® miepimou 1 Aerrto 30 Seutepoherta | mepimou 1 Aemto 30 Seutepodenta

Xpovog mEng® Tiepimou 7 Aemtd iepimou 6 Aemtd 30 Seutepoemta

Xpovog mapapovii oTo oTopa mepimou 5 Aerrtd 30 SeutepoAemmta mepimou 5 Aemta

Tehikn} okAnpotnTa miepimou 28 Shore A nepimou 28 Shore A
Automix2, pol,

G)Oalwu ClVélIJElﬁ]C o ap. gidouc: 02770

Automix1,

[ §
— ap. eidouc: 02344
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NAMJENA 1. PRIPREMA PROTEZE

Definitivno direktno podlaganje zubnih proteza Ukloniti staro podlaganje (sl. 1): Opcenito je potrebno u potpunosti ukloniti staro, ve¢ prisutno podlaganje. Bazu na koju je potrebno staviti podlaganje,

INDIKACIJE ohrapaviti pribl. 1 - 2 mm ovisno o situaciji; na rubovima vestibularno, lingvalno odn. dorzalno na visini od pribl. 2 - 3 mm izraditi stepenicu od najmanje

Prikladno za sve plastike PMMA. 1 mm; zaobliti rubove proteze, a protezu temeljito ocistiti.

Izrada trajno mekanih podlaganja direktno u ordinaciji ili indirektno u laboratoriju. Odmascivanije (sl. 2): Cistim, medicinskim alkoholom odmastiti i ostaviti da se osusi.

Uklanjanje mjesta pritiska u podrucju gornje i donje celjusti. Nanijeti primer mollosil® plus odn. adheziv mollosil® radi pospjesivanja prianjanja (sl. 3): Sve izgladene povrsine na kojima materijal treba prianjati,

Za izolaciju A-linije kod teskoca s prianjanjem i labavih grebena. ravnomjerno i po cijeloj povrsini premazati primerom mollosil® plus odn. adhezivom mollosil®. Primer mollosil® plus odn adheziv mollosil® ostaviti da

Kao elastican zavréni rub na protezama gornje Celjusti i za osiguranje poloZaja proteze pomocu pojacane adhezije. se suse pribl. T min. Nakon uporabe bocicu odmah ponovno zatvoriti. Slina, vlaga ili monomerne tekucine sprjecavaju prianjanje materijala mollosil®

Za elasti¢no prekrivanje alveolarnih nastavaka ostrih rubova. plus odn. mollosil® na protezu.

Za prekrivanje podru¢ja implantata i kao pokrovna proteza. 2. MIJESANJE

CILJNA SKUPINA PACIJENATA mollosil® plus: Primjena pistolja za mijesanje / dozatora

Osobe koje se lijece u okviru stomatoloskih mjera. Primijeniti spremnik sukladno specijalnim uputama (zasebno dostupne, Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699). Ukloniti zatvarac spremnika i baciti

Lustrol i mollosil® plus politura: Ne primjenjivati za lijecenje u trudnica, dojilja i djece. Katalizatorska komponenta sadrzi alkilstanosiloksan. ga, ne promijeniti ga ponovno! Lagano istisnuti materijal sve dok ravnomjerno ne pocne izlaziti iz oba otvora. Na spremnik staviti kanilu za mijesanje i

PREDVIDENI KORISNICI istisnuti potreban materijal. Nakon svake uporabe ostaviti kanilu za mijesanje kao zatvara¢ na spremniku.

Stomatolog/ica, zubni tehnicar/ka mollosil®: Na podlozi za mijesanje spatulom mijesati 30 sek. bazu i katalizator mollosil® u odnosu 1:1 (jednake istisnute duljine) do postizanja homogene
smjese.
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3. DIREKTNO PODLAGANJE NA PACIJENTU
Nadslojavanje proteze (sl. 4): Pripremiti protezu kao $to je opisano pod to¢kom 1. Materijal mollosil®pluspomocu dozatora (vidjeti tocku 2) odn.
materijal mollosil® pomocu spatule (vidjeti tocku 2) nanijeti ravnomjerno i po cijeloj povrsini te po mogucnosti bez mjehuri¢a na vestibularne, lingvalne
odn. dorzalne rubove. Potom ostatak baze proteze u potpunosti prekriti slojem (debljina sloja: min. 2 mm). Sva podrugja proteze koja dolaze u kontakt
s gingivom, moraju biti nadslojena.
Provesti funkcijske kretnje (sl. 5): Potom postaviti protezu u usta pacijenta. Pacijent treba zatvoriti usta uz okluziju normalne jacine. Proces stvrdnjavanja
je nakon pribl. 5 min. zavrsen. Potom izvaditi podloZenu protezu iz usta i izraditi i lakirati kao $to je opisano u tocki 5.
4.INDIREKTNA METODA U LABORATORIJU
Protezu koju je potrebno podloziti treba uklopiti u kivetu koja ima gornji dio. Radi lakseg vadenja proteze potrebno je prije izlijevanja u gornju kivetu
premazati niz zubi silikonom, npr. materijalom Flexistone® Plus. Izvaditi protezu iz kivete i potom je, kao Sto je opisano u tocki 1, pripremiti. Model
premazati uobicajenim sredstvom za izolaciju od gipsa i plastike (alginat). Kao $to je opisano pod to¢ckom 3, pomijesani mollosil®plus odn. mollosil®
nanijeti po mogucnosti bez mjehurica i ravnomjerno preko cijele povrsine na podrucje proteze koju je potrebno podloziti (debljina sloja: pribl. 1 mm vise,
jer ¢e se prethodno ostrugati). Kivetu zatvoriti gornjim dijelom i pod laganim pritiskom pribl. 30 min. ostaviti pod presom ili 10 min. u loncu na pritisak
na 40 - 45 °C u vodenoj kupelji. Potom izvaditi protezu iz kivete i izraditi je i lakirati kao $to je opisano u tocki 5.
5.1ZRADIVANJE | LAKIRANJE
Izgladivanje rubova: Prvo ostrim skalpelom ili Skarama ukloniti grube viskove (sl. 6). Potom prikladnim rotiraju¢im instrumentom (npr. Molloplast®
glodalicom, polirerima i kapicama za brusenje od pribl. 8 000 okr./min.) pod laganim pritiskom ocistiti i izgladiti ostre rubove (sl. 7).
Politura (sl. 8): mollosil® plus polituru odn. Lustrol (za mollosil®) primijeniti samo za obradu izgladenih funkcijskih rubova. Aluminijski zatvara¢ otvoriti
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pomocu spatule i nataknuti pipetu. Obje tekucine ispipetirati u omjeru 1:1 na podlogu za mijesanje, homogeno izmijesati pomocu spatule i nanijeti
kistom, pustiti da se osusi pribl. 5 min. na sobnoj temperaturi.

6. PREPORUKE ZA CISCENJE NAMIJENJENE PACIJENTIMA

PodloZenu protezu potrebno je vise puta na dan temeljito iScetkati mekanom zubnom cetkicom i neutralnim sapunom pod teku¢om vodom i potom

isprati; kupelj za ¢is¢enje maks. 10 min.

SIGURNOSNE NAPOMENE

» Samo za navedenu upotrebu od strane skolovanog stru¢nog osoblja.

» Kod obradivanja nepri¢vrs¢enog materijala potrebno je nositi osobnu zastitnu opremu (zastitne cipele, zastitne naocale).

» Kod naknadnog obradivanja stvrdnutog materijala potrebno je nositi odgovarajuce prikladnu, osobnu zastitnu opremu (zastitne rukavice, zastitne
naocale, zastitu za usta).

» Jamstvo je zajamceno samo za povrsine koje su ohrapavljene i premazane primerom mollosil® plus odn. adhezivom mollosil®!

» Izbjegavati dodir ociju s katalizatorom, prema potrebi o¢i odmah temeljito isprati vodom i odmah se javiti oftalmologu.

» Primer mollosil® plus odn. adheziv mollosil® potrebno je nanijeti po cijeloj povrsini!

» Sva podrugja proteze koja je potrebno podloziti i koja mogu do¢i u kontakt s gingivom, moraju se ravnomjerno i po cijeloj povrsini nadslojiti materijalom
mollosil® plus odn. mollosil® jer u suprotnom mogu nastupiti problemi s prianjanjem!

» Nuzno je pridrzavati se vremena stvrdnjavanja!

» Adheziv mollosil®, primer mollosil® plus, politura mollosil® plus i Lustrol: Ne izlagati izvorima zapaljenja.

» Napomene o opasnosti i sigurnoj primjeni potraziti u odgovarajuc¢em sigurnosno-tehnickom listu.

<
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NAPOMENE

» DETAX ne jamci za Stete koje nastanu uslijed pogresne primjene proizvoda.

» mollosil®: Komponente baze i katalizatora smiju se primijeniti samo ako su iz istog serijskog broja. Nemojte zamijeniti zatvarace tuba!

» Obratiti paznju na sigurnosno-tehnicki list!

Za korisnika i/ili pacijenta:

Svaki ozbiljan Stetni dogadaj do kojeg je doslo u vezi s ovim proizvodom treba odmah prijaviti proizvodacu na incident@detax.de i nadleznom tijelu drzave
clanice u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalaze.

KONTRAINDIKACLIE

Materijal se ne smije primijeniti u slu¢aju poznatih alergija na jedan od sastojaka ili u slu¢aju kontaktnih alergija. Kod pravilne upotrebe ne o¢ekuju se neze-
liena djelovanja. Medutim, imunoloske reakcije, kao npr. alergije, nadrazenosti, nacelno se ne mogu iskljuciti. U slu¢aju nedoumica preporu¢amo da se prije
primjene napravi alergoloski test.

ZBRINJAVANJE

Zbrinjavanje sadrzaja/ambalaze provesti sukladno lokalnim/regionalnim/nacionalnim i medunarodnim propisima.

OBJASNJENJE SIMBOLA

Medicinski [LoT] vidjeti preklop
proizvod
2—>
Obrada: Cuvanje:

o o 25°C LIz
PR €
=27 15°C “*

rel. vlaznost zraka 59 °F

* nakon pocetka mijesanja na 23 °C+2°C,
50 + 5 % rel. vlaznosti zraka. Vise temperature
skracuju, a nize produzuju navedena vremena.

DIN EN SO 10139-2 tip A, mekani

Tehnicki podaci

mollosil®

mollosil® plus

Volumen mijesanja

2 x50 ml (tube)
2x30ml (tube)

50 ml spremnici

Boja proizvoda baza/katalizator

crvenosmeda / svjetloplava

crvenosmeda / bijela

Vrijeme mijesanja pribl. 30 sek. ru¢no nije primjenjivo (sustav za samomijesanje)
Vrijeme rada* pribl. 1 min. 30 sek. pribl. 1 min. 30 sek.
Vrijeme stvrdnjavanja* pribl. 7 min. pribl. 6 min. 30 sek.

Vrijeme zadrzavanja u ustima

pribl. 5 min. 30 sek.

pribl. 5 min.

Zavrsna tvrdoca

pribl. 28 Shore A

pribl. 28 Shore A

Kanila za mijesanje

Automix2, ruzicasti;
kat. br.: 02770
Automix1;
kat. br: 02344

G999

e««qqq«mq«
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LIETOSANAS MERKIS

Pastaviga tie$a veida lietojama zobu protéZzu pamatne

INDIKACIJAS

Piemérots visiem PMMA plastmasas materialiem.

Pastavigi mikstas zobu protézes pamatnes izgatavosana tiesi prakse vai netiesi laboratorija.
Nospiedumu vietu likvidésana augséjas un apakséjas malas zona.

A-linijas noblivésanai sakeres problému un alveolara izauguma, ja zoklis ir bez zobiem, gadijuma.
Ka elastiga nobeiguma mala pie protézes augséjas malas un protézes pozicijas nodrosinasanai ar pastiprinatu adhéziju.
Elastigi parklaj alveolaros izaugumus ar asam malam.

Implantu zonu parklasanai un ka zobu protézes.

PACIENTU MERKGRUPA

Personas, kuram tiek sniegti zobarstniecibas pakalpojumi.

Lustrol un mollosil® plus politra: Nelietot griitniecu/ar krati barojosu sieviesu un bérnu arstésanai. Katalizatora komponenti satur alkil-stanno-siloksanus.

PAREDZAMIE LIETOTAJI

Zobarsti, zobu tehniki

1. PROTEZES SAGATAVOSANA

Vecas pamatnes iznemsana (1. att.): Parasti veca esosa pamatne ir pilniba jaiznem. Baze, kurai jaizgatavo pamatne, atkariba no situacijas janoslipé apt.
1 - 2 mm; malas vestibulari, lingvali vai dorsali apt. 2 - 3 mm augstuma jaiestrada vismaz 1 mm dzil$ pakapiens; protézes malas janoapalo un protéze
kartigi janotira.

Attaukosana (2. att.): Ar tiru, medicinisko spirtu attaukojiet un laujiet nozat.

Uzklajiet mollosil® plus gruntéjumu vai mollosil® adhezivu ka saistvielu (3. att.): Visas noslipétas virsmas, kuram nepiecieSama pamatne, pie kuram
ir jaturas materialam, vienmérigi un pilniba, nosedzot visu virsmu, parklajiet ar mollosil® plus gruntéjumu vai mollosil® adhezivu. mollosil® plus grun-
t&jumam vai mollosil® adhezivam |aujiet nozat apt. 1 min. Péc lietoanas pudeliti nekavéjoties aizvért. Siekalas, mitrums vai monoméra skidrumi kavée
mollosil® plus vai mollosil® sakeri ar protézi.

2. SAMAISISANA

mollosil® plus: Maisisanas pistoles / dozatora izmantosana

Lietojiet kasetni saskana ar specialo instrukciju (pieejama atseviski, Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699). Nonemiet kasetnes vaku un likvidéjiet;
otrreiz to neizmantojiet! Materialu viegli piespiediet, lidz tas vienmérigi plist no abam atverém. Piestipriniet maisisanas kanulu kasetnei un izspiediet
nepiecieSamo materialu. Péc katras lietosanas atstajiet maisisanas kanulu ka vacinu uz kasetnes.

mollosil®: Maisisanas bloka attieciba 1:1 ar Spateli 30 sek. homogéni samaisiet mollosil® bazi un katalizatoru (vienads izspiestais daudzums).

~
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3. TIESA PAMATNES IZVEIDE PACIENTAM

Protézes parklasana (4. att.): Sagatavojiet protézi, ka aprakstits 1. punkta. Uzklajiet mollosil®plus kasetnes materialu ar dozatoru (skat. 2. punktu) vai
mollosil® ar Spateli (skat. 2. punktu) vienmérigi, péc iespéjas bez burbuliem uz vestibularajam, lingvalajam vai dorsalajam malam, parklajot visu virsmu.
Péc tam nosedzosi parklajiet atlikuso protézes bazi (kartas biezums: min. 2 mm). Japarklaj visas protézes dalas, kas saskaras ar smaganam.

Funkcionalo kustibu veiksana (5. att.): Péc tam protézes ievietosana pacienta muté. Vinam jaspéj muti aizvért normali spéciga okluzija. Sacietésanas
process péc 5 min. ir pabeigts. Péc tam iznemiet protézi ar pamatni no mutes un, ka aprakstits 5. punkta, izstradajiet to un nolakojiet.

4.NETIESA METODE LABORATORIJA

Protézi, kurai ir nepieciesama pamatne, guldiet kiveté ar pretspiedi. Vieglakai protézes parauga nemsanai zobu rindu pirms izlieSanas parklajiet ar siliko-
nu, piem. ar Flexistone® Plus. Iznemiet protézi no kivetes un péc tam saglabajiet, ka 1. punkta aprakstits. Parklajiet modeli ar parastu gipsa plastmasas
izolaciju (alginats). Ka aprakstits 3. punkta, vienmérigi uzklajiet samaisitu mollosil®plus vai mollosil® péc iespéjas bez burbuliem protézes dala, kurai ir
nepiecieSama pamatne, parsedzot visu virsmu (kartas biezums: apt. 1 mm vairak, neka ieprieks tika nofrézéts). Aizveriet kiveti ar pretspiedi un ar vieglu
presésanas spiedienu apt. 30 min. turiet zem preses vai 10 min. spiediena katla 40 — 45 °C idens peldé. Pec tam iznemiet protézi no kivetes un, ka aprakstits
5. punkta, izstradajiet to un nolakojiet.

5.1ZSTRADE UN LAKOSANA

Malu izlidzinasana: Rupjas atliekas vispirms nonemiet ar asu skalpeli vai Skérém (6. att.). Péc tam ar piemérotiem rotéjosiem darbarikiem (piem.,
Molloplast® frézém, sakotnéjiem pulieriem un slipésanas uzgaliem no apt. 8000 apgr./min.) ar vieglu spiedienu notiriet un izlidziniet griezuma
malas (7. att.).

Politaru (8. att.): mollosil® plus politaru vai Lustrol (mollosil®) izmantojiet tikai noslipéto funkcionalo malu izlidzinasanai. Ar $pateli atveriet aluminija

aizdari un piestipriniet pipetes. Ar pipeti iepiliniet abus skidrumus maisijuma attieciba 1:1 maisisanas bloka, ar Spateli homogéni samaisiet un uzklajiet
ar oty; apt. 5 min. istabas temperatara laujiet nozat.

6. TIRISANAS IETEIKUMI PACIENTIEM

Protézi ar pamatni vairakas reizes diena kartigi notiriet ar mikstu zobu suku un neitralam ziepém zem plistosa Gdens, péc tam noskalojiet; tirisanas

pelde: maks. 10 min._ _

DROSIBAS NORADIJUMI

» Lietot tikai noraditajam mérkim un apmacitam profesionalam personalam.

» Apstradajot nesacietéjuso materialu, izmantojiet individualos aizsardzibas lidzek|us (aizsargcimdus, aizsargbrilles).

» Veicot sacietéjusa materiala pécapstradi, izmantojiet atbilstosi piemérotus individualos aizsardzibas lidzeklus (aizsargcimdus, aizsargbrilles, sejas masku).

» Tagad sakere ir nodrosinata uz raupjam un ar mollosil® plus grunt&jumu vai mollosil® adhezivu parklatam virsmam!

» Izvairieties no katalizatora saskares ar acim, ja tada ir notikusi, acis nekavéjoties ripigi izskalojiet ar tekosu Gdeni un nekavéjoties konsultéjieties
aracu arstu.

» mollosil® plus gruntéjumu vai mollosil® adhezivu uzkljiet, nosedzot visu virsmul!

» Visas protézes dalas, kuram nepiecieSsama pamatne un kas saskaras ar smaganam, vienmérigi japarklaj ar mollosil® plus vai mollosil®, nosedzot visu virsmu,
jo citadi var rasties sakeres problémas!

» Noteikti ieverojiet sacietésanas laikus!

» mollosil® adhezivs, mollosil® plus grunt&jums, mollosil® plus politara un Lustrol: Neglabat uzliesmo3anas avotu tuvuma.

» Par riskiem un drosibas noradijumiem lasiet attiecigaja drosibas datu lapa.

~
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NORADLJUMI

» DETAX neatbild par kaitéjumiem, kas ir radusies nospieduma materiala nepareizas lietosanas dé|.

» mollosil®: Izmantojiet bazes un katalizatora komponentus no vienas partijas. Nesajauciet tabinu vakus!

» Nemiet véra drosibas datu lapu!

Lietotajiem un/vai pacientiem:

Par visiem nopietnajiem ar ierici saistitajiem negadijumiem nekavéjoties pazinojiet pa e-pastu incident@detax.de un tas dalibvalsts kompetentajai iestadei,
kura lietotajs veic uznéméjdarbibu un/vai dzivo pacients.

KONTRINDIKACIJAS

Nelietojiet, ja ir zinama alergija pret kadu sastava esoso vielu vai kontakta alergija. Pareizi lietojot, nevélama iedarbiba nav sagaidama. Tomér pilniba nevar
izslegt imunreakcijas, pieméram, alergiju, kairindjumu. Saubu vai neskaidribas gadijuma iesakam pirms lietosanas veikt alergijas testu.

LIKVIDESANA

Satura/iepakojuma likvidésanu veiciet saskana ar vietéjiem/regionalajiem/valsts un starptautiskajiem noteikumiem.

SIMBOLU SKAIDROJUMS

Medicinas skatit instrukciju
LoT
m produkts
2—>
Apstrade: Uzglabasana:
23°C+2°C,50+5% 25°C /o
rel. gaisa mitrums /ﬂ[ e //TT
15°C a

59 °F

* uzsakot maisisanu 23°C + 2°C, 50 + 5% rel.
gaisa mitrums. Augstaka temperatara noradito
laiku saisina, zemaka — pagarina.

DIN EN1SO 10139-2 tips A, miksts

Tehniskie dati

mollosil®

mollosil® plus

Jauktais tilpums

2 x50 ml (thbinas)
2x30 ml (tdbinas)

50 ml kasetnes

Bazes/katalizatora produkta krasa

sarkanbrtina / gaisi zila

Sarkanbrana / balta

Maisisanas laiks

apt. 30 sek. manuali

netiek izmantota (Automix sistéma)

Apstrades laiks*

apt. 1 min 30 sek.

apt. 1 min 30 sek.

Sacietésanas laiks*

apt. 7 min.

apt. 6 min 30 sek.

Materiala atrasana laiks mutes dobuma apt. 5 min 30 sek. apt. 5 min.
Beigu cietiba apt. 28 Sori A apt. 28 Sori A
Automix2, roza;
- Art. Nr.:02770
Maisisanas kanula —

Automix1;
Art.Nr.: 02344

R
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] NUMATYTOJI PASKIRTIS 1. PROTEZO PARUOSIMAS

Galutinis tiesioginis danty protezavimas Nuimkite seng apatinj pamusala (1 pav.): Apskritai senas dabartinis pamusalas turi bati visiskai nuimtas. Priklausomai nuo situacijos, slifuokite pagrinda,
INDIKACIJA kurj reikia atsukti, mazdaug 1 - 2 mm; slifuokite ties vestibuliariniu, liezuvio ir dorslaliniu krastu mazdaug 2 — 3 mm aukstyje intervalais iki bent 1 mm gylio;
Visoms PMMA plastmaséms. uzapvalinkite protezo krastus ir kruopsciai nuvalykite proteza.

ligalaikiy minksty apatiniy pamusaly gamyba tiesiogiai kabinete arba netiesiogiai laboratorijoje. Nuvalykite riebalus (2 pav.): Nuriebalinkite grynu medicininiu alkoholiu ir leiskite isdziuti.

Slégio tasky pasalinimas virsutinéje ir apatinéje spaudimo srityje. »mollosil® plus” grinto ir,,mollosil®” klijy naudojimas skatina sukibima (3 pav.): Tolygiai padenkite visus nuslifuotus pavirsius, prie kuriy bus tvirtinamas
A linijos izoliacija, kai kyla problemy su kietéjimu ir prisitvirtinimu. apatinis pamusalas, su,mollosil® plus” gruntu arba, mollosil®* klijais.,mollosil® plus” gruntui ar,mollosil® klijams leiskite apie 1 min. padziati. Po naudojimo
Elastingo krasto izoliacija ant virsutiniy danty protezy, ir protezy pritvirtinimas padidéjus adhezijai. buteliuka vel i$ karto uzdarykite. Seilés, drégmé arba monomery skysciai neleidzia,mollosil® plus” arba,,mollosil® prilipti prie protezo.

Elastingas astriy alveoliy padengimas. 2. SUMAISYMAS

Implanto viety uzdengimas ir pagalbiné medziaga vir$ danteny. »mollosil® plus“: MaiSymo pistoleto / dozatoriaus naudojimas

PACIENTU GRUPE |dékite kasete laikydamiesi specialiy instrukcijy (kaseté parduodama atskirai, Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699). Nuimkite ir imeskite kasetés
Asmenys, kuriems atliekamos danty prieziaros ir protezavimo procediiros. dangtelj; nenaudokite jo pakartotinai! Svelniai spauskite medziaga, kol ji tolygiai istekés i$ abiejy angy. Uzdékite maisymo adatq ant uztaiso ir ispauskite
,Lustrol” ir,mollosil® plus” poliravimo priemoné: Netinka naudoti nés¢ioms moterims / maitinan¢ioms motinoms ir vaikams. reikiama medziaga. Po kiekvieno panaudojimo maiSymo adata palikite ant kasetés kaip dangtel;.

Katalizatoriaus komponentuose yra alkilstanosiloksano. »mollosil®“:Maidykite,,mollosil® “ pagrindg ir katalizatoriy santykiu 1:1 iki vienalytés masés su mentele 30 sekundziy maisymo bloke.

NUMATYTASIS NAUDOTOJAS 3.TIESIOGINIS APATINIO PAMUSALO JSTATYMAS

Odontologas, danty technikas Protezo padengimas (4 pav.): Pasiruoskite proteza, kaip aprasyta 1 veiksme. Tolygiai uztepkite ,mollosil®plus” kasetés turinj su dozatoriumi (zr. 2) arba

,mollosil®” su mentele (zr. 2) ant vestibuliniy, liezuvio ir dorsaliniy krasty. Uzdenkite likusia dalj ant protezo pagrindo (sluoksnio storis: min. 2 mm). Visos
protezo vietos, kurios lieciasi su dantenomis, turi bati padengtos.
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Funkciniy judesiy atlikimas (5 pav.): |statykite proteza j paciento burna. Burna turéty uzsiciaupti su jprasto stiprumo sakandziu. Nustatymo procesas baigiamas
mazdaug po 5 minuciy. Tada iSimkite proteza su apatiniu pamusalu i$ burnos, jj apdirbkite ir nulakuokite, kaip aprasyta 5 punkte.

4. NETIESIOGINIS METODAS LABORATORIJOJE

Proteza, kuriam norite paruosti apatinj pamusala, jdékite j kiuvete su kontraktoriumi. Kad buty lengviau iSimti proteza, pries iSpildami tarpiklj padenkite dantis
silikonu, pvz.,, Flexistone® Plus”. ISimkite proteza is kiuvetés ir apdirbkite, kaip aprasyta 1 punkte. Padenkite modelj jprasta plastmasés izoliacija (alginatu).
Kaip apibudinta 3 punkte, uztepkite sumaisyta ,mollosil®plus” arba ,mollosil®* kiek jmanomatolygiau padengdami visa protezo pavirsiy, kurj reikia iskloti
(sluoksnio storis: mazdaug 1 mm didesnis, nei buvo nuluptas anksciau). Kiuveté su kontraktoriumi uzdaroma ir paliekama mazdaug 30 minuciy veikiant nedi-
deliu slégiu arba sléginiame inde 40 - 45 °C 10 minuciy vandens voneléje. Tada isimkite proteza i$ burnos, jj apdirbkite ir nulakuokite, kaip aprasyta 5 punkte.
5. APDIRBIMAS IR LAKAVIMAS

Krasty nuslifavimas: Pirmiausia astriu skalpeliu arba Zirklémis pasalinkite iskysas (6 pav.). Tada nuvalykite ir iSlyginkite pjovimo briaunas nedideliu slégiu,
naudodami tinkamus sukamuosius jrankius (pvz.,,Molloplast ®* frezavimo, pirminio poliravimo ir slifavimo antgaliais, su nuo mazdaug 8 000 aps./min.) (7 pav.).
Poliruoklj (8 pav.),mollosil® plus” arba, Lustrol” (skirta,mollosil®”) naudokite tiktai nupoliruoti nuslifuotus funkcinius krastus. Su mentele atidarykite aliuminio
tarpikj ir pritvirtinkite pipetes. Pipete jlasinkite abiejy skys¢iy maisymo santykiu 1:1 j maiSymo bloka, sumaisykite mentele iki vienalytés masés ir uztepkite
Sepeteéliu; palikite dziati kambario temperattroje mazdaug 5 minutes.

6. VALYMO REKOMENDACIJOS PACIENTUI

Nuvalykite ir kruopsciai iSskalaukite proteza su apatiniu pamusalu po tekanciu vandeniu kelis kartus per dieng minkstu danty Sepetéliu ir neutraliu muily;
valymo voneléje palikite maks. 10 min.

SAUGOS NUORODOS

» Medziaga skirta naudoti tiktai pagal jos numatytaja paskirtj apmokytiems darbuotojams.

» Apdirbdami medziagas dévékite asmenines apsaugos priemones (apsaugines pirstines ir akinius).

» Apdirbdami sukietéjusias medziagas dévekite reikalingas asmenines apsaugos priemones (apsaugines pirstines, apsauginius akinius,
kvépavimo kauke).

» Sukibimas garantuojamas tik ant pasiausty pavirsiy, padengty ,mollosil® plus” gruntu arba,mollosil® klijais!

» Saugokités, kad katalizatoriaus nepatekty j akis. Prireikus iskart gausiai plaukite akis vandeniu ir kreipkités j gydytoja.

» Uztepkite,mollosil® plus” grunto arba,mollosil®* klijy ant viso pavirsiaus!

» Visos protezo vietos, kurios turi buti padengtos apatiniu pamusalu ir kurios lieciasi su dantenomis, turi bati tolygiai padengtos ,mollosil® plus” arba
»mollosil®; kitaip gali kilti sukibimo problemy!

» Batinai laikykités nurodytos suriS$imo trukmés!

» ,mollosil®* klijai,,mollosil® plus” gruntas, ,mollosil® plus” poliruoklis ir, Lustrol” tepalas: Laikykite saugiu atstumu nuo ugnies Saltiniy.

» Informacija apie pavojus ir saugos nurodymus rasite atitinkamame saugos duomeny lape.

NURODYMAI

» DETAX neatsako uz zalg, patirta dél netinkamo naudojimosi.

» ,mollosil®“: Naudokite tik vienodo katalogo numerio baziy ir katalizatoriy komponentus. Nesukeiskite buteliuky kamsteliy!

» Laikykités saugos duomeny lapuose pateikty nurodymy!
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l:‘ Naudotojui ir / arba pacientui:
Apie visus rimtus incidentus, susijusius su Siuo produktu, batina informuoti incident@detax.de ir atitinkamas institucijas salyje naréje, kurioje yra naudotojas
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ir / arba pacientas.

KONTRAINDIKACIJOS

Nenaudokite medziagos, jei yra Zinoma apie alergijg kuriai nors sudedamajai daliai arba pasireiskia alerginé reakcija po kontakto. Néra tikétina, kad gali
pasireiksti nepageidaujamy pasaliniy poveikiy, kai jos naudojamos tinkamai. Taciau negalima atmesti tikimybes, kad gali pasireiksti imuniné reakcija, pvz.,
alerginé reakcija ar sudirginimas. Jei abejojate, pries naudodami medziaga atlikite alergijos testa.

ATLIEKY TVARKYMAS

Turinj/ talpykla utilizuoti pagal vietinius / regioninius / nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus.

SIMBOLIY PAAISKINIMAS
Medicinos 2r. atlanka

prietaisas

=—>
Apdirbimas: Laikymas:

e 23°C+2° 25°C
Prie23°C+2°C, TE
50+5% 15°C e
sant. oro dréegmés 59 °F ,/EL\

* nuo maisymo pradzios prie 23 °C+2°C,
50 + 5 % sant. oro drégmés. Aukstos tem-
peratiros sutrumpina, o Zemos - pailgina
nurodyta laika.

DIN EN ISO 10139-2 A tipo, minkstas

Techniniai duomenys

mollosil®

mollosil® plus

MaiSomas kiekis

2 x50 ml (vamzdeliai)
2 x 30 ml (vamzdeliai)

50 ml kaseté

Produkto spalva (bazé / katalizatorius)

raudonai ruda / Sviesiai mélyna

raudonai ruda / balta

Maisymo trukmé

rankiniu budu mazdaug 30 sek.

nereikia (Automix sistema)

Paruosimo laikas*

mazdaug 1 min. 30 sek.

mazdaug 1 min. 30 sek.

Surisimo laikas*

mazdaug 7 min.

mazdaug 6 min. 30 sek.

Laikymo burnoje trukmé

mazdaug 5 min. 30 sek.

mazdaug 5 min.

Galutinis kietumas mazdaug 28 Shore A mazdaug 28 Shore A
.' Automix2, rozing;
Spall S gaminio Nr.: 02770
Ry - Automix1;
[

gaminio Nr.: 02344
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BEOOGD GEBRUIK

Definitieve directe relining van kunstgebitten

INDICATIE

Geschikt voor alle PMMA-kunststoffen.

Vervaardiging van zachtblijvende relinings direct in de praktijk of indirect in het laboratorium.
Verwijdering van drukpunten in het BK- en OK-gedeelte.

Voor het afdammen van de A-lijn bij hechtproblemen en een geslonken kaakwal.

Als elastische afsluitrand aan BK-prothesen en voor het vastzetten van de prothesen door een verhoogde adhesie.
Voor de elastische afdekking van scherpe alveolaire uitsteeksels.

Voor het afdekken van implantaatgebieden en als overkappingsprothese.

DOELGROEP VAN PATIENTEN

Personen die in het kader van een tandheelkundige maatregel worden behandeld.

Lustrol en mollosil® plus polijstmiddel: Niet gebruiken voor de behandeling van kinderen en van vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Katalysatorcomponent bevat alkylstannosiloxaan.
BEOOGDE GEBRUIKERS

Tandarts, tandtechnicus

1. VOORBEREIDING VAN DE PROTHESE

Verwijderen van de oude relining (afb. 1): Over het algemeen moet een bestaande, oude relining volledig worden verwijderd. De te relinen basis
afhankelijk van de situatie ca. 1-2 mm afslijpen; aan de randen vestibulair, linguaal of dorsaal op een hoogte van ca. 2-3 mm een niveau van minimaal
1 mm diep inwerken; de protheseranden afronden en de prothese grondig reinigen.

Ontvetten (afb. 2): Met zuivere, medische alcohol ontvetten en laten drogen.

De mollosil® plus primer of het mollosil® kleefmiddel aanbrengen om de hechtkracht te verbeteren (afb. 3): Alle te schuren en te relinen vlakken
waarop het materiaal moet hechten, gelijkmatig en volledig met mollosil® plus primer of mollosil® kleefmiddel insmeren. De mollosil® plus primer of het
mollosil® kleefmiddel ca. 1 min laten drogen. De fles na gebruik direct weer sluiten. Speeksel, vocht of monomeervloeistoffen verhinderen de hechting
van mollosil® plus of mollosil® op de prothese.

2. MENGEN

mollosil® plus: gebruik van mengpistool/dispenser

De patroon aanbrengen volgens de speciale handleiding (apart verkrijgbaar, Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699). De patroonsluiting verwijderen
en weggooien; niet opnieuw gebruiken! Het materiaal licht uitpersen, tot het gelijkmatig uit de beide openingen komt. De mengcanule op de patroon
plaatsen en het benodigde materiaal uitduwen. De mengcanule na elk gebruik als sluiting op de patroon laten zitten.

mollosil®: Op een mengblok mollosil® base en katalysator in een verhouding van 1:1 (even lange rupsen) 30 s homogeen mengen met een spatel.

~
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3. DIRECTE RELINING BIJ DE PATIENT
De prothese van een laag voorzien (afb. 4): De prothese voorbereiden zoals beschreven onder punt 1. mollosil® plus-patroonmateriaal met de dispenser
(zie punt 2) of mollosil® met de spatel (zie punt 2) gelijkmatig, volledig dekkend en met zo weinig mogelijk luchtbellen aanbrengen op de vestibulaire,
linguale of dorsale randen. Vervolgens een dekkende laag aanbrengen op de rest van de prothesebasis (laagdikte: min. 2 mm). Alle prothesedelen die
in contact komen met de gingiva, moeten bedekt zijn.
Uitvoeren van de functionele bewegingen (afb. 5): De prothese in de mond van de patiént plaatsen. Deze moet de mond met normale occlusie sluiten. Het
uithardingsproces is na ca. 5 min voltooid. Vervolgens de gerelinede prothese uit de mond nemen en zoals onder punt 5 beschreven, uitwerken en lakken.
4.INDIRECTE METHODE IN HET LABORATORIUM
De te relinen prothese in een cuvette met tegenafdruk inbedden. Om de prothese gemakkelijker te kunnen uitnemen, de tandenrijen met silicone (bijv.
Flexistone® Plus) bedekken, voordat de afdruk wordt gegoten. De prothese uit de cuvette nemen en vervolgens voorbereiden zoals onder punt 1 be-
schreven. Het model met een normale gips-kunststofisolatie (alginaat) insmeren. Zoals onder punt 3 beschreven, gemengd mollosil® plus of mollosil®
gelijkmatig, volledig dekkend en met zo weinig mogelijk luchtbellen aanbrengen op het te relinen deel van de prothese (laagdikte: ca. 1 mm meer dan
weggefreesd werd). De cuvette met tegenafdruk sluiten en ca. 30 min onder een pers met lichte persdruk laten staan of 10 min in een drukpot in een
waterbad van 40 — 45 °C zetten. Daarna de prothese uit de cuvette nemen en zoals onder punt 5 beschreven, uitwerken en lakken.
5. UITWERKEN EN LAKKEN
Gladmaken van de randen: Overtollig materiaal eerst grofweg verwijderen met een scherpe scalpel of schaar (afb. 6). Vervolgens met geschikt roterend
gereedschap (bijv. Molloplast® frezen, voorpolijsters en slijpkapjes, vanaf ca. 8.000 rpm) onder lichte druk de snijkanten reinigen en gladschuren (afb. 7).
Polijstmiddel (afb. 8): mollosil® plus polijstmiddel of Lustrol (voor mollosil®) alleen gebruiken voor het gladmaken van de geslepen functionele randen.
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De aluminium verzegeling met een spatel openen en pipetten aanbrengen. Beide vloeistoffen in de mengverhouding 1:1 op een mengblok pipetteren,
met een spatel homogeen mengen en met een kwast aanbrengen; ca. 5 min op kamertemperatuur laten drogen.

6. REINIGINGSADVIES VOOR DE PATIENT

De gerelinede prothese meermaals per dag met een zachte tandenborstel en neutrale zeep grondig afborstelen en afspoelen onder stromend water;

reinigingsbad: max. 10 min.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

» Uitsluitend voor het genoemde beoogde gebruik door geschoold personeel.

» Bij het bewerken van het niet-uitgeharde materiaal persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril) dragen.

» Bij het nabewerken van het uitgeharde materiaal geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril,
mondbescherming) dragen.

» De hechting is alleen op ruw gemaakte en met mollosil® plus primer of mollosil® kleefmiddel ingesmeerde oppervlakken gegarandeerd!

» Aanraking van katalysator met de ogen vermijden; indien nodig de ogen direct grondig met water uitspoelen en direct een oogarts raadplegen.

» mollosil® plus primer of mollosil® kleefmiddel op het gehele oppervlak aanbrengen!

» Alle te relinen prothesedelen die in contact komen met de gingiva, moeten van een gelijkmatige en volledig dekkende laag mollosil® plus of mollosil®
worden voorzien, omdat anders hechtingsproblemen kunnen ontstaan!

» De uithardingstijden absoluut in acht nemen!

» mollosil® kleefmiddel, mollosil® plus primer, mollosil® plus polijstmiddel en Lustrol: Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden.

» Het betreffende veiligheidsinformatieblad raadplegen voor de gevaarsaanduidingen en veiligheidsinstructies.

69



~

10

INSTRUCTIES

» DETAX stelt zich niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door een verkeerd gebruik.

» mollosil®: Alleen base- en katalysatorcomponenten van dezelfde batch mogen worden gebruikt. De sluitingen van de tubes niet verwisselen!

» Veiligheidsinformatieblad in acht nemen!

Voor gebruikers en/of patiénten

Elk ernstig voorval in verband met het hulpmiddel moet onmiddellijk worden gemeld onder incident@detax.de en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat
waar de gebruiker en/of de patiént zijn/is gevestigd.

CONTRA-INDICATIE

Het materiaal niet gebruiken bij bekende allergieén voor een van de bestanddelen of bij contactallergieén. Bij juist gebruik zijn geen ongewenste bijwerkingen
te verwachten. Immuunreacties, bijv. allergieén of irritaties, kunnen echter niet worden uitgesloten. In geval van twijfel adviseren wij om voorafgaand aan
het gebruik een allergietest uit te voeren.

AFVALVERWIJDERING

De inhoud/verpakking in overeenstemming met de plaatselijke/regionale/nationale en internationale voorschriften afvoeren.

VERKLARING SYMBOLEN

Medisch Zie rand
hulpmiddel g >
Verwerking Opslag
Bij 23°C+2°C, 50+ 5% e S
rel. luchtvochtigheid 15°C A\
59 °F L]

*Vanaf begin van het mengen bij 23 °C+2°C,50 £ 5%
rel. luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten,
lagere temperaturen verlengen de opgegeven tijden.

EN-ISO 10139-2 type A, zacht

Technische gegevens

mollosil®

mollosil® plus

Mengvolume

2 x50 ml (tubes)
2x30 ml (tubes)

50ml-patronen

Productkleur base/katalysator

roodbruin/lichtblauw

roodbruin/wit

Mengtijd ca. 30 s handmatig n.v.t. (Automix systeem)
Verwerkingstijd* ca.Tmin30s ca.Tmin30s
Uithardingstijd* ca.7 min ca.6min30s
Verblijftijd in mond ca.5min30s ca.5min

Eindhardheid ca. 28 shore A ca. 28 shore A
Automix2, roze;
Mengcanule .I_«'«_««' artnr: 02770

Automix1;

|| art.nr.: 02344

n
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TILTENKT BRUK

Definitiv direkteunderféring av tannproteser

INDIKASJON

Egnet for alle typer PMMA-harpiks.

Til fremstilling av myktblivende underféringer direkte pa tannlegekontoret eller indirekte i laboratorium.
Fjerner trykkpunkter i over- og underkjeve.

Til isolering av A-linjen ved bondingproblemer og kjevekam.

Som elastisk avslutningskant pa overkjeveproteser og til posisjonssikring av proteser grunnet gkt adhesjon.
Til elastisk dekking av skarpe, alveolare fremspring.

Til dekking av implantatomrader og som overdenturer.

PASIENTMALGRUPPE

Personer som behandles innenfor rammen av tannlegetiltak.

Lustrol og mollosil® plus poleringsmiddel: Skal ikke brukes til behandling av barn eller gravide/ammende kvinner.
Katalysatorkomponenten inneholder alkylstannosiloxane.

BRUKERMALGRUPPE

Tannlege, tanntekniker

1. FORBEREDE PROTESEN

Fjern den gamle underféringen (Fig. 1): Generelt skal en gammel, eksisterende underfdring fiernes komplett. Alt etter situasjon slipes basisen som skal
underfores ned med ca. 1 — 2 mm. Innarbeid et trinn pa minst 1 mm i en hgyde pa ca. 2 - 3 mm pa de vestibulzere, linguale hhv. dorsale kantene, avrund
protesekantene og rengjer protesen grundig.

Avfetting (Fig. 2): Avfett med ren, medisinsk alkohol, og la terke.

Pafgr mollosil® plus-primer hhv. mollosil®-adhesiv som heftemiddel (Fig. 3): Pensle mollosil® plus-primer hhv. mollosil®-adhesiv jevnt og fullstendig
over hele flaten pa alle slipte flater som skal underfores og som materialet skal bondes til. La mollosil® plus-primer hhv. mollosil®-adhesiv torke i ca. 1
min. Lukk igjen flasken med én gang etter bruk. Spytt, fuktighet eller monomervaeske forhindrer at mollosil® plus hhv. mollosil® bonder pa protesen.

2.BLANDING

mollosil® plus: Bruk blandepistol/dispenser

Sett i patron ifelge spesiell instruksjon (separat tilgjengelig, Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699). Fjern patronhetten og kast den, ikke bruk den pa
nytt! Press materialet lett ut, til det flyter jevnt ut av begge dpningene. Sett blandekanylen pa patronen, og trykk ut nedvendig materiale. La blandekanylen
bli vaerende pa patronen som deksel etter hver bruk.

mollosil®: Bland mollosil® base og katalysator homogent pé en blandeblokk i forholdet 1:1 (like lange strenger) med en spatel i 30 sek.

3. DIREKTE UNDERFORING HOS PASIENTEN

Péfgre lagvis pa protesen (Fig. 4): Klargjer protesen som beskrevet under punkt 1. Péfar mollosil®plus-patronmateriale med en dispenser (se punkt 2) hhv.
mollosil® med spatelen (se punkt 2) jevnt over hele flaten, med sa lite bobler som mulig, pa vestibulaere, linguale hhv. dorsale kanter. Deretter belegges
resten av protesen dekkende (lagtykkelse: min. 2 mm). Alle proteseomrader som kommer i kontakt med gingiva, ma belegges.
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Gjennomfar funksjonsbevegelser (Fig. 5): Deretter settes protesen inn i pasientens munn. Pasienten skal s& lukke munnen i normalt sterk okklusjon.
Etter ca. 5 min er bondingprosessen avsluttet. Ta sa den underforede protesen ut av pasientens munn og, som beskrevet under punkt 5, form og lakker.
4.INDIREKTE METODE | LABORATORIUM

Step protesen som skal underfores, inn i en stepeform med motstykke. For & gjare det lettere a ta ut protesen igjen belegges tannrekkene med silikon for
motstykket innstgpes, f.eks. med Flexistone® Plus. Ta protesen ut av stopeformen og klargjer den som beskrevet under punkt 1. Bestryk modellen med en
vanlig isolasjon av gipsharpiks (alginat). Som beskrevet under punkt 3 appliseres blandet mollosil®plus hhv. mollosil® jevnt over hele det proteseomradet
som skal underfores, med sa lite bobler som mulig (lagtykkelse: ca. 1 mm mer enn det som tidligere ble frest bort). Lukk stepeformen med motstykket
og la den sta ved lett presstrykk i ca. 30 min. under en presse eller 10 min. i vannbad i trykkoker ved 40 — 45 °C.Ta s protesen ut av stepeformen og, som
beskrevet under punkt 5, form og lakker.

5. FORME OG LAKKERE

Glatting av kanter: Fjern forst store overfledigheter med en skarp skalpell eller en saks (Fig. 6). Deretter rengjgres og glattes snittkantene med egnet
roterende verktoy (f.eks. Molloplast® fresere, forpolerere og slipekapper, fra ca. 8 000 o/min.) under lett trykk (Fig. 7).

Poleringsmiddelet (Fig. 8): mollosil® plus-poleringsmiddel hhv. Lustrol (for mollosil®) skal kun brukes til glatting av slipte funksjonskanter. Apne
aluminiumsforseglingen med en spatel, og sett pa pipetter. Pipetter begge veaeskene pa en blandeblokk i blandeforholdet 1:1, bland homogent med en
spatel, og pafer med en pensel. La torke ved romtemperatur i ca. 5 min.

6. RENGJ@RINGSANBEFALINGER FOR PASIENTEN

Rengjer den underforede protesen flere ganger daglig med en myk tannberste og neytral sape under rennende vann, rensebad: maks. 10 min.

SIKKERHETSANVISNINGER

>
>
>
>
>
>
>

Skal kun brukes av utdannet fagpersonale til angitt formal.

Bruk personlig verneutstyr (vernehansker, vernebriller) ved bearbeiding av uherdet materiale.

Bruk egnet, personlig verneutstyr under etterbearbeiding av herdet materiale (vernehansker, vernebriller, munnbeskyttelse).
Kun oppruede flater som er bestraket med mollosil® plus-primer hhv. mollosil®-adhesiv dekkes av garantien!

Unnga a fa katalysator i gynene. Skyll i sa fall gynene grundig med rennende vann, og oppsgk syelege umiddelbart.
mollosil® plus-primer hhv. mollosil®>-adhesiv ma péferes over hele flaten!

Alle proteseomrader som skal underfores og som kommer i kontakt med gingiva, ma vare jevnt belagt over det hele med mollosil® plus hhv. mollosil
ellers kan det oppsta bondingproblemer!

» Det er viktig & overholde herdetidene!
» mollosil®-adhesiv, mollosil® plus-primer, mollosil® plus-poleringsmiddel og Lustrol: Hold pa avstand fra tennkilder.
» Se fare- og sikkerhetsanvisningene i tilhgrende sikkerhetsdatablad.
MERKNADER
» DETAX er ikke ansvarlig for skader som oppstar pa grunn av feil bruk.
» mollosil®: Det skal kun brukes base- og katalysatorkomponenter med samme lotnummer. lkke forveksle tubekorkene!
» Overhold sikkerhetsdatabladet!
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KONTRAINDIKASJONER

Materialet skal ikke brukes hvis det finnes allergier mot et av innholdsstoffene eller ved kontaktallergi. Usnskede virkninger er ikke & forvente ved riktig bruk.
Immunreaksjoner, slik som allergier eller irritasjoner, kan likevel ikke prinsipielt sett utelukkes. | tvilstilfeller anbefaler vi a gjennomfare en allergitest for bruk.

AVFALLSHANDTERING

Gjennomfor avfallshandtering av innhold/beholder i henhold til de lokale/regionale/nasjonale og internasjonale forskriftene.

SYMBOLFORKLARING

Medisinsk se falsen
utstyr g )

Bearbeiding: Oppbevaring:

Ved 23 °C +2°C, 50 + 5% 2757 ",g N

rel. luftfuktighet 15°C AN
59 °F L]

* fra blandingsstart ved 23 °C + 2 °C, 50 £ 5 % rel. luft-
fuktighet. Hoyere temperaturer forkorter levetiden,
lavere temperaturer forlenger de angitte tidene.

DIN-EN 15O 10139-2 type A, myk

Tekniske spesifikasjoner

mollosil®

mollosil® plus

Blandingsvolum

2 x50 ml (tuber)
2 x30ml (tuber)

50 ml patroner

Produktfarge base/katalysator

redbrun / lysebla

rgdbrun / hvit

Blandetid ca. 30 sek. manuelt bortfaller (Automix-system)

Bearbeidingstid* ca. 1 min. 30 sek. ca. 1 min. 30 sek.

Herdetid* ca.7 min. ca. 6 min. 30 sek.

Tid i munnen ca. 5 min. 30 sek. ca.5min.

Slutthardhet ca. 28 Shore A ca. 28 Shore A

.M Automix2, rosa,

nr: 02770

Blandekanylen — st

— Automix1,
SRR

art.nr.: 02344
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PRZEZNACZENIE

Ostateczne bezposrednie podicielenia protez zebowych

WSKAZANIA

Nadaje sie do wszystkich tworzyw sztucznych PMMA.

Szybkie, tatwe przygotowanie materiatu do podscielenia protezy, ktory pozostaje trwale miekki — bezposrednio w gabinecie lub w laboratorium.
Usuniecie punktéw ucisku w obszarze szczeki gérnej i dolnej.

Do ochrony linii A w przypadku trudnosci z trzymaniem sie protezy lub przerostu tkanki tacznej na wyrostku zebodotowym.
Jako elastyczne wykoriczenie krawedzi protezy szczeki gérnej i do zabezpieczenia pozycji protez wskutek zwiekszenia adhezji.
Do wykonania elastycznej ochrony ostrokrawedzistych wyrostkéw zebodotowych.

Do ochrony stref implantéw oraz protez overdenture.

GRUPA DOCELOWA

Osoby leczone dentystycznie.

Lustrol i politura mollosil® plus: Nie uzywac u kobiet w cigzy lub karmiacych ani u dzieci.

Katalizator zawiera siloksany cykliczne.

PRZEWIDYWANY UZYTKOWNIK

Dentysta, technik dentystyczny

1. PRZYGOTOWANIE PROTEZY

Usuniecie dotychczasowej warstwy podscielenia (rys. 1): Zasadniczo starg warstwe podscielajaca nalezy catkowicie usuna¢. Powierzchnie wymagajaca
podscielenia, w zaleznosci od sytuacji, nalezy zeszlifowac na gtebokos¢ okoto 1 -2 mm; w obszarze jezykowym lub podniebiennym na wysokosci okoto
2 -3 mm wykonac uskok o gtebokosci co najmniej 1 mm; zaokragli¢ brzegi protezy i gruntownie oczysci¢ proteze.

Odttuscic (rys. 2): Odttusci¢ za pomoca czystego alkoholu do zastosowan medycznych i pozostawic¢ do wyschniecia.

Nanies¢ primer mollosil® plus lub Srodek poprawiajacy przyczepnos¢ mollosil® jako warstwe posrednia (rys. 3): Wszystkie oszlifowane i podscietane
powierzchnie, do ktérych ma przylegac materiat, pomalowac réwnomiernie i na catej powierzchni primeremmollosil® plus lub srodkiem poprawiajacym
przyczepnos¢ mollosil®. Primer mollosil® plus lub $rodek poprawiajacy przyczepnos¢ mollosil® pozostawi¢ do wyschniecia przez ok. 1 min. Po uzyciu
butelke nalezy natychmiast zamknac. Slina, wilgo¢ lub ciecze zawierajace monomery utrudniaja przywieranie mollosil® plus lub mollosil® do protezy.

2. PRZYGOTOWANIE

mollosil® plus: Uzycie pistoletu do mieszania / dyspensera

Zatozy¢ nabdj zgodnie ze specjalng instrukcja (dostepny oddzielnie, Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699). Usunac i wyrzuci¢ zamkniecie naboju; nie
nadaje sig ono do ponownego uzytku! Wycisna¢ lekko materiat, aby rownomiernie ptynat z obu otworéw. Natozyc¢ kaniule mieszajaca na naboj i wycisnac¢
potrzebng ilos¢ materiatu. Po kazdym uzyciu pozostawic kaniule mieszajacg — stanowi ona zamkniecie naboju.

mollosil®: Na bloku do mieszania wymiesza¢ réwnomiernie baze i katalizator mollosil® w stosunku 1:1 (jednakowe dtugosci paska) za pomocg szpatutki
przez 30s.
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3. BEZPOSREDNIE PODSCIELANIE W JAMIE USTNEJ PACJENTA

Powlekanie protezy (rys. 4): Przygotowac proteze zgodnie z punktem 1. Materiat z naboju mollosil®plus za pomocg dyspensera (patrz punkt 2) lub
srodka mollosil® i szpatutki (patrz punkt 2) nanies¢ w miare mozliwosci bez pecherzykéw réwnomiernie i kryjaco na krawedzie od strony warg, jezyka
i podniebienia. Nastepnie nalezy pokry¢ materiatem pozostata powierzchnie protezy (grubo$¢ warstwy: min. 2 mm). Wszelkie obszary protezy, ktére
stykaja sie z dzigstami, powinny by¢ pokryte preparatem.

Wykonywanie ruchéw funkcyjnych (rys. 5): Proteze nalezy nastepnie wprowadzi¢ do jamy ustnej pacjenta i zatozy¢ w nalezyty sposéb. Pacjent winien
zamknac usta ze zréwnowazong okluzja. Czas wiazania preparatu jest zakoriczony po okoto 5 min. Nastepnie nalezy wyciggnac podscielona proteze z
ust pacjenta, wykoriczy, jak opisano w punkcie 5 i polakierowac.

4.BEZPOSREDNIA METODA W LABORATORIUM

Proteze wymagajaca podscielenia utozy¢ w kuwecie z gipsem modelowym. W celu tatwiejszego wyjecia protezy przed zalaniem puszki nalezy pokry¢
zeby silikonem, np. Flexistone® Plus. Wyjac proteze z puszki i przygotowac, jak opisano w punkcie 1. Model pokry¢ typowym srodkiem izolujagcym gips
od tworzywa sztucznego (alginat). Zgodnie z opisem w punkcie 3 wstepnie zmieszany mollosil®plus lub mollosil® nanies¢ w miare mozliwosci bez pe-
cherzykéw i kryjaco na podscietang strefe protezy (grubo$¢ warstwy wyzsza o ok. 1 mm w stosunku do tej, ktéra zostata zeszlifowana). Zamknac¢ puszke
z gipsem modelowym i pozostawi¢ pod prasa przez okoto 30 minut z zastosowaniem lekkiego docisku lub w autoklawie w temperaturze 40 - 45 °C w
kapieli wodnej przez 10 minut. Nastepnie nalezy wyciggna¢ proteze z puszki, wykonczy¢, jak opisano w punkcie 5 i polakierowac.
5.WYKONCZENIE | LAKIEROWANIE

Wygtadzanie krawedzi: Wieksze nadmiary nalezy w pierwszej kolejnosci odcig¢ ostrym skalpelem lub nozyczkami (rys. 6). Nastepnie odpowiednimi
narzedziami obrotowymi (np. frezami, narzedziami polerskimi i koricowkami szlifierskimi Molloplast®z predkoscig od ok. 8000 obr./min), lekko
dociskajac oczyscic¢ i wygtadzi¢ krawedzie po cieciu (rys. 7).

Politury (rys. 8) mollosil® plus lub Lustrol (do mollosil®) uzywac tylko do wygtadzana oszlifowanych brzegéw funkcyjnych. Otworzy¢ aluminiowe zamkniecie

za pomocg szpatutki i zatozy¢ pipety. Zmieszac obydwie ciecze w stosunku 1:1 za pomoca pipet, wymieszac szpatutka do uzyskania jednorodnej masy,

po czym nanies¢ mase pedzlem i pozostawic do wyschniecia przez 5 minut.

6.ZALECENIA DLA PACJENTA DOTYCZACE CZYSZCZENIA

Podscielona proteze nalezy gruntownie czysci¢ wielokrotnie w ciggu dnia miekka szczoteczka do zebdw i neutralnym mydtem i ptukac pod biezaca woda;

kapiel czyszczaca: maks. 10 minut.

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

» Tylko do wyszczegdInionych zastosowan przez wykwalifikowany personel.

» Podczas obrébki nieutwardzonego materiatu nosi¢ srodki ochrony indywidualnej (rekawice ochronne, okulary ochronne).

» Podczas obrébki koricowej utwardzonego materiatu nosi¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej (rekawice ochronne, okulary ochronne,
maska twarzowa).

» Przyczepnosc jest zapewniona tylko na przeszlifowanych powierzchniach pomalowanych primerem mollosil® plus lub srodkiem poprawiajacym
przyczepno$¢ mollosil®!

» Unikac kontaktu oczu z utwardzaczem. Ew. doktadnie przeptukac oczy wodg i natychmiast skontaktowac sie z okulista.

» Nanies¢ na catg powierzchnie primer mollosil® plus lub srodek poprawiajacy przyczepnos¢ mollosil®!

» Wszelkie obszary protezy wymagajace podscielenia, stykajace sie z dzigstami, nalezy rownomiernie pokry¢ preparatem mollosil® plus lub mollosil®plus
na catej powierzchni, w przeciwnym razie moga wystapi¢ problemy z przyczepnoscia!

» Bezwzglednie przestrzega¢ czaséw wigzania!
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» Srodek poprawiajacy przyczepnos¢ mollosil®, primer mollosil® plus, politura mollosil® plus i Lustrol: Nie zbliza¢ do Zzrédet zaptonu.

» Wskazowki bezpieczeristwa i srodki ostroznosci podano w odpowiedniej karcie charakterystyki bezpieczeristwa.

WSKAZOWKI

» DETAX nie odpowiada za szkody spowodowane niefachowym zastosowaniem.

» mollosil®: Uzywac wytacznie baz i katalizatoréw pochodzacych z tej samej partii. Nie zamieniac nakretek tub!

» Nalezy postepowac wedtug karty charakterystyki bezpieczenstwa!

Informacja dla uzytkownika i/lub pacjenta:

Kazdy powazny incydent zwiazany z wyrobem nalezy zgtosi¢ niezwtocznie producentowi na adres incident@detax.de i wtasciwemu organowi panistwa
cztonkowskiego, w ktérym uzytkownik lub pacjent maja miejsce zamieszkania.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosowac masy, jezeli wiadomo, ze pacjent ma alergie na jeden ze sktadnikéw lub alergie kontaktowa. Efekty niepozadane nie wystepuja w przypadku
fachowego uzycia. Nie wyklucza sie jednak mozliwosci wystapienia reakcji immunologicznych, np. alergii, podraznien. W razie watpliwosci zalecamy spraw-
dzenie potencjatu alergennego materiatu przed jego uzyciem.

USUWANIE

Zawartos¢ pojemnika oraz pojemnik usuwac zgodnie z przepisami lokalnymi / regionalnymi / krajowymi oraz miedzynarodowymi.

OBJASNIENIE SYMBOLI

Produkt

medyczny

patrz zgrzew
=—>
Przechowywanie:

25°C 1
77 °F /\/\"Q
5°C /.{\

1
59 °F

Przetwarzanie:
W temperaturze
23°C+2°C,50+5%
wilg. wzglednej

* od rozpoczecia mieszania 23 °C + 2 °C, 50 + 5%
wilgotnosci wzglednej. Wyzsze temperatury
powoduja skrécenie, a nizsze wydtuzenie
podanych czaséw.

DIN EN IS0 10139-2 typ A, miekki

Dane techniczne

mollosil®

mollosil® plus

Objetos¢ materiatow do 2 x50 ml (tuby) .
wykonania mieszaniny 2x30 ml (tuby) Naboje 50 m|
Barwa produktu baza/katalizator jasnorézowy / jasnoniebieski bordowy / biaty

Czas przygotowania mieszaniny okoto 30 s recznie nie dotyczy (system Automix)
Czas wykorzystania mieszaniny* ok. Tmin30s ok. Tmin30s

Czas wigzania* ok.7 min ok.6min30s

Czas przetrzymania w jamie ustnej ok.5min30s ok.5min

Twardos¢ koricowa

ok. 28 Shore'a A

ok. 28 Shore’a A

Kaniula mieszajaca

Automix2, rézowy;
.I««q««q nrkat.: 02770

_«1«1««1«1 Automixt;
nrkat.: 02344
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FINALIDADE

Rebase direto definitivo de préteses dentérias

INDICACAO

Apropriado para todos os materiais sintéticos PMMA.

Fabricacao de ligamentos que permanecem macios, diretamente, na pratica ou indiretamente no laboratoério.
Remocao de pontos de pressao na area dos maxilares superior e inferior.

Para o isolamento da linha A em caso de dificuldades de aderéncia e crista alveolar.

Como bordo final elastico em préteses do maxilar superior e para a manutencao da prétese na devida posicao gracas a uma elevada adeséo.
Para a cobertura elastica de rebordos alveolares agugados.

Para cobrir dreas de implantes e overdentures.

GRUPO DE PACIENTES A QUE SE DESTINA

Pessoas no ambito de um tratamento dentdrio.

Lustrol e mollosil® e adicionalmente polimento: Nao deve ser usado para o tratamento de mulheres gravidas ou que estejam a amamentar criangas.

Componente do catalisador contém alquilestanossiloxano.
UTILIZADORES PRETENDIDOS

Dentista, técnica(o) em protese dentaria

1. PREPARACAOQ DA PROTESE

Remocao do rebase antigo (Fig. 1): Geralmente, um existente rebase antigo deve ser completamente removido. De acordo com a situagéo, desbastar
aproximadamente 1 - 2 mm a base a rebasar; no bordo vestibular, lingual ou dorsal, criar a uma altura de aproximadamente 2 — 3 mm um degrau com
uma profundidade minima de 1 mm; arredondar os bordos da protese e limpé-la bem.

Desengorduramento (Fig.2): Desengordurar com alcool medicinal puro e deixar secar.

Aplicar o primer mollosil® plus ou o adesivo mollosil® para promover a adesao (Fig. 3): Aplicar o primer mollosil® plus ou o adesivo mollosil®, uniforme
e completamente em todas as superficies lixadas e rebasadas, nas quais o material deve aderir. Deixar o primer mollosil® plus ou o adesivo mollosil®
secar por aprox. 1 min. Voltar a fechar o frasco logo a seguir a aplicagao. Saliva, humidade ou liquidos monémeros impedem a aderéncia de mollosil®
plus ou de mollosil®na protese.

2. MISTURAR

mollosil® plus: Uso da pistola misturadora / dispenser

Inserir o cartucho de acordo com o0 manual especial (disponivel separadamente, Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699). Remover e descartar a tampa
do cartucho; nao voltar a usar! Pressionar ligeiramente o material até que flua uniformemente das duas aberturas. Aplicar a canula de mistura no cartucho
e pressionar o material necessario. Depois de cada utilizagao, deixar a canula de mistura no cartucho a fazer de tampa.

mollosil®: Misturar homogeneamente a base mollosil® e o catalisador na propor¢do de 1:1 (cordées com o mesmo comprimento) durante 30 seg. com
uma espatula sobre um bloco de mistura.
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3. REBASE DIRETAMENTE NO PACIENTE
Revestimento da protese (Fig.4): Preparara protese conforme descrito no ponto 1. Aplicar o material do cartucho mollosil®plus com um dispenser (vejaitem 2)
ou mollosil® com uma espétula (veja item 2) nas bordas vestibulares, linguais ou dorsais o mais uniformemente possivel, sem que se formem bolhas.
A sequir, revestir toda a restante base da prétese (espessura da camada: min. 2 mm). Devem ser cobertas todas as dreas da prétese que entrem em
contacto com a gengiva.
Execucao de movimentos funcionais (Fig. 5): Integrar a prétese na boca do paciente. Este deve fechar a boca com uma oclusao de intensidade normal.
O processo de presa fica concluido em aproximadamente 5 minutos. A seguir, retirar a prétese rebasada da boca e processar e envernizar como descrito
no ponto 5.
4. METODO INDIRETO EM LABORATORIO
Colocar a prétese rebasada numa cuvete com contraplaca. Para facilitar a remocéo da protese, cubra as arcadas dentarias com silicone antes da fundicao
no antagonista, por ex. com Flexistone® Plus. Retirar a prétese da cuvete e prepara-la como descrito no ponto 1. Revestir o modelo com um isolamento
normal de material sintético e gesso (alginato). Conforme descrito no item 3, mollosil®plus ou mollosil® misturados de modo a estarem o mais livre de
bolhas possivel, uniformemente em toda a drea da protese a ser recolocada (espessura da camada: aprox. 1 mm mais, do foi fresado anteriormente).
Fechar a cubeta com a contraplaca e aplicar uma ligeira pressao numa prensa durante aprox. 30 minutos ou durante 10 min. na panela de pressao em
banho-maria a 40 — 45 °C. A sequir, retirar a prétese da cuvete e processar e envernizar como descrito no ponto 5.
5.PROCESSAR E ENVERNIZAR
Alisamento de arestas: Primeiro, remover o excesso maior com um bisturi afiado ou com uma tesoura (fig. 6). Em seguida, as arestas de corte devem
ser limpas e alisadas, sob leve pressao, com ferramentas rotativas apropriadas (por ex. fresas Molloplast®, pré-polidores e pontas abrasivas, a partir

86 de aprox. 8.000 rpm.) (Fig. 7).

Polimento (Fig. 8): polimento mollosil® plus ou Lustrol (para mollosil®) apenas para alisar as bordas funcionais lixadas. Abrir o fecho selado de aluminio
com uma espétula e encaixar as pipetas. Pipetar ambos os liquidos numa relagao de 1:1 num bloco de mistura, misturar homogeneamente com uma
espétula e aplicar com um pincel; deixar secar durante aprox. 5 minutos a temperatura ambiente.

6. RECOMENDACAO DE LIMPEZA PARA O PACIENTE

Escovar e enxaguar bem a prétese rebasada varias vezes ao dia com uma escova de dentes macia e com sab&o neutro e dgua corrente; banho de limpeza:

max. 10 min,

INDICACOES DE SEGURANCA

» Apenas para a finalidade especificada, por especialistas devidamente treinados.

» Deve ser usado equipamento de protecao individual (luvas de protecao, 6culos de protecao) ao trabalhar com material ndo cimentado.

» Usar equipamento de protecdo individual apropriado ao pds-processar o material cimentado (luvas de protecéo, dculos de protecdo, protetor bucal).

> Aadeséo é garantida apenas em superficies rugosas revestidas com primer mollosil® plus ou adesivo mollosil®!

» Evitar o contacto do catalisador com os olhos, lavar imediatamente os olhos com agua corrente e consultar imediatamente um médico.

» Aplicar primer mollosil® plus ou adesivo mollosil® em todo o lado!

» Todas as areas das proteses a serem recolocadas que entram em contato com a gengiva devem ser revestidas com mollosil® plus ou mollosil® de
maneira uniforme e extensiva, caso contrario, poderao ocorrer problemas de responsabilidade!

» Sempre seguir os horarios definidos!

» Adesivo mollosil®, primer mollosil® plus, polimento mollosil® plus e Lustrol: Manter longe de fontes de ignigao.

» Consultar a respectiva ficha de dados de seguranca para obter informagées sobre perigos e seguranga.
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INDICACOES

» A DETAX ndo se responsabiliza por danos causados por uma utilizacdo incorreta.

» mollosil®: Os componentes de base e catalisador s6 podem ser utilizados a partir do mesmo lote. Nao trocar as tampas dos tubos!

» Observar a ficha de dados de seguranca!

Para utilizadores e/ou pacientes:

Qualquer incidente grave ocorrido com o produto deve ser comunicado a incident@detax.de e a autoridade competente do Estado-Membro em que os
utilizadores e/ou doentes estéo estabelecidos.

CONTRA-INDICACAO

Este material nao deve ser usado em caso de conhecidas alergias a qualquer um dos ingredientes ou em caso de alergias de contacto. Em caso de utilizacdo
correta, nao é de esperar efeitos indesejados. No entanto, nao é possivel excluir por completo a ocorréncia de reagées do sistema imunoldgico, como p. ex.,
alergias ou irritacées. Em caso de duvida, recomendamos a realizacdo de um teste alergolégico antes da aplicagéo.

ELIMINACAO

A eliminagdo do contetido/recipiente deve ser realizada de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais e internacionais.

EXPLICACAO DOS SIMBOLOS

Produto medicinal
[LoT] ver a dobra
=
Armazenamento:
25°C .\,
77°F />-/\
15°C Al
59 °F [ ] \
Processamento:
A23°C+2°C,50+5%
de humidade relativa do ar
* a partir do inicio da mistura a
23°C+2°C, 50 + 5 % de humidade
rel. do ar. As temperaturas mais
elevadas encurtam os tempos indica-
dos e as mais baixas os prolongam.

DIN EN ISO 10139-2 tipo A, macio

Dados técnicos

mollosil®

mollosil® plus

Volume de mistura

2 x50 ml (bisnagas)
2x30 ml (bisnagas)

Cartuchos de 50 ml

Cor do produto base / catalisador

marrom avermelhado / azul claro

marrom avermelhado / branco

Tempo de mistura

aprox. 30 s, manualmente

nao se aplica (sistema de mistura automatica)

Tempo de processamento®

aprox. 1 min e 30 seg.

aprox. 1 min e 30 seg.

Tempo de cimentacao*

aprox. 7 min.

aprox. 6 min. 30 seg.

Permanéncia na boca

aprox. 5 min. 30 seg.

aprox. 5 min.

Dureza final

aprox. 28 Shore A

aprox. 28 Shore A

Canula de mistura

Automix2, rosa;
h_««««q N° de art.; 02770
Automix1;

SR

N°de art.: 02344
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DEFINIREA SCOPULUI

Captusirea directa, definitiva a protezelor dentare

INDICATIE

Adecvat pentru toate tipurile de plastic PMMA.

Realizarea captusirilor permanent moi direct in cabinet sau indirect in laborator.

Eliminarea punctelor de presiune din zona maxilarului si a mandibulei.

Pentru inchiderea foveelor palatine in cazul problemelor de aderenta si ale crestei alveolare neregulate.

Sub forma de terminatie elastica pentru protezele de maxilar si pentru asigurarea pozitiei protezei prin cresterea aderentei.

Pentru acoperirea elastica a procesului alveolar cu muchii ascutite.

Pentru acoperirea zonelor de implant si sub formd de supraproteze.

GRUPUL TINTA DE PACIENTI

Persoanele tratate in cadrul unei proceduri stomatologice.

Lustru Lustrol si mollosil® plus: A nu se utiliza in tratarea femeilor gravide / care alapteazé sau de a copiilor.
Componenta de catalizare contine alchil-stano-siloxani.

UTILIZATORII TINTA

Medici stomatologi, tehnicieni dentari

1. PREGATIREA PROTEZEI

ndepartati captusirea veche (fig. 1): In general, captusirea veche trebuie indepartata complet. Slefuiti cca 1 - 2 mm din baza care trebuie captusita, in
functie de situatie; realizati o treapta cu adancimea de minimum 1 mm in marginile vestibular, lingual, respectiv dorsal, la o indltime de minimum 2 - 3
mm; rotunjiti marginile protezei si curatati bine proteza.

Degresati (fig. 2): Cu alcool pur medical si lasati la uscat.

Aplicati primerul mollosil® plus, respectiv adezivul mollosil®, pentru aderenta (fig. 3): Aplicati primer mollosil® plus resp. adeziv mollosil® uniform,
acoperind complet toate suprafetele slefuite, care urmeaza a fi captusite. Lasati la uscat primerul mollosil® plus resp. adezivul mollosil® cca T min.
Dupé utilizare, inchideti recipientul imediat. Saliva, umiditatea sau lichidele cu monomer impiedicé aderenta mollosil® plus resp. mollosil® pe proteza.

2. AMESTEC

mollosil® plus: Folosirea pistolului/dozatorului pentru amestec

Introduceti cartusul conform instructiunilor speciale (livrat separat, Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699). Indepértati si eliminati capacul cartusului;
nu reutilizati! Scoateti materialul usor, pand este distribuit in mod egal din ambele orificii. Atasati canula de mixare pe cartus si scoateti materialul necesar.
Lasati canula de mixare pe cartus dupa fiecare utilizare, sub forma de capac.

mollosil®: Amestecati baza si catalizatorul mollosil® in raport de 1:1 (benzi de aceeasi lungime) cu o spatuld, pe o placa de mixare, timp de 30 de sec.
pand la omogenizare.
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3. CAPTUSIRE DIRECTA PE PACIENT

Aplicarea unui strat pe proteza (fig. 4): Pregatiti proteza conform punctului 1. Aplicati material din cartusul mollosil®pluscu ajutorul dozatorului (a se
vedea punctul 2) resp. mollosil® cu spatula (a se vedea punctul 2) pe cét posibil fara goluri de aer pe marginile vestibular, lingual si dorsal, astfel incat sa
acopere toata suprafata. Apoi aplicati un strat de acoperire pe restul bazei protezei (grosime strat: min. 2 mm). Toate zonele protezei care intra in contact
cu gingia trebuie acoperite cu un strat.

Efectuarea miscarilor functionale (fig. 5): Apoi incorporati proteza in cavitatea bucald a pacientului. Acesta trebuie sa inchida gura prin ocluzie cu
fortd normala. Procesul de intarire se incheie dupa cca 5 min. Scoateti apoi proteza captusitd din cavitatea bucala si ajustati-o si lacuiti-o conform celor
descrise la punctul 5.

4, METODA INDIRECTA IN LABORATOR

Tncorporati proteza de ciptusit intr-o cuvé cu capac. Pentru o desprindere usoard a protezei, acoperiti dintii cu silicon inainte de turnarea capacului, de
ex. cu Flexistone® Plus. Scoateti proteza din cuva si pregatiti-o conform celor descrise la punctul 1. Aplicati pe model o solutie de izolare obisnuitd din
ghips si plastic (alginat). Conform celor descrise la punctul 3, aplicati mollosil®plus resp. mollosil® pe cat posibil fara goluri de aer, uniform, pe toata
suprafata de ciptusit a protezei (grosime strat: cu cca 1 mm mai mult fata de cat ati frezat anterior). Inchideti cuva prin amplasarea capacului si puneti-o
sub presa timp de cca 30 de min., sub presiune usoard, sau 10 min. in recipientul sub presiune, in baie de apd la 40 — 45 °C. Scoateti apoi proteza din cuva
si ajustati-o si lacuiti-o conform celor descrise la punctul 5.

5. AJUSTARE SI LACUIRE

Netezirea muchiilor: Indepartati mai intai cantitatile mari din excesul de material cu un bisturiu ascutit sau o foarfeca (fig. 6). Apoi curétati si neteziti
muchiile de tdiere aplicand o presiune usoara cu instrumente rotative adecvate (de ex. freze, dispozitive de finisare si pietre abrazive Molloplast®
incepand de la cca 8.000 rpm) (fig. 7).

Folositi lustrul (fig. 8): lustru mollosil® plus resp. Lustrol (pentru mollosil®) numai pentru netezirea marginilor functionale slefuite. Deschideti capacul
cu sigiliu din aluminiu cu o spatuld si amplasati pipeta. Dozati cu pipeta ambele lichide pe o placd de mixare cu un raport de amestecare 1:1, amestecati
cu o spatuld pana la omogenizare si aplicati cu o pensuld; ldsati la uscat cca 5 min. la temperatura camerei.

6. RECOMANDARI DE CURATARE PENTRU PACIENT

Periati bine proteza captusita de mai multe ori pe zi cu o periutd de dinti moale si sapun cu pH neutru si cltiti-o sub jet de apd; baie de curatare: max. 10 min.

INDICATII DE SIGURANTA

» Se va utiliza numai in scopul specificat, de cdtre personalul specializat si instruit.

» La prelucrarea materialului neintarit, purtati echipamentul individual de protectie (méanusi de protectie, ochelari de protectie).

» La prelucrarea ulterioara a materialului intdrit, se vor purta echipamente individuale de protectie adecvate (manusi de protectie, ochelari de protectie,
mascd de protectie respiratorie).

» Aderenta este garantata numai pe suprafetele inasprite pe care a fost aplicat primer mollosil® plus resp. adeziv mollosil®!

» Evitati contactul catalizatorului cu ochii, dacd este cazul clatiti imediat energic ochii cu jet de apa si consultati imediat medicul oftalmolog.

» Aplicati primerul mollosil® plus resp. adeziv mollosil® pe toata suprafata!

» Toate suprafetele de captusit ale protezei care intrd in contact cu gingia trebuie sa fie acoperite uniform pe intreaga suprafata cu un strat de mollosil®
plus resp. mollosil®, in caz contrar vor aparea probleme de aderenta!

» Respectarea timpilor de intdrire este obligatorie!

» Adeziv mollosil®, primer mollosil® plus, lustru mollosil® plus si Lustrol: A se tine departe de surse de aprindere.

» Consultati fisa tehnica de securitate pentru instructiuni de siguranta si pericole.
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INDICATII

» DETAX nu este raspunzator pentru daunele cauzate de utilizarea incorecta.

» mollosil®: Componentele bazei si catalizatorului trebuie utilizate numai din acelasi lot. Nu schimbati capacele tuburilor!

» Respectati fisa tehnicd de securitate!

Pentru utilizatori si/sau pacienti:

Toate incidentele grave in legatura cu acest produs trebuie raportate imediat la incident@detax.de si la autoritatea competenta a statului membru in
care este stabilit utilizatorul si/sau pacientul.

CONTRAINDICATIE

Nu utilizati materialul in caz de alergii cunoscute la oricare dintre ingrediente sau in caz de alergii de contact. Nu se anticipeaza efecte nedorite in cazul
unei utilizari corespunzitoare. Cu toate acestea, reactiile imunologice, de ex. alergiile, iritatiile, nu pot fi excluse. In caz de dubii, vd recomandém s&
efectuati un test de alergie inainte de utilizare.

ELIMINAREA

Continutul/recipientul se va elimina in conformitate cu reglementarile locale/regionale/nationale si internationale.

LEGENDA SIMBOLURI

Dispozitiv a se vedea marginea
medical g >

Prelucrare: Depozitare:

La23 °C12.°C_, 2;5; o‘é /\\://

50 + 5% umiditate ;5 oc \

relativa aer 59 °F

*

de la inceperea amestecarii la 23 °C+2°C,
50 + 5 % umiditate relativd aer. Tempe-
raturile mai ridicate reduc timpii indicati,
temperaturile mai scazute ii prelungesc.

DIN EN1SO 10139-2Tip A, moale

Date tehnice mollosil® mollosil® plus
2 x50 ml (tuburi)

Volum de amestec 230 ml (tuburi) Cartuse 50 ml

Culoare produs bazé/catalizator aramiu/albastru deschis aramiu/alb

Timp de amestecare

cca 30 sec. manual

nu este cazul (sistem Automix)

Timp de prelucrare®

cca 1 min. 30 sec.

cca 1 min. 30 sec.

Timp de intarire* cca7 min. cca 6 min. 30 sec.
Durata de mentinere in cavitatea bucala cca 5 min. 30 sec. cca 5 min.
Duritate finala cca 28 Shore A cca 28 Shore A
hl«“«««q Automix2, roz;
Canula de mixare — f.ort: 02770
[ Automix1;
nr.art.: 02344
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AVSEDD ANVANDNING

Definitiv direkt-rebasering av tandproteser

INDIKATION

Lamplig for alla PMMA-plaster.

Tillverkning av varaktigt mjuka rebaseringar direkt pa ldkarmottagningen eller indirekt i laboratoriet.
Bortskaffande av tryckstéllen i OK- och UK-omradet.

For fordédmning av A-linjen vid vidhéftningsproblem och sladdrig alveolar.

Som elastisk anslutningskant pa OK-proteser och fér sakring av protesernas lage vid ékad adhesion.
For elastisk tackning av alveolar forsattningar med vassa kanter.

For tackning ay implantatomréden och som overdentures.

PATIENTMALGRUPP

Personer som behandlas inom ramen for en tandlakaratgérd.

Lustrol och mollosil® plus polityr: Anvand inte for behandling av gravida / ammande kvinnor och barn.

Katalysatorkomponenter innehéller alkylstannosiloxan.
AVSEDDA ANVANDARE

Tandlakare, tandtekniker

1. FORBEREDELSE AV PROTESEN

Avlagsna den gamla rebaseringen (bild 1): Generellt ska en gammal, befintlig rebasering avlagsnas fullsténdigt. Slipa basen som ska rebaseras, beroende
pa situationen, ca. 1 — 2 mm; inarbeta pé kanterna vestibulart, lingualt resp. dorsalt pa till en hjd pa ca. 2 — 3 mm en minst 1 mm djup nivé; avrunda
proteskanter och rengdr protesen noggrant.

Avfetta (bild 2): Avfetta med ren, medicinsk alkohol och lat torka.

Applicering av mollosil® plus Primers resp. mollosil® adhesiver for att skapa vidhaftning (bild 3): Alla ytor som &r slipade och ska rebaseras pa vilka
materialet ska fastna ska bestrykas jamnt och fullsténdigt téckande ytan med mollosil® plus Primer resp. mollosil® adhesiv. mollosil® plus Primer resp.
mollosil® adhesiv ska man lata torka i ca. T min. Stdng genast flaskan igen efter anvéndning. Saliv, fukt eller monomervétskor hindrar en vidhéftning av
mollosil® plus resp. mollosil® pa protesen.

2.BLANDNING

mollosil® plus: Anvéndning av blandningspistol / dispenser

Satt in patron enligt speciell manual (kan erhéllas separat, Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699). Avldgsna patronens stangningsanordning och kasta
den, ateranvénd inte! Pressa ut materialet latt tills det jamnt flyter ut ur bada 6ppningarna. Satt pa blandningskanyl pa patronen och tryck ut material
som behdvs. Lamna efter varje anvandning blandningskanylen som stangningsanordning pa patronen.

mollosil®: Blanda pa ett blandningsblock mollosil® bas och katalysator i forhéllandet 1:1 (samma ldngd pa stréngarna) med en spatel homogent i 30 sek.

@
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Beldggning av protesen (bild 4): Protesen forbereds sa som beskrivit i punkt 1. Applicera mollosil®plus-patronmaterial med hjélp av dispenser (se punkt 2)
resp. mollosil® med spateln (se punkt 2) sa mycket som mdjligt utan bubblor pa vestibuléra, linguala resp dorsala kanter sa de técker ytan jamnt. Beldgg
darefter resten av protesbasen téckande (skiktets tjocklek: min. 2 mm). Alla protesomrédden som kommer i kontakt med gingiva maste beléggas.
Utféra funktionsrérelserna (bild 5): Inordna dérefter protesen i patientens mun. Denna ska stanga munnen i normalt kraftig ocklusion. Hardningsproces-
sen ar klar efter ca. 5 min. Ta darefter den rebaserade protesen ut ur munnen och utarbeta och lackera den sa som beskrivet i punkt 5.

4.INDIREKT METOD | LABORATORIET

Badda in protesen som ska rebaseras i en kyvett med motavtryck. For att lattare ta ur protes tandraderna innan utgjutelse av avtrycket belagg med silikon
t.ex. med Flexistone® Plus. Ta ut protesen ur kyvetten och forbered da sa som beskrivet i punkt 1. Bestryk modell med en vanlig gips-plast-isolering
(alginat). S& som beskrivet i punkt 3 ska blandad mollosil®plus resp. mollosil® appliceras s& mycket som mgjligt utan bubblor, tickande ytan jamnt
pa protesomradet som ska rebaseras (skiktets tjocklek: ca. 1 mm mer dn som innan frasades bort). Sténg kyvett med motavtryck och Iat std med latt
presstryck i ca. 30 min. under en press eller 10 min. i tryckkarl vid 40 — 45 °C i vattenbad. Ta dérefter protesen ut ur kyvetten och utarbeta och lackera
den s& som beskrivet i punkt 5.

5. UTARBETNING OCH LACKERING

Slatning av kanterna: Avldgsna stora verskott forst med en vass operationskniv eller en sax (bild 6). Dérefter ska med lampliga roterande vérktyg
(t.ex. Molloplast® frasmaskiner, férpolerare och slipkappor, fran ca. 8 000 v/min.) snittkanterna under ltt tryck rengdras och slatas (bild 7).

Polityr (bild 8): mollosil® plus polityr resp. Lustrol (fér mollosil®) ska endast anvindas for slatning av de slipade funktionskanterna. Oppna alu-férsegling
med en spatel och sitt pa pipetter. Pipettera bada vétskorna med blandningsférhallandet 1:1 pa ett blandningsblock, blanda homogent med en spatel
och applicera med en pensel; lat torka i ca. 5 min. vid inomhustemperatur.

6. RENGORINGSREKOMMENDATION FOR PATIENTEN

Borsta och skélj den rebaserade protesen flera ganger dagligen med en mjuk tandborste och neutral tval grundligt under rinnande vatten; rengéringsbad:

max. 10 min.

SAKERHETSANVISNINGAR

» Endast for den angivna avsedda anvandningen av utbildad specialiserad personal.

» Bar personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, skyddsglasdgon) vid bearbetning av obundet material.

» Bar lamplig personlig skyddsutrustning vid efterbearbetningen av det hardade materialet (skyddshandskar, skyddsglasogon, munskydd).

» Vidhaftning dr endast garanterad pé ruggade ytor bestrukna med mollosil® plus Primer resp. mollosil® adhesiv!

» Undvik 6gonkontakt med katalysatorn, spola omedelbart 6gonen noggrant med rinnande vatten och uppsok omedelbart 6gonlakare.

» mollosil® plus Primer resp. mollosil® adhesiv ska appliceras sa det tacker ytan!

» Alla protesomraden som ska rebaseras, som kommer i kontakt med gingiva maste regelbundet och sa det tacker ytan beldggas med mollosil® plus
resp. mollosil® eftersom det annars kan uppsta vidhaftningsproblem!

» Hardningstiden ska absolut iakttas!

» mollosil® adhesiv, mollosil® plus Primer, mollosil® plus polityr och Lustrol: Hall borta fran antéandningskallor.

» Faro- och sékerhetsanvisningar finns i det relevanta sékerhetsdatabladet.
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ANVISNINGAR

» DETAX ansvarar inte for skador som fororsakas av felaktig anvandning.

» mollosil®: Bas- och katalysator-komponenter far endast anvandas fran den samma satsen. Byt inte om pa skruvkorkar!

» Beakta sakerhetsdatabladet!

For anvéndaren och/eller patienten:

Alla allvarliga tilloud som har intraffat i sasmband med produkten bor rapporteras till incident@detax.de och den behdriga myndigheten i den medlems-
stat ddr anvandaren och/eller patienten ar bosatta.

KONTRAINDIKATION

Anvénd inte materialet vid kdnda allergier mot en av ingredienserna eller vid kontaktallergier. Oénskade verkningar kan inte forvéntas vid korrekt
anvéandning.

Immunitetsreaktioner t.ex. allergier, irritationer kan dock principiellt inte uteslutas. Vid tveksamhet rekommenderar vi att innan anvandningen utfora
ett allergitest.

BORTSKAFFNING

Utfor bortskaffningen av innehallet/behéllaren i enlighet med de lokala/regionala/nationella och internationella féreskrifterna.

SYMBOLFORKLARING
Medicinteknisk

produkt g >
Bearbetning: Lagring:
Vid 23 °C+2°C, 50 + 5% B
: —
rel. luftfuktighet 15°C/ﬂf A
59 °F L]

*fran blandningen borjar vid 23 °C+2°C, 50 £ 5 %
rel. luftfuktighet. Hogre temperaturer forkortar,
lagre forlanger de angivna tiderna.

DIN EN 1SO 10139-2 typ A, mjuk

Tekniska data

mollosil®

mollosil® plus

Blandningsvolym

2 x50 ml (tuber)
2x30ml (tuber)

50 ml patroner

Produktfarg bas/katalysator

rodbrun / ljusbla

rodbrun / vit

Blandningstid ca. 30 sek. manuell tillimpas inte (Automix-system)
Bearbetningstid* ca. 1 min. 30 sek. ca. 1 min. 30 sek.
Hardningstid* ca.7min. ca. 6 min. 30 sek.

Tid i munnen ca. 5 min. 30 sek. ca5min.

Slutgiltig hardhet

ca. 28 Shore A

ca. 28 Shore A

blandningskanylen

. IR~

[

Art.-nr.: 02770
Automix1;
Art.-nr.: 02344

Automix2, rosa;
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UCEL POUZITIA

Definitivne priame rebézovanie zubnych néhrad

INDIKACIA

Vhodné pre vietky druhy polymetylmetakrylatovych (PMMA) umelych hmét.

Vyroba trvale mékkych rebaz priamo v stomatologickej ambulancii alebo nepriamo v laboratoériu.
Odstranenie tlakovych bodov v oblasti hornej a dolnej ¢eluste.

Na utesnenie linie v tvare pismena A pri problémoch s prilnavostou a na pohyblivom alveolarnom hrebeni.
Ako elasticky okraj ndhrad hornej celuste a na zaistenie spravnej pozicie ndhrad nasledkom zvy3enej prilnavosti.
Na elastické krytie ostrych hran alveolarnych vybezkov.

Na krytie Usekov s implantatmi a ako nadstavba implantétov.

CIELOVA SKUPINA PACIENTOV

Osoby, osetrované v ramci niektorého z dentélnych postupov.

Lustrol a leskly nater mollosil® plus: Pripravok nie je urceny na aplikaciu v rdmci o3etrenia tehotnych /dojciacich Zien a deti.

Katalyzatorova zlozka obsahuje alkylstannosiloxany.
PREDPOKLADANI UZIVATELIA

Zubny lekar/zubna lekarka, zubny technik/zubné technicka

1. PRIPRAVA NAHRADY

Odstréanenie starej rebazy (obr. 1): V zésade je nutné start, existujicu rebazu ndhrady kompletne odstranit. Bazu protézy, urent na rebézovanie, v
zévislosti od konkrétnej situacie zbruste o cca 1 - 2 mm; na okrajoch vestibularne, lingualne, resp. dorzélne asi v hribke 2 — 3 mm zapracovat hranicu vo
vyske minimélne 1T mm; okraje ndhrady zaoblite a nahradu dékladne vycistite.

Odmastenie (obr. 2): Zvysky mastnoty odstrante ¢istym zdravotnickym alkoholom a nechajte vysusit.

Nanasanie primeru mollosil® plus, resp. adhezivneho prostriedku mollosil® za Gicelom vytvorenie spojenia (obr. 3): Vsetky obrisené plochy, uréené
na rebazovanie a na ktorych je délezita dostatocnd prilnavost materidlu, natrite celoplosne rovnomernou a suvislou vrstvou primerom mollosil® plus ,
resp. adhezivnym prostriedkom mollosil®. Primermollosil® plus, resp. adhezivny prostriedokmollosil® nechajte cca 1 minttu zaschnuit. Po poutziti flasku
okamdzite zatvorte. Sliny, vihkost alebo monomérové kvapaliny nartsaju prilnavost pripravku mollosil® plus, resp. mollosil® na nahrade.

2. MIESANIE ZMESI

mollosil® plus: Pouzitie miesacej pistole / zasobnika

Kartusu nasadte podla osobitného navodu (k dispozicii ako osobitna polozka, Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699). Uzaver kartuse odstrarite a
zahodte; nepouzivajte ho opatovne! Material zlahka vytlacte, az kym neza¢ne vychadzat rovnomerne cez obidva otvory. Miesaciu kanylu nasadte na
kartusu a vytlacte pozadované mnozstvo materidlu. Miesaciu kanylu po kazdom pouziti ponechajte ako uzaver na kartusi.

mollosil®: Zmiesajte na vhodnej miesacej podlozke bazu pripravku mollosil® a katalyzator v pomere 1:1 (rovnaké dizky pramienka) za pomoci $pachtle,
miesajte asi 30 sekdnd, kym nevznikne homogénna masa.

w

103



b 3. PRIAME REBAZOVANIE NA PACIENTOVI

Nanasanie povrchovej vrstvy na nahradu (obr. 4): Nahradu pripravte podla pokynov, opisanych v bode 1. Kartusovy material mollosil®plusnanasajte
bud'za pomoci zésobnika (pozri bod 2), resp. material mollosil® za pomoci $pachtle (pozri bod 2), podla moznosti rovnomerne a bez vzduchovych bublin
na vestibuldrne, lingudlne, resp. dorzalne okraje. Cely povrch zvysku bazy ndhrady potom pokryte vrstvou materialu (hribka vrstvy: min. 2 mm). Vietky
useky néhrady, ktoré prichadzaju do styku s Gstnou dutinou, musia byt pokryté vrstvou materialu.

Preskusanie funkénych pohybov (obr. 5): Ndhradu potom nasadte do Ustnej dutiny pacienta. Pacient by mal s normalnym zhryzom tstnu dutinu zavriet.
Proces vytvrdnutia je asi po 5 minutach ukonceny. Rebdzovanu nahradu potom vyberte z Gstnej dutiny pacienta a podla opisu v bode 5, dopracujte a
nalakujte.

4. NEPRIAMA METODA V LABORATORIU

Nahradu, urcent na rebazovanie, zalozte do kyvety s prislusnou protistranou. Jednotlivé zuboradia pred vylievanim prislusnej protistrany kyvety kvoli
jednoduchsiemu vyberaniu nahrady potiahnite silikonom, napr. materidlom Flexistone® Plus. Ndhradu vyberte z kyvety a postupujte potom podla
pokynov v bode 1. Model potrite beznym oddelovacom na oddelovanie sadry a umelej hmoty (alginat). Namiesant zmes materialu mollosil®plus, resp.
mollosil® nanasajte podla pokynov v bode 3 celoplosne a rovnomerne, podla moznosti bez vzduchovych bublin, na vietky Useky nahrady, ur¢ené na
rebazovanie (hrdbka vrstvy: cca o 1 mm viac, nez ste predtym odfrézovali). Kyvetu s prislusnou protistranou uzavrite a nechajte asi 30 mindt postat v lise
pod miernym tlakom alebo asi 10 minut v tlakovom hrnci vo vodnom kupeli s teplotou 40 - 45 °C. Ndhradu potom vyberte z kyvety a podla pokynov v
bode 5 dopracujte a nalakujte.

5. DOPRACOVANIE A LAKOVANIE

Vyhladzovanie hrén: Hrubé zvysky najprv odstrante ostrym skalpelom alebo pomocou noznic (obr. 6). Za pomoci vhodnych otacajucich sa nastrojov

(napr. frézy, lesticky a brasne Spicky Molloplast®, od cca 8 000 otd¢ok/min.) s nasadenim mierneho tlaku opracujte a vyhladte hrany rezov (obr. 7).

Leskly lak (obr. 8): leskly lak mollosil® plus, resp. Lustrol (na material mollosil®) pouzivajte iba na vyhladenie obrusenych funkénych okrajov. Otvorte

hlinikovy uzaver za pomoci $pachtle a nasadte ho na pipety. Zmes obidvoch kvapalin v pomere 1:1 za pomoci pipety naneste na vhodnu zmiesavaciu

podlozku, za pomoci $pachtle zmiesajte do homogénnej zmesi a Stetcom nanasajte; nechajte pri izbovej teplote asi 5 mintt zaschnut.

6. ODPORUCANIE NA CISTENIE PRE PACIENTA

Rebézovanu nahradu je nutné niekolkokréat denne dokladne pod tecticou vodou vykefovat za pomoci mékkej zubnej kefky a neutralnym cistiacim pros-

triedkom a nésledne opléchnut; Cistenie ponorenim do kupefa: max. 10 mindt.

BEZPECNOSTNE POKYNY

» Vyrobok je urceny iba na uvedeny tcel poufZitia, a to zaskolenym odbornym personalom.

» Pri spractvani nevytvrdnutého materialu pouzivajte osobné ochranné prostriedky (ochranné rukavice, ochranné okuliare).

» Prinéaslednom opractvani vytvrdnutého materialu pouzivajte vhodné osobné ochranné prostriedky (ochranné rukavice, ochranné okuliare, Gstenku).

» Prilnavost je zarucend iba na zdrsnenych povrchoch, pokrytych primerom mollosil® plus, resp. adhezivnym prostriedkom mollosil®!

» Vyhybajte sa vniknutiu katalyzatora do oci, mohol by pdsobit drazdivo, postihnuté oci pripadne okamzite dokladne opléchnite vodou a
bezodkladne vyhladajte o¢ného lekara.

» Primer mollosil® plus, resp. adhezivny prostriedok mollosil® nanasajte na celt plochu povrchu!

» Vsetky Useky nahrady, ktoré prichadzaju do styku s Ustnou dutinou, musia byt pokryté suvislou a rovnomernou vrstvou materiélu mollosil® plus, resp.
mollosil®, v opa¢nom pripade sa mdzu objavit problémy s prilnavostou!

» Bezpodmienecne dodrziavajte dobu vytvrdnutia!

w
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b4 » Adhezivny prostriedok mollosil®, primer mollosil® plus, leskly lak mollosil® plus a Lustrol: Uchovévajte v dostatoénej vzdialenosti od zapalnych zdrojov. VYSVETLIVKY SYMBOLOV Technické udaje mollosil® mollosil® plus
» Venujte pozornost informaciam o nebezpecenstvach a bezpecnostnym upozorneniam, ktoré st uvedené na karte bezpecnostnych tdajov.
UPOZORNENIA Zdravotnicka Pozri ohyb obi . 2x50 ml (tuba) | kartug
» Spolocnost DETAX nerui za skody, sposobené nespravnym pouzitim. pomocka (ST JEIZIes] 2x30 ml (tuba) 50 ml kartuse
» mollosil®: Pouzité komponenty bazy a katalyzatora musia pochadzat z tej istej vyrobnej $arze. Dbajte na to, aby ste nevymenili uzavery tib!
» Venujte pozorost karte bezpecnostnych tdajov! Farba vyrobku baza/katalyzator | cervenohneda/bledomodrd Cervenohneda / biela
Pre pouzivatelov a/alebo pacientov: Spracovanie: Skladovanie: Doba mietani 30 sekdind rud dpada (systém Automi
V pripade zavaznej nehody sposobenej pomédckou tito udalost bezodkladne ohlaste na adrese incident@detax.de, ako aj prislusnému dozornému orgédnu pri23°C£2°C, 50+ 5% %g :g ;/‘%’i\ obamiesania ¢ca SUsekund rucne odpada (systém Automix)
¢lenského $tatu, v ktorom ma pouzivatel a/alebo pacient bydlisko. rel. vihkosti vzduchu 15°C /ﬂ/ ~ Doba spracovania* cca 1 mindta 30 sekdnd cca 1 mindta 30 sekind
KONTRAINDIKACIA BF . P
Material nesmie byt aplikovany v pripade znamych alergii na niektort zo sucasti materialu alebo pri kontaktnej alergii. Neziaduce tcinky st pri spravnom a Doba tuhnutia* cca 7 minat cca 6 minut 30 sekind
riadnom pouziti nepravdepodobné. Vyskytimunitnych reakcii, napr. alergii alebo iritacii vSak napriek tomu nie je mozné celkom vylucit.V pripade pochybnosti . . N . . . i .
odporti¢ame pred odobratim odtlatku vykonanie alergického testu. od zatiatku miesania pri 23 °C £ 2°C, 50 £ 5% Doba zotrvania v ustnej dutine cca 5 minuit 30 sekiind cca5 mindt
LIKVI DAC|A rel. vlhkosti vzduchu. Vyssie teploty skracuju,
== 2ujd 6 ¢ 6 Kone¢na tvrdost cca 28 Shore A cca 28 Shore A
Likvidacia obsahu/nadoby musi prebiehat v stlade s miestnymi/regionalnymi/narodnymi a medzinarodnymi predpismi. nizsie predizuj uvedené casové hodnoty.
Automix2, ruzova;
DIN EN IS0 10139-2 typ A, makké materialy Miesacia kanyla . h [T ¢ crobku: 02770
[ Automix1;
& vyrobku: 02344
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NAMEMBNOST

Definitivno neposredno podlaganje zobnih protez

INDIKACIJA

Primerno za vse umetne mase PMMA.

Izdelava trajno mehkih oblog neposredno v praksi ali posredno v laboratoriju.
Odstranjevanje tlacnih tock v zgornjem in spodnjem obmogju.

Za izolacijo linije A v primeru tezav z oprijemom ali pojavu grebena.

Kot elasticen koncni rob za zgornje proteze in fiksiranje proteze s povecanim oprijemom.
Za elasti¢no prekrivanje alveolarnih podaljskov z ostrimi robovi.

Za pokrivanje obmocij vsadkov in kot prekrivnih protez.

CILJNA SKUPINA PACIENTOV

Osebe, ki so obravnavane v okviru zobozdravstvenega postopka.

Lustrol, Mollosil® in polirno sredstvo: Ne uporabljajte za zdravljenje nose¢nic/dojecih Zensk in otrok.

Komponenta katalizatorja vsebuje alkilstannosiloksane.
PREDVIDENI UPORABNIKI

Zobozdravnik/-ca, zobni tehnik/-¢arka

1. PRIPRAVA PROTEZE I
Odstranjevanje stare podloge (sl. 1): Na splosno je treba obstojeco, staro podlogo v celoti odstraniti. Odvisno od okolis¢in obrusite podlago, ki naj
bo nagnjena za priblizno 1 — 2 mm; na vestibularne, lingualne ali dorsalne robove na visini priblizno 2 — 3 mm vdelajte vsaj 1 mm globoko stopnicko;
zaokrozite robove proteze in slednjo temeljito ocistite.

Razmascevanije (sl. 2): S ¢istim medicinskim alkoholom razmastite in pustite, da se posusi.

Nanos temeljnega premaza mollosil® plus oz. lepila mollosil® za oprijem (sl. 3): Vse brusene in podlogam namenjene ploskve, na katere se mora prijeti
material, po celotni povrsini enakomerno premazite s temeljnim premazom mollosil® plus oz. lepilom mollosil®. Temeljni premaz mollosil® plus oz.
lepilo mollosil® pustite susiti priblizno 1 min. Po uporabi steklenicko takoj zaprite. Slina, vlaga ali monomerne tekocine preprecujejo oprijem mollosil®
plus oz. mollosil® na protezo.

2. MESANJE

mollosil® plus: Uporaba mesalne pistole/razprsilnika

Kartuso vstavite v skladu s posebnimi navodili (na voljo posebej: Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699). Pokrovcek kartuse odstranite, zavrzite in
ga ne uporabljajte ve¢! Material nezno stisnite, dokler enakomerno ne iztece iz obeh odprtin. Mesalno kanilo namestite na kartuso in iztisnite potrebno
koli¢ino materiala. Po vsaki uporabi pustite mesalno kanilo kot pokrovcek na kartusi.

mollosil®: Na mesalnem bloku z lopatico 30 sekund mesajte bazo in katalizator mollosil® v razmerju 1:1 (enake dolzine pramenov) do homogenosti.
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by 3. NEPOSREDNA PODLOGA NA PACIENTU
Oblaganje proteze (sl. 4): Protezo pripravite kot opisano v tocki 1. Mollosil®plus-material iz kartuse iz razprsilnika (glejte tocko 2) oz. mollosil® z lopatico
(glejte tocko 2) kolikor mogoce brez mehurckov enakomerno in po celotni povriini nanesite na vestibularne, lingualne oz. dorsalne robove. Z nanosom
obloZite preostalo podlogo proteze (debelina plasti: min. 2 mm). Premazana morajo biti vsa obmocja proteze, ki pridejo v stik z dlesnimi.
Izvajanje funkcijskih gibov (sl. 5): Protezo sedaj vstavite v usta pacienta. Ta naj zapre usta v normalno mo¢ni okluziji. Postopek vezave je zaklju¢en po
priblizno 5 minutah. Zatem podloZeno protezo izvlecite iz ust, obdelajte in lakirajte tako, kot je to opisano v tocki 5.
4.POSREDNA LABORATORIJSKA METODA
Protezo, ki jo je treba podloziti, namestite v kiveto z negativom. Za lazjo locitev proteze zobni niz $e pred izlivanjem iz negativa prevlecite s silikonom, npr.
s sredstvom Flexistone® Plus. Protezo izvlecite iz kivete in pripravite tako, kot to opisuje tocka 1. Model premazite z eno od obicajnih mavéno-plasti¢nih
izolacij (alginatom). Kot opisano v tocki 3, nanesite mollosil®plus oz. mollosil® kolikor mogoce brez mehurckov, enakomerno in po celotni povrsini na
obmogje proteze, ki ga je treba podloziti (debelina plasti: priblizno 1 mm ve¢, kot je bilo prej odbrusenega). Kiveto z negativom zaprite in v vodni kopeli
pod stiskalnico pri rahlem tlaku pustite priblizno 30 minut ali 10 minut v tlacnem loncu pri 40 do 45 °C. Zatem podlozeno protezo izvlecite iz kivete,
obdelajte in lakirajte tako, kot je to opisano v tocki 5.
5.0BDELAVA IN LAKIRANJE
Glajenje robov: Najprej z ostrim skalpelom ali Skarjami odstranite vecje presezke materiala (sl. 6). Nato uporabite ustrezna rotacijska orodja (npr.
brusilnik, polirni stroj in brusilne nastavke Molloplast®, z najmanj 8.000/min.) in z rahlim pritiskom oistite in zgladite presecne robove (sl. 7).

Polirno sredstvo (sl. 8): mollosil® plus oz. Lustrol (za mollosil®) uporabite le za glajenje brusenih funkcijskih robov. Z lopatico odprite aluminijasto tesnilo I

in pritrdite pipete. Obe tekocini s pipeto dodajajte v razmerju 1:1 na mesalni blok, zmesajte z lopatico do homogenosti in nanesite s copicem; pri sobni

temperaturi pustite priblizno 5 minut. L.

6. PRIPOROCILO ZA PACIENTA GLEDE CISCENJA

Z mehko zobno $cetko in nevtralnim milom veckrat na dan temeljito ocistite in dobro izperite pod tekoco vodo; Cistilna kopel: najve¢ 10 min.

VARNOSTNI NAPOTKI

» Samo za navedene namene in usposobljeno osebje.

» Pri obdelavi nevezanega materiala uporabljajte osebno zas¢itno opremo (zas¢itne rokavice, zas¢itna ocala).

» Pri dodatni obdelavi strjenega materiala nosite primerno osebno zas¢itno opremo (zas¢itne rokavice, zascitna ocala, zas¢ito za usta).

» Oprijem je zagotovljen le na hrapavo obdelanih povrsinah, prevlecenih s temeljnim premazom mollosil® plus ali lepilom mollosil®!

» Preprecite ocesni stik s katalizatorjem, po potrebi oci takoj temeljito sperite pod tekoco vodo in nemudoma poiscite pomoc ocesnega zdravnika.

» Temeljni premaz mollosil® plus oz. lepilo mollosil® nanasajte po celotni povrsini!

» Vsa podlogi namenjena obmodja proteze, ki pridejo v stik z dlesnimi, morajo biti enakomerno in po celotni povrsini prevlecena s premazom mollosil®
plus ali mollosil®, sicer lahko pride do tezav z oprijemom!

» Vedno se drzite ¢asov vezave!

» Lepilo mollosil®, temeljni premaz mollosil® plus, poliro sredstvo mollosil® plus in Lustrol: Hranite zunaj dosega vnetljivih virov.

» Za opise nevarnosti in varnostna navodila si oglejte ustrezen varnostni list.
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NAPOTKI

» DETAX ne odgovarja za $kodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe odtisnega materiala.

» mollosil®: Komponenti baze in katalizatorja je dovoljeno uporabljati samo iz iste serije. Ne zamenjajte pokrovckov tub!

» Upostevajte varnostni list!

Za uporabnike in/ali paciente:

Vse resne incidente, povezane s tem izdelkom, je treba nemudoma javiti na naslov incident@detax.de in pristojnemu organu drzave clanice, v kateri ima
uporabnik in/ali pacient sedez.

KONTRAINDIKACIJA

Materiala ne uporabljajte pri ugotovljenih alergijah na eno izmed vsebovanih snovi ali pri kontaktnih alergijah. Nezeleno delovanje pri namenski upo-
rabi ni pri¢akovano. Imunskih reakcij, kot so alergije in drazenja, ni mogoce popolnoma izkljuciti. Ce ste v dvomih, vam priporo¢amo, da pred uporabo
opravite alergijski test.

ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje vsebine/steklenicke opravite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi in mednarodnimi predpisi.

RAZLAGA SIMBOLOV

Medicinski glejte pregib
proizvod g N

Obdelava:
Pri23°C+2°C,50 + 5%
relativne vlaznosti

Skladiscenje:
25°C \\‘//
77°F —0~
wed 7T AN
59 °F
* od zacetka mesanja pri 23°C+£2°Cin pri50 £ 5 %

relativne vlaznosti. Visje temperature skrajsajo, nizje
pa podaljsajo naveden cas.

DIN EN1SO 10139-2 tip A, mehka

Tehni¢ni podatki

mollosil®

mollosil® plus

Volumen mesanice

2x50 ml (tube)
2x30ml (tube)

50 ml - kartuse

Barva izdelka - baza/katalizator

rdecerjava/svetlo modra

rdecerjava/bela

Cas mesanja pribl. 30 sekund ro¢no odpade (sistem Automix)
Cas obdelave* Pribl. 1 min. 30 sek. Pribl. 1 min. 30 sek.
Cas vezave* pribl. 7 min. pribl. 6 min. 30 sek.

Cas stika v ustih

pribl. 5 min. 30 sek.

pribl. 5 min.

Koncna trdota

priblizno 28 Shore A

priblizno 28 Shore A

Mesalna kanila

)

[

St.art: 02770
Automix1
St.art.: 02344

Automix2, roznata;
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UCEL POUZITI

Definitivni pfima rebaze zubnich nahrad

INDIKACE

Vhodny pro vsechny plasty PMMA.

Vyroba trvale mékkych rebazi pfimo v ordinaci nebo v zubni laboratofi.
Odstranéni otlaki v oblasti horni a dolni celisti.

K prehrazeni A-linie v pripadech, kdy zubni ndhrada nedrzi nebo kdy doslo k vytvoreni alveolarniho previsu.

Jako elasticky okraj zubnich nédhrad v horni celisti a k zajisténi stabilni pozice zubni nahrady vyssi adhezi.
K elastickému zakryti ostrych alveolarnich vybézka.

K zakryti oblasti s implantaty a jako tzv. overdentures.

CILOVA SKUPINA PACIENTU

Osoby, u kterych se provadi néjaky stomatologicky tkon.

Politury Lustrol a mollosil® plus: Nepouzivejte k oseteni téhotnych / kojicich matek ani déti.

Jedna ze slozek katalyzatoru obsahuije alkylstannosiloxany.

UZIVATELE PROVADEJICI APLIKACI

Zubni lékat / zubni lékarka, zubni technik / technicka

1. PRIPRAVA ZUBNi NAHRADY

Odstranite starou rebazi (obr. 1): Obecné plati, Ze je starou, jiz existujici rebazi nutné odstranit kompletné . Bézi podle dané situace asi 0 1 —2 mm zbruste;
na okrajich vestibuldrné, lingualné nebo dorzalné ve vysce asi 2 — 3 mm provedte schiidek hluboky minimalné 1 mm; okraje zubni nahrady zaoblete a zubni
nahradu peclivé vycistéte.

Odmastéte (obr. 2): Cistym medicinskym alkoholem odmastéte a nechte uschnout.

Naneste primer mollosil® plus nebo adhezivum mollosil® ke vzniku chemické vazby (obr. 3): Viechny zbrousené a rebazované plochy, na kterych mé
materidl drzet, natfete rovnomérné a po celé plose primerem mollosil® plus nebo adhezivem mollosil®. Primer mollosil® plus nebo adhezivum mollosil®
nechte asi 1 minutu zaschnout. Lahvicku po pouZiti okamzité znovu uzavrete. Sliny, vihkost ¢i monomerni kapaliny zabranuiji adhezi pfipravk( mollosil®
plus a mollosil® na zubni nahradé.

2. NAMICHANI

mollosil® plus: Pouziti aplikacni pistole / davkovace

Kartusi vsadte podle odpovidajiciho navodu (k dostani zvlast, Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699). Odstrante a zlikvidujte uzavér kartuse; jiz ho znovu
nepouzivejte! Vytlacte malé mnozstvi materialu, dokud nebude z obou otvor(i rovnomérné vytékat. Michaci kanylu nasadte na kartusi a vytlacte pozadovany
materidl. Michaci kanylu ponechte na kartusi po kazdém pouziti jako uzaver.

mollosil®: Na michaci podlozce namichejte bazi mollosil® a katalyzator v poméru 1:1 (stejné délky prouzk() pomoci $pachtle po dobu 30 sekund do ho-
mogenni hmoty.
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3. PRIMA REBAZE V USTECH PACIENTA

Navrstveni na zubni nahradu (obr. 4): Zubni ndhradu pfipravte podle navodu v bodu 1. Material mollosil®plus z kartuse naneste pomoci davkovace (viz
bod 2), v pfipadé materialu mollosil® pomoci $pachtle (viz bod 2) rovnomémé, po celé plose a pokud mozno bez vzniku bublinek na vestibularni, lingualni
¢i dorsélni okraje. Poté material navrstvéte na zbytek zubni ndhrady (tloustka vrstvy: min 2 mm). Je potieba nanést vrstvu materidlu na viechna mista, ktera
pfichazeji do kontaktu s gingivou.

Zkontrolujte funkéni pohyby (obr. 5): Nasledné integrujte zubni ndhradu do Ust pacienta. Pacient by mél zaviit sta pfi normélné silné okluzi. Asi po 5
minutdch materiél zatuhne. Poté rebazovanou zubni nahradu vyjméte z Ust a opracuijte a nalakujte podle navodu v bodu 5.

4.NEPRIMA METODA V LABORATORI

Zubni ndhradu, u niz provadite rebazi, zasadte do kuvety s hornim dilem formy. Pro snazsi vyjmuti zubni nahrady potiete zubni fady pred vylitim protilehlé
strany silikonem, napf. Flexistone® Plus. Vyjméte zubni nahradu z kyvety a ndsledné ji preparujte podle navodu v bodu 1. Model pottete béznou izolaci sadry
a plastu (alginat). Jak je popsano v bodu 3, namichany prpravek mollosil®plus nebo mollosil® aplikujte pokud mozno bez bublinek, rovnomérné a po celé
plose na mista, ktera chcete rebazovat (tloustka vrstvy: asi o 1 mm vice, nez co jste predtim zfrézovali). Kyvetu uzaviete protilehlou stranou a pod lehkym
tlakem nechte po dobu asi 30 minut v lisu nebo po dobu 10 minut ve vodnim lazni v tlakovém hrnci pfi teploté 40 — 45 °C. Poté zubni nahradu vyjméte z
kyvety a opracuijte a nalakujte podle ndvodu v bodu 5.

5. OPRACOVANI A LAKOVANI

Vyhlazeni hran: Hrubé presahy odstrarite nejprve ostrym skalpelem nebo niizkami (obr. 6). Vhodnymi rotacnimi nastroji (napf. frézy Ci lestici a brusné kotoucky
Molloplast®, asi od 8.000 ot./min) pod lehkym tlakem zacistéte a vyhladte fezné hrany (obr. 7).

Politura (obr. 8): polituru mollosil® plus nebo Lustrol (pro mollosil®) pouzivejte pouze pro vyhlazeni obrousenych funkénich okrajd. Spachtli otevrete za-
pecetény hlinikovy uzavér a nasadte pipety. Obé kapaliny naneste pipetou v poméru 1:1 na michaci podlozku, $pachtli homogenné promichejte a Stétcem
naneste; asi 5 minut nechte pii pokojové teploté zaschnout.

6. DOPORUCENE CISTENI PRO PACIENTY

Rebazovanou zubni ndhradu nékolikrat denné dlikladné vycistéte mékkym kartackem a neutrdlnim mydlem pod tekouci vodou a oplachnéte; Cistici lazen:

max 10 min B

BEZPECNOSTNI POKYNY

» Pouze k uvedenému pouziti vyskolenym odbornym personélem.

» P¥i zpracovavani nepolymerizovaného materidlu noste osobni ochranné pomicky (ochranné rukavice, ochranné bryle).

» Pii findlnim opracovavani vytvrzeného materidlu pouzivejte vhodné osobni ochranné prostredky (ochranné rukavice, ochranné bryle, tstenku).

» Zubni nahrada bude s jistotou dobre drzet pouze v piipadé, ze jste zdrsnili plochy a potteli je primerem mollosil® plus!

» Vyvaruijte se kontaktu o¢i's katalyzatorem. V piipadé kontaktu oci okamzité diikladné vyplachnéte tekouci vodou a okamzité vyhledejte Iékarskou pomoc.

» Primer mollosil® plus nebo adhezivum mollosil® naneste na celou plochu!

» VSechna rebazovand mista zubni nahrady, kterd pfijdou do kontaktu s gingivou, musi byt rovnomérné a po celé plose pokryta piipravkem mollosil® plus
nebo mollosil®, jinak neni zaruceno, Ze bude zubni nahrada dobie drzet!

» Peclivé dodrzte dobu tuhnuti!

» Adhezivum mollosil®, primer mollosil® plus, plitura mollosil® plus a Lustrol: Uchovévejte mimo dosah zdrojt vzniceni.

» Informuijte se o moznych nebezpecich a bezpecnostnich pokynech v pfislusném bezpecnostnim listu.
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UPOZORNENI
» DETAX nerudi za skody, které vznikly chybnou aplikaci.

» mollosil®: Pouzivejte vyhradné slozky baze a katalyzatoru o stejném cisle Sarze. Dejte pozor, abyste nezaménili uzavéry tub!

» Dbejte na informace v bezpec¢nostnim listu!

Pro uzivatele a/nebo pacienty:

Jakékoli zdvaznd nezadouci piihoda, ke které doslo v souvislosti s dot¢enym prostfedkem, by méla byt neprodlené hldsena vyrobci na adrese incident@detax.de
a prislusnému orgénu clenského statu, v némz je uzivatel a/nebo pacient usazen.

KONTRAINDIKACE

Material nepouzivejte, pokud se u pacienta v minulosti vyskytla alergie na nékterou ze slozek, nebo pii kontaktni alergii. Pi odpovidajicim pouZiti se neoce-
kévaji zadné nezadouci tcinky. Obecné viak nelze vyloucit imunitni reakce, jako napfiklad alergie nebo podrézdéni. V pfipadé pochybnosti doporucujeme
provést pred pouzitim test na alergii.

LIKVIDACE

Obsah / obal zlikvidujte v souladu s mistnimi / regionlnimi / narodnimi a mezinarodnimi predpisy.

VYSVETLIVKY UZITYCH SYMBOLU

Zdravotnicky Uvedeno na ohybu
prostredek g )

Zpracovani: Skladovani:

pii23°C+2°C,50 +5% 25°C b

relativni vihkost vzduchu 15°C /ﬂ/ meF j/.\lt
59 °F

* od zacatku michani pfi 23 °C+2°C,50 £ 5%
relativni vihkost vzduchu. Pfi vyssich teplotach se

DIN ENISO 10139-2 Typ A, mékky

Technické udaje

mollosil®

mollosil® plus

Objem namichané hmoty

2 x50 ml (tuby)
2x30ml (tuby)

50 ml kartuse

Barva vyrobku béaze / katalyzator

cervenohnéda / svétlemodrd

Cervenohnéda / bil

Doba michani cca30srucné Z4dné (systém Automix)
Doba zpracovani* ccalmin30s ccalmin30s
Doba tuhnuti* caa’s ccabmin30s
Doba setrvani v ustech cca5min30s cca 5 min
Kone¢na tvrdost cca 28 Shore A cca 28 Shore A

Automix2, riizova;
michaci kanyly — obi. & _02770

|| Au.(o~m|x1,
obj. ¢.:02344
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RENDELTETESI CEL

Fogprotemek meghatérozott, kdzvetlen alabélelése
INDIKACIO

Minden PMMA miianyagra alkalmas.

Tartésan lagyan marado alabélelés készitése kozvetleniil a fogorvosi rendelében, vagy kozvetetten a fogtechnikai laborban.

A nyomaspontok kikiiszobolése a fels6 és az alsé dllkapocs tertiletén.

A-vonal elrekesztésére tapadasi problémandl és lagy allcsontgerincnél.

A felsé protézisen rugalmas zardszélként és a névelt adhéziéval a protézis helyzetének biztositaséara.
Eles széI(i alveoldris nytlvanyok rugalmas lefedéséhez.

Implantatumok teriiletének takaraséra és overdenture-fogpétléshoz.

PACIENS CELCSOPORT

Olyan személyek, akik fogorvosi kezelésen vesznek részt.

Lustrol és mollosil® plus polittir: Nem alkalmazhato terhes / szoptaté néknél és gyermekeknél.

A katalizator rész tartalmaz alkil-stanno-sziloxant.

RENDELTETESSZERU FELHASZNALO

Fogorvos / fogtechnikus

1. A PROTEZIS ELOKESZITESE
Tavolitsuk el a régi alabélelést (1. abra): A régi, meglévé aldbélelést mindig teljesen el kell tavolitani. A mindenkori szituacionak megfeleléen az alabé-
lelésre keriil6 bazist kb. 1 — 2 mm-rel lecsiszoljuk; a széleken vestiburdlis, lingualis, ill. dorsalis iranyban 2 — 3 mm magassagban egy legalabb 1 mm mély
1épcsét dolgozunk be; a protézis széleit lekerekitjiik és alaposan megtisztitjuk a protézist.

Zsirtalanitas (2. abra): Tiszta, orvosi alkohollal zsirtalanitjuk és hagyjuk megszaradni.

A mollosil® plus primer, ill. mollosil® adheziv felvitele a tapadas kozvetitéséhez (3. abra): Az 6sszes megcsiszolt felletet és a alabélelésre kertil6
fellileteket, amelyeken az anyagnak tapadnia kell kenjiik be mollosil® plus primerrel, ill. mollosil® adhezivvel. Hagyjuk megszaradni a mollosil® plus
primert ill. mollosil® adhezivet kb. 1 percig. Hasznalat utan a flakont azonnal zarjuk vissza. A nyal, nedvesség és monomer folyadékok megakadalyozzak
amollosil® plus ill. mollosil® tapaddsat a protézisen.

2. KEVERES

mollosil® plus: Keverdpisztoly / adagol6 hasznélata

A patront a specialis Gtmutato (kiilon kaphatd, Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699) szerint kell hasznalni. A patron lezérasat eltavolitjuk és eldob-
juk, ne hasznaljuk jra! Az anyagot kissé megnyomjuk, amig egyenletesen jon az anyag mindkét nyilasbol. A keverékaniilt felhelyezziik a patronokra és
kinyomjuk a sziikséges anyagot. A hasznélat utan lezarasként hagyjuk a keverdékaniilt a patronon.

mollosil®: Keveréblokkon keverjiik be a mollosil® bazist és katalizatort 1:1 ardnyban (azonos szalhossz) spatulédval 30 masodpercig egyenletesre.
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3.KOZVETLEN ALABELELES A PACIENSNEL

A protézis bevonasa (4. abra): A protézist el6készitjiik az 1. pontban leirtak szerint. mollosil®plus-patronanyagot adagoléval, (Iasd 2. pont), ill. mollosil®
anyagot spatuldval (Iasd 2. pont) lehetéleg buborékmentesen egyenletesen a teljes feliileten felvissziik a vestibularis, lingualis ill. dorsalis szélekre. Ezt
kévetden a teljes feliileten bevonjuk a maradék protézisbazist (rétegvastagsag min. 2 mm). A teljes protézis teriileteket be kell vonni, melyek érintkezésbe
lépnek az gingivaval.

Afunkcionalis mozgasok végrehajtasa (5. abra): Ezt kdvetden beillesztjiik a protézist a paciens szajaba. O zérja a szajat normal erds okkltziéval. A kétési
folyamat kb. 5 perc elteltével befejez6dik. Ez utan kivessziik az aldbélelt protézist a szajbol és az 5. pontban leirtak szerint kidolgozzuk és lakkozzuk.

4. INDIREKT MODSZER A LABORBAN

Az alabélelésre keriil6 protézist bedgyazzuk egy ellendarabos kiivettaba. A protézis konnyebb kivételéhez a fogsort az ellendarab kiontése el6tt bevonjuk
szilikonnal, pl. Flexistone® Plus. A protézist kivessziik a kiivettabol, majd az 1. pontban leirtak szerint el6készitjiik. A modellt bekenjiik egy altaldnos
gipsz-mianyag izolaléval (algindt). A 3. pontban leirtak szerint a mollosil®plus ill. mollosil® anyagot lehetéleg buborékmentesen egyenletesen a teljes
feliiletet bevonva az aldbélelésre keriilé protézis teriiletre applikéljuk (rétegvastagsag: kb. T mm-rel tobb, mint el6tte ledolgoztunk beldle). A kiivettat
lezérjuk az ellendarabbal és alacsony nyomassal kb. 30 percig a prés alatt hagyjuk, vagy 10 percig nyomasos edényben 40 — 45 °C mellett vizfiirdében.
Ez utén kivessziik a protézist a kiivettdbol és az 5. pontban leirtak szerint kidolgozzuk és lakkozzuk.

5. KIDOLGOZAS ES LAKKOZAS

A szélek simitasa: A durva felesleget el6bb vagjuk le éles szikével vagy olldval (6. abra). Ezt kovetden alkalmas forgd szerszammal (pl. Molloplast®
frézerrel, elépolirozval és csiszoldsapkaval, kb. 8000 ford/perc felett) kis nyomassal letisztitjuk és lesimitjuk a vagasi széleket (7. dbra).

Politur (8. abra): mollosil® plus politdr, ill. Lustrol (mollosil®-hez) csak a megcsiszolt funkcids szélekre hasznaljuk. Spatulaval kinyitjuk az aluminium plombat

és felhelyezziik a pipettakat. Mindkét folyadékot 1:1 ardnyban egy keverdblokkra pipettéljuk, spatulaval homogénre keverjiik és ecsettel felvissziik; kb.
5 percig szobahémérsékleten szaradni hagyjuk.

< 9yl
6. AJANLOTT TISZTITASI MOD A PACIENSEKNEK

Az aldbélelt protézist naponta tobbszor kefélje le alaposan puha fogkefével és semleges szappannal, folyd viz alatt kefélje le és Gblitse le; tisztito fiirdé: max.

10 perc. . . .
BIZTONSAGI UTMUTATASOK

» Csak a megadott célra, képzett szakember hasznélhatja.

» A nem kotott anyag megmunkalasandl személyi védéfelszerelést kell hasznalni (véddkeszty(, védészemiiveg).

» A megkotott anyag utémunkalatainal ennek megfeleléen alkalmas személyi védofelszereléseket (véddkesztyd, védészemiiveg, maszkot) kell viselni.

» A tapadas csak feldurvitott és mollosil® plus primerrel, ill. mollosil® adhezivvel bekent feliiletnél van biztositva!

» Kertilje a katalizdtor szembe jutasat, sziikség esetén azonnal alaposan &blitse ki folyd vizzel és azonnal forduljon szemorvoshoz.

» mollosil® plus primert, ill. mollosil® adhezivet a teljes fellleten fel kell vinni!

» Agingivaval érintkez6 minden alabélelése keriilé protézis résznek egyenletesen bekenve kell lenni mollosil® plus, ill. mollosil® anyaggal, méskiilonben
tapadasi probléma léphet fel!

> A kotési idoket feltétlendil be kell tartani!

» mollosil® adheziv, mollosil® plus primer, mollosil® plus politur és Lustrol: Tartsa tavol gyujtoforrastol.

» Aveszély-, és biztonsagi Gtmutatasokat a megfeleld biztonsagi adatlapon taldlhatja meg.

=)
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UTMUTATASOK

» A DETAX nem vallal felelésséget a hibas hasznalat altal okozott karokért.

» mollosil®: Csak azonos sarzsbol valé bézis-, és katalizator komponenseket szabad hasznélni. Ne cserélje fel a tubuslezarokat!

» Vegye figyelembe a biztonsagi adatlapot!

A felhasznal6 és/vagy a paciens szamara:

Az ezzel a termékkel kapcsolatosan eléfordult Gsszes sulyos esetet haladéktalanul jelenteni kell a incident@detax.de cimen, valamint a felhasznald és/
vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagéllam illetékes hatésaganak.

ELLENJAVALLATOK

Ne hasznélja az anyagot, ha ismert allergia, vagy kontakt allergia all fenn valamelyik 6sszetevé ellen. Nem kivant hatds szakszer( hasznélat esetén nem
vérhato.

Azonban alapvetéen nem zarhatok ki olyan immunreakciok, mint pl. allergia, irritacié. Bizonytalansag esetén azt javasoljuk, hogy az alkalmazas el6tt
készittessen allergiatesztet.

LESELEJTEZES

A tartalom/az edény leselejtezését a helyi/regionélis/orszégos és nemzetkozi el6irasoknak megfeleléen végezze el.

SZIMBOLUMOK MAGYARAZATA

Orvosi termék

Feldolgozas:
23°C+2°C, 50+ 5% rel.
pératartalom

lasd hajtast
=

Tarolas:

25°C |

77 °F /\/\-//\
15°C /\'\
59 °F .

* a keverés kezdetétdl 23 °C + 2 °C, 50 + 5 % rel. pa-
ratartalomnal. A magasabb hémérséklet leréviditi, az
alacsonyabb homérséklet meghosszabbitja az id6ket.

DIN EN IS0 10139-2 A tipus, lagy

Miiszaki adatok mollosil® mollosil® plus
R 2 x50 ml (tubus)

Keverési térfogat 230 ml (tubus) 50 ml patron

Termékszin bazis/katalizator vorosbarna / vilagoskék vorosbarna / fehér

Bekeverésiido

kb. 30 mp. kézi

nem vonatkozik (Automix-rendszer)

Feldolgozasi id6*

kb. 1 perc 30 mp.

kb. 1 perc 30 mp.

Kotésiid6*

kb. 7 perc

kb. 6 perc 30 mp.

Tartasi id6 a szajban

kb. 5 perc 30 mp.

kb. 5 perc

Végsé kikeményedés

kb. 28 Shore A

kb. 28 Shore A

Keverékaniil

Automix2, riZova;

GG

obj. ¢:02770
|| AuAto(mle
obj. ¢.: 02344
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LEJTEBOE HASHAYEHUE

Martepuan Ana npamoi JONTroCPOYHON NepebasnpoBKi 3y6HbIX NPOTE308

MOKA3AHUE

HOAXOAVIT ANA BCEX NONIMMETUNIMETAKPUNATOBbIX NMiacTmacc.

WN3rotoBnexHue nepe6a3|/|p030K, COXPaHAKLWMNX MATKOCTb B TeYEHNE ANINTENIbHOTO BPEMEHU, HEMNOCPEACTBEHHO B CTOMATO/IOrMYeCKOM KabuHeTe unn
HenpAmMbIM METOLOM B na6opaTopMM.

YcTpaHeHe yyacTKoB KOMMPECcum B 0611acTy BEPXHEN N HUXKHEN YentiocTu.

[ina orpaxaeHna IMHUM A NPn CNOXXHOCTAX CO CLENNEHNEM U HannuMK 6oNTaloLLerocs rpe6Ha.

B KauecTBe 3naCTUYHOrO Kpas Ha NpoTe3ax BepxHeil YencTu 1 Ana GuKcaLmm NoNoXKeHA NpoTesa 3a CYeT NOBbILLEHHON afre3nn.

,[ll'lﬂ 3NaCTUYHOrO OrpaXAeHnA asibBeONIAPHbBIX OTPOCTKOB C OCTPbIMU KpaaMU.

ﬂ}'lﬂ OrpakgeHna UMNIaHToB N B Ka4eCTBe Cbe€MHOro NpoTe3a.

LIENEBAA rPYNNA NALUUEHTOB

Jlnua, npoxoasLyye NneyeHne B paMmKax CTOMaTONOMMYECKON NpoLeypbl.

nAHuesbIn nak Lustrol n nonnposoyHoe cpepctao mollosil® plus: He npumeHATb Npu neyeHnn 6epemMeHHbIX/KOPMALLUX KEHLMH 1 feTell.
KoMnoHeHTbI KaTanusaTopa coiep»aT 0/10BOCOAEPaLYMe anKIN-CUNOKCAHbI.

NPEANOJIATAEMbBIE MOJIb3OBATEJIU

CTomaroror, 3y6Hoi TEXHUK

1.MOAITOTOBKA MPOTE3A

YpaneHue ctapoit nepe6asnpoBku (puc. 1): MoNHOCTbIO yAANUTL MMEIOLLYIOCA CTapyto nepe6as3npoBKy. B 3aBUCMMOCTY OT cuTyaumnm, cownndosatb
6a3uc, noaBepraemblit nepe6asmpoBKe, NPUMepPHO Ha 1 — 2 MM. Ha Kpasx B BECTUOYAAPHOWN, NIMHIBANbHOM 1 AOPCanbHO 06ACTAX Ha BbICOTE OKOMO
2 -3 MM caenatb ycTyn rybnHoil He MeHee 1 MM. Kpas npoTesa 3akpyriuTb, 0OCHOBATENIbHO OUMCTNTD MPOTE3.

06e3xupusaHue (puc. 2): 06e3XMPNUTL YNCTBIM MEANLIMHCKAM CMIMPTOM, [aTb BbICOXHY Tb.

HaHecenue rpyHtoBku mollosil® plus unu agresusa mollosil® ana cuennenua (puc. 3): Ha Bce oTwnndoBaHHble 1 nepe6asvpyemble y4acTku, C
KOTOPbIMM [I0MKEH COEIHATBLCA MaTepiar, HaHeCTV PaBHOMEPHbI NOKpbIBatoLLnii cioii rpyHToBKM mollosil® plus vnu agresvsa mollosil®. OctaButb
rpyHToBKy mollosil® plus unu agresus mollosil® Ha 1 MuHYTY Ana BbicbixaHus. Mocne ncnonb3oBaHNA Cpasy e 3aKpbiTb Oy Tbinouky. CrioHa, Bnara unu
MOHOMepHbIe XnAKoCTY npenaTcTyioT cueneHnio mollosil® plus nan mollosil® ¢ npotesom.

2.3AMELLVNBAHUE

mollosil® plus: MpumeHeHne cMecuTenbHOro NCTONETa/A03MPYIOLEro YCTPONCTBA

BcTaBnTb KapTpUaX CcornacHo cneyyanbHON MHCTPYKLUMK (3akasbiBaetca otaenbHo, Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699). Yaanutb konnayok
KapTpuaKa 1 BbIopocuTb; He Ncnonb3oBaTth NoBTopHO! Crerka BblAaBAMBaTb MaTepran 4o Tex Nop, NoKa OH He HAYHET BbIXOAUTL 13 060UX OTBEPCTUI
paBHOMEpHO. HazeTb KaHoMio ANA CMELIMBAHWA Ha KapTPULAXK 1 BbIAABUTb HEOBXOAMMOE KONIMUeCTBO MaTepuana. Kaxzablil pa3 nocse ncnosb3oBaHus
OCTaBAATb KaHIONIO AR CMELLMBAHMA HA KAPTPUAXKE B KAUECTBE KoMayka.

mollosil®: Ha 6noke Ana 3amelunBanna cmelwuneatb ocHoy mollosil® 1 katanusaTtop B cooTHowweHNy 1:1 (MONOCKM OAMHAKOBOW AMINHDI) LWNaTenem B
Teyenue 30 ¢ 0 NONyYeHNA OAHOPOAHON MaCChl.

RU
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3.NPAMAA NEPEBA3NPOBKA HA MALUMEHTE
HaHeceHue nokpbiTUA Ha npoTes (puc. 4): MoAroToBMTL NPOTE3 COMNAcHO MyHKTY 1. HaHecTn poBHbIM NOKpbIBaioLm cnoem matepuan mollosil®plus
13 KapTpug»Ka C MOMOLLbIO J03UpPYioLLero ycTpoiicTaa (cM. NyHKT 2) uan mollosil® c nomolwbio Wwnatensa (cm. MyHKT 2) N0 BO3MOXHOCTY 6€3 BKKUeHWi
BO3AyXa Ha BECTUBYNAPHbIE, JINHTBaNbHbIE 1 JOPCa/bHBIE Kpasi. 3aTeM HAHECTV MOKPbIBAIOLLMIA C/I0i Ha OCTABLUMIACA 6A3MC NpoTe3a (ToNLWMHA CNoA:
MI/IH 2 MM). Heo6X0AMMO BbINOSHATb MOKPbITVE BCEX YYACTKOB NPOTE3a, KOHTAKTUPYIOLMX C AECHOIA.

dyHKUMOHa. ZBUDKeHWii (puc. 5): 3aTemM yCTaHOBWTb NPOTe3 BO PTy NauyeHTa. MocneaHMin JOMKeH 3aKpbiTb POT C HOPMasnbHO
OKKmosmeﬁ MpoLecc oTBepX/AeHNA 3aBepLLIAETCA NPUMEPHO Yepe3 5 MUHYT. Mocne 3Toro BbIHYTb NepebasnpoBaHHbIil NPOTE3 N30 PTa U1, Kak OnncaHo
B NyHKTe 5, 06pab0TaTb 1 NOKPbITL TAKOM.
4. HENPAMAS METOJIVKA B TABOPATOPUM
MNepe6a3upyemblii poTe3 3aMakoBaTh B KIOBETY C BEPXHEN YacTbio. [1A 6osee Nerkoro n3snedeHns npotesa y6Hble pafbl Nepes 3an1BKoi BepxHe
4acTy HeOBXOANMO NOKPbITb CUAIMKOHOM, Hanpumep, Flexistone® Plus. BbiHyTb NpoTe3 13 KIOBETbI 11 3aTeM MOATOTOBMTH, Kak ONCaHo B nyHKTe 1. Mogens
06paboTaTb 0ObIYHBIM CPEACTBOM ANA N3ONALMN «MUMC-NAacTMacca» (anbriHart). Kak onucaHo B NyHKTe 3, HaHecTu 3amelueHHbiii mollosil®plus unn
mollosil® no Bo3mMoxHOCTH 6e3 06pa3oBaHmA My3bIPbKOB PaBHOMEPHbIM MOKPbIBAKLLMM C/I0eM Ha nepebasnpyemyio 06nacTb npoTesa (ToALMHa CNoA:
npuMepHo Ha 1 MM GonbLLe, 4eM bbIN0 NpeBapNTENbHO OTGPE3ePOBaHO). 3aKPbITh KIOBETY BEPXHEN YACTbIO 1 NPY HEGOMLLIOM AaBNEHNN NPECCOBAHNA
BbljepXaTb Noy npeccom okosno 30 MUHYT 1w B aBToknase npu 40 — 45 °C B BoaaHoi1 6aHe B TeueHre 10 MUHYT. 3aTeM BbiHYTb NPOTe3 U3 KIOBETbI 1,
KaK Orm1caHo B MyHKTe 5, 06paboTaTh 1 MOKPbITb 1AKOM.
5. ObPABOTKA N MOKPbITUE IAKOM
3arnaxuBaHue Kpae: [Tpexae BCero yaanuTb KpynHble U3NNLWKM OCTPbIM CKanbMenem nan HoXHuLamu (puc. 6). 3aTem ¢ MOMOLLbIO MOAXOAALNX
BPaLLAIoWNXCA UHCTPYMeHTOB (Hanpumep, dpe3 Molloplast®, nonvpos ana rpy6oit 06paboTky 1 WANGOBaNbHLIX KONMAYKOB, HAUNHAA C MPUM.

128 8000 06/MVH) OUNCTUTD 1 3arNafNUTb 06pe3Hble KPOMKM NMOA NErkM faBnexnem (puc. 7).

MonnposouHoe cpeactso (puc. 8): MonuposouHoe cpeactso mollosil® plus v rauuessblit nak Lustrol (ana mollosil®) ucnonbsosath Tonbko ana =l

3arnaxuBaHua 0TLL|}'IVI¢OBaHHbIX ¢yHKLlVIOHaI'IbeIX KpaeB. OTKprTb aNIOMWHUEBDI KONMAYoK € MOMOLLbIO LWNaTenAa u HageTb NUNEeTKK. Hakanatb u3
nuneTok o6e XKUAKOCTU B COOTHOLWIEHUN 1:1 Ha 6nok ANA 3aMeLllBaHNA, CMeLlaTb wnaTtenem A0 OAHOPOAHOCTU U HaHeCTn KUCTOYKOIA; OCTaBUTb anAa
BbICbIXaHWA B TEYEHME OK. 5 MUWHYT nNpn KOMHaTHO TeMmneparype.

6. PEKOMEHJALIXA NO OYUCTKE ANA NALNMEHTA

EXXeiHeBHO HECKONbKO pa3 OCHOBATENbHO OuMLaTh Nepe6as3npoBaHHbIii NPOTe3 MAKON 3y6HOI LETKOI 1 HERTPaNbHBIM MbIIOM 1 NPOMbIBaTb NOA

NpoTOYHON BooN. OuncTuTeNnbHaA BaHHOUKa: He 6onee 10 MUHYT.

YKA3AHWA NO TEXHUKE BE3OMNACHOCTU

» [lonycKaeTcs UCMonb30BaHME TOMBKO B YKa3aHHbIX LieNifX 06yyeHHbIM KBannduUMpoBaHHbIM NePCOHANOM.

» [pu 06paboTke HesaTBep/eBLLEro MaTepiana Heo6x0AUMO UCMONb30BaTb CPEACTBA UHANBUAYaNbHON 3alLUThI
(3aLynTHbIE NEpYaTKI, 3aLLUTHbIE OYKK).

» [pu nocnepytowyeit o6paboTke 3aTBepAEBLLErO MaTeprana HeOOXOANMO UCMONb30BaTL COOTBETCTBYIOLLME NOAXOAALLME CPEACTBA MHANBUAYaNbHOI
3alLMThI (3ALLUUTHBIE NePUATKK, 3aLYMTHBIE OUKI, MEANLIMHCKaA MacKa).

» CuenneHue rapaHTMPOBaHO TOMbKO C MOBEPXHOCTAMM, KOTOPbIM NpiaHa LLepPOXoBaTOCTb U KoTopble obpaboTaHbl rpyHTOBKOI mollosil® plus
nnu agresneom mollosil®!

» /136eraTb nonajaHuA Katanusatopa B rnasa. [pyn HEO6X0AMMOCTY Cpasy e TWaTeNbHO NPOMbITL F1a3a NMPOTOYHON BOAOI 1 He3aMeANNTENbHO
06paTuTbLCA K 0pTanbMonory.

» pyHToBky mollosil® plus nnu agre3us mollosil® HaHOCKUTb MOKpPbIBatOLLYYIM NOBEPXHOCTb Crioem!

» Bce yyacTkn npoTesa, noasepraemble nepebasnposKe, KOHTAKTUPYIOLME C AECHOIA, AOMKHbI ObiTb MOKPbITHI PABHOMEPHbIM MOKPbIBAIOLLUM ClOEM
mollosil® plus nan mollosil®, T. K. B NpoTMBHOM Clyyae MOTyT UMETb MECTO CTOXKHOCTM €O cLieneHnem!
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I=] > O6s3atenbHo Bblgep1BaTh Bpems oTBepaeHNs!
» Apresus mollosil®, rpyHToBka mollosil® plus, nonnposouroe cpencto mollosil® plus u rnaHLeBbIit nak Lustrol: He npubnmxatb K nctouHnkam
BOCMaMeHeHNA.
» YKa3aHusA Ha OMacHOCTU U yKa3aHWA Mo TeXHKe 6e30MacHOCT MOXHO HaliTI B COOTBETCTBYIOLLEM cepTUdMKaTe 6e30MacHOCTH.
YKA3AHUA
» Komnausa DETAX He HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a YLLEepO, BbI3BaHHbBIN HEMPABUAbHBIM UCMONb30BAHUEM.
» mollosil®: PaspeluaeTca ncnonb3oBaTb KOMMOHEHTHI OCHOBbI U KaTann3aTtopa TONbKO 13 OfHON NapTuu. He nytatb Konnayku Tio6ukos!
» [prHUMaTh BO BHIMaHWe cepTudukar b6esonacHocTn!
NPOTUBOMOKA3AHUE
He ncnonb3osatb Matepran Npu HannuM1 U3BECTHO anneprum Ha OfMH U3 KOMMOHEHTOB UM KOHTaKTHOM anneprin. [Mpu npaBuibHOM NPUMEHeHUM No-
60UHble peaKLum oTCYTCTBYHOT. OHAKO UMMYHHbIE peakLii, HanpyMep, anneprus, pasapaxeHue, B LIENOM, He MOTYT 6bITb UCKNIOUYEHDI. B ciyyae COMHeHMit
Mbl PeKOMEHAYeM nepes NPUMEHEHNEM BbINONHUTL annepronpodbl.
YTUNU3ALUA
YTunusauma coaepKUmMoro/emMKoCTu JOKHa BbIMOMHATBCA B COOTBETCTBUN C MECTHbIMI/PErnoHanbHbIMIU/HaLMOHANbHBIMU U MeXAYHaPOAHbIMM
npeanucaHnamm.

NOACHEHUE CUMBOJIOB

MeguuyuHckoe

nspenve g >

O6pabotka:

oM. crunb

XpaHeHue:
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AMA

Dis protezlerinin definitif dogrudan astarlanmasi

ENDIKASYON

Tiim PMMA plastikleri icin uygun.

Dogrudan muayenehanede veya dolayli olarak laboratuvarda siirekli yumusak kalan astarlarin tretimi.
Alt ve st cenede vuruk yerlerinin giderilmesi.

Yapismada zorluklar ve sarkma halinde damak hattina (Ah) elastik bir sinir cekmek igin.

Ust cene protezlerinde elastik bir sinir olarak ve daha yiiksek yapisma etkisi ile protezlerin pozisyonunu sabitlemek icin.

Keskin kenarli alveolar ¢ikintilarin elastik olarak kaplanmast igin.

implant alanlarini kaplamak ve hareketli protezler olarak (Overdenture).

HEDEF HASTA GRUBU

Dis hekimi tarafindan alinan 6nlem cercevesinde tedavi edilen hastalar.

Lustrol ve mollosil® plus cila: Gebe / emziren kadinlarda ve cocuklarin tedavisinde kullanmayin.
Katalizor bilesenleri alkil siloksanlar icerir.

ONGORULEN KULLANICI

Dis hekimi, dis teknisyeni

1. PROTEZIN HAZIRLANMASI

Astarn uzaklastirin (Sekil 1): Genel olarak eski ve mevcut bir astar timiyle uzaklastinimalidir. Astarlanacak kaideyi, duruma gore, yaklasik 1 — 2 mm
taslayin; kenarlardan vestibiiler, lingual veya dorsal yaklasik 2 — 3 mm yiikseklikte, en az 1 mm derinlikte kademeli olarak isleyin, protez kenarlarini
yuvarlatin ve protezi iyice temizleyin.

Yagdan arindirin (Sekil 2 ): Saf, tibbi alkol ile yagdan arindirin ve kurumaya birakin.

Yapistirma icin mollosil® plus astar veya mollosil® yapistiricilarini siiriin (Sekil 3): Malzemenin yapismasinin istendigi tim taslanan ve astarlanacak
ylizeylere esit ve yilizeyi tamamen kaplayacak sekilde mollosil® plus astar veya mollosil® yapistirici siiriin. mollosil® plus astar veya. mollosil® yapistiriciyt
yaklasik 1 dakika kurumaya birakin. Kullandiktan sonra siseyi derhal kapatin. Tiikiiriik, nem veya monomer sivilar mollosil® plus veya mollosil® yapisti-
rcinin proteze yapismasini engeller.

2. KARISTIRMA

mollosil® plus: Karistirma tabancasi / dispenser kullanimi

Kartusu 6zel talimata gére (ayri sekilde satisa sunulmaktadir, Automix1 REF 02343, Automix2 REF 02699) takin. Kartus kapagini gikarin ve atin ve yeniden
kullanmayin! Malzemeyi her iki delikten esit sekilde disari akana kadar hafifce sikin. Karistirma kanuliinii kartusun tzerine takin ve gerekli malzemeyi
sikin. Her kullanimdan sonra karistirma kaniilini kartus tizerinde bir kapak olarak birakin.

mollosil®: Bir karistirma blogu tizerinde mollosil® bazi ve katalizorii 1:1 oraninda (ayni uzunlukta sikarak) bir spatula ile 30 saniye homojen sekilde karstirin.
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3. HASTADA DOGRUDAN ASTARLAMA
Protezi kaplama (Sekil 4): Protezi 1. maddede tanimlandigi gibi hazirlayin. mollosil®plus kartus malzemesini dispenser araciligiyla (bakiniz madde 2)
veya mollosil® spatula ile (bakiniz madde 2) miimkiin oldugunca kabarciksiz, vestibiler, lingual veya dorsal kenarlara esit ve yiizeyi kaplayacak sekilde
siiriin. Sonra kalan protez kaidesini 6rtecek sekilde kaplayin (tabaka kalinligi: en az 2 mm). Protezin diseti ile temas eden tiim alanlari kaplanmalidir.
Fonksiyon hareketlerinin yiiriitiilmesi (Sekil 5): Protezi hastanin agzina yerlestirin. Agzini normal giiclii okluzyonda kapatmalidir. Sertlesme islemi
yaklasik 5 dakika icinde tamamlanir. Sonra astarlanan protezi agizdan cikarin ve 5. maddede aciklandigi gibi isleyin ve cilalayin.
4. LABORATUVARDA DOLAYLI YONTEM
Astarlanacak protezi baz plakl bir muflanin igine yerlestirin. Protezin ¢ikarilmasini kolaylastirmak icin, baz plaki dékmeden 6nce dis siralarini silikonla
kaplayin, or. Flexistone® Plus. Protezi mufladan ¢ikarin ve sonra 1. maddede agiklandigi gibi hazirlayin. Modele geleneksel algi plastik izolasyonu (aljinat)
stirtin. 3. maddede agiklandigi gibi, karistiriimis mollosil®plus veya mollosil® malzemesini miimkiin oldugunca kabarciksiz, esit ve ylzeyi kaplayacak
sekilde astarlanacak protez alanina uygulayin (tabaka kalinligi: énceden freze ile asindirilandan yakl.1 mm daha fazla). Baz plakli muflayi kilitleyin ve
hafif presleme basincinda yakl. 30 dakika pres altinda veya 10 dak. basingli kapta 40 — 45 °C'de su icinde birakin. Sonra protezi mufladan gikarin ve 5.
maddede agiklandigi gibi isleyin ve cilalayin.
5.1SLEME VE CILALAMA
Kenarlarin tesviyesi: Once kaba fazlaliklari keskin bir nester veya makasla uzaklastirin (Sekil 6). Ardindan uygun dénen aletler (6r. Molloplast® frezler,
polisaj ve taslama uglari takr. 8.000 dev/dak.) ile hafif basing altinda kesim kenarlarini temizleyin ve tesviye edin (Sekil 7).
Cila (Sekil 8): mollosil® plus cila veya Lustrol (mollosil® icin) sadece taslanan fonksiyonel kenarlari tesviye icin kullanin. Alu mihrlii kapagi bir spatula
ile acin ve pipetleri tizerine takin. Her iki siviyi 1:1 karistirma oraninda bir karistirma blogu izerine pipetle damlatin ve bir spatula ile homojen sekilde

134 kanstirin ve bir firca ile siiriin; yakl. 5 dakika oda sicakhiginda kurumaya birakin.

6. HASTALAR ICIN TEMIZLIK ONERISI

Astarli protezi giinde birkag kez yumusak bir dis fircasi ve notr sabunla iyice akan su altinda fircalayin ve durulayin; temizleme banyosu: Maks. 10 dak.

GUVENLIK UYARILARI

» Sadece egitimli uzman personel tarafindan belirtilen amaglar dogrultusunda kullanilmalidir.

» Sertlesmemis malzeme tizerinde calisirken kisisel koruyucu ekipman (koruyucu eldiven, koruyucu gozliik) kullanin.

» Sertlesmis malzeme tizerinde sonradan calisirken kisisel koruyucu ekipman (koruyucu eldiven, koruyucu gozliik) kullanin.

» Yapisma sadece piirlizlii hale getirilmis ve mollosil® plus astar veya mollosil® yapistirici stiriilmiis ylizeylerde saglanir!

» Katalizoriin goz ile temasindan kaginin, gerekirse gozleri derhal akan su ile iyice durulayin ve hemen g6z doktoruna goriinin.

» mollosil® plus astar veya mollosil® yapistiriciyr ylizeyi kaplayacak sekilde stiriin!

» Astarlanacak protezin diseti ile temas eden tiim alanlari esit ve yiizeyi tamamen kaplayacak sekilde mollosil® plus veya mollosil® ile kaplanmalidir, aksi
taktirde yapisma sorunlari ortaya ¢ikabilir!

» Sertlesme stiresine mutlaka uyun!

» mollosil® yapistirici, mollosil® plus astar, mollosil® plus cila ve Lustrol: Alev almasina yol agacak kaynaklardan uzak tutun.

» Tehlike ve giivenlik uyarilarini ilgili gtivenlik veri formunda bulabilirsiniz.
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UYARILAR

» DETAX, hatali kullanim sonucu meydana gelen hasarlardan sorumlu degildir.

» mollosil®: Sadece ayni partiden olan baz ve katalizor bilesenleri kullanilabilir. Tiip kapaklarini karistirmayin!

» Giivenlik veri formunu dikkate alin!

KONTRAENDIKASYON

Malzemeyi bir icerik maddesine karsi alerjinin bilinmesi durumunda veya temas alerjilerinde kullanmayin. Uygun sekilde kullanilmasi durumunda isten-
meyen etkiler beklenmez. Ancak &r. alerji, irritasyon gibi bagisiklik reaksiyonlari temel olarak elimine edilemez. Stiphelenilmesi durumunda kullanmadan
once bir alerji testinin yapilmasini tavsiye ediyoruz.

IMHA

icerigin/haznenin imhas yerel/bélgesel/ulusal ve uluslararasi ynetmelikler uyarinca yapilmalidir.

SEMBOL ACIKLAMALARI
Tibbi driin Bakiniz delik

o
isleme: Depolama:
23°C+2°Cde %50 +5 25°C Ny
bag. hava nemi TTF e
15°C AN
59 °F 0

* kanistirmadan itibaren 23 °C+2°C, 50 + % 5
bagil nemde. Daha yiiksek sicakliklar belirtilen
siireyi kisaltir, daha diisiik sicakliklar ise uzatir.

DIN EN SO 10139-2Tip A, yumusak

Teknik veriler

mollosil®

mollosil® plus

Kangim hacmi

2 x50 ml (tiip)
2x30 ml (tiip)

50 ml kartus

Uriin rengi baz/katalizér

Kizil kahve / agtk mavi

Kizil kahve / beyaz

Kanistirma siiresi

yakl. 30 saniye mandel

gerekmez (Automix-System)

isleme siiresi*

yakl.1 dak. 30 saniye

yakl.1 dak. 30 saniye

Sertlesme siiresi* yakl. 7 dak. yakl.6 dak. 30 saniye
Agizda durma siiresi yakl.5 dak. 30 saniye yakl. 5 dak.
Final sertligi yakl. 28 Shore A yakl. 28 Shore A

Kangtirma kaniilti

. Automix2, pembe;
AT Uriin No.: 02770

Automix1;
Uriin No.: 02344
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Ordering Information

mollosil®

Standard packing 03005
base, tube of 50 ml

catalyst, tube of 50 ml

adhesive, bottle of 5 ml

Lustrol gloss varnish,

bottles of 2 x 6 ml

2 pipettes

Starter kit 02274
base, tube of 30 ml

catalyst, tube of 30 ml

adhesive, bottle of 5 ml

Lustrol gloss varnish,

bottles of 2 x 6 ml

2 pipettes

mollosil® plus Automix1
Standard packing
cartridge of 50 ml
Primer, bottle of 5 ml
Polish, bottles of 2 x 7 ml
7 mixing cannulas, 6 mm
1 grinding sleeve

1 grinding sleeve holder
2 pipettes

Refill packing Automix1
cartridge of 50 ml

02436

02439

mollosil® plus Automix2
Standard packing
cartridge of 50 ml
Primer, bottle of 5 ml
Polish, bottles of 2 x 7 ml
7 mixing cannulas, pink

1 grinding sleeve

1 grinding sleeve holder
2 pipettes

Refill packing Automix2
cartridge of 50 ml

02353

02354

mollosil® adhesive
bottle of 5 ml

Lustrol gloss varnish
bottles of 2 x 6 ml

Primer
bottle of 5 ml

Polish
bottles of 2 x 7 ml

03007

03008

02440

02441

Grinding sleeves
pointed, 10 pcs.

Grinding sleeve holder
pointed, 1 pcs.

good morning spray

Standard packing
spray bottle of 100 ml

02615

02616

02284

mixing cannula Automix 2
rose, 48 pcs.

mixing cannula Automix 1
6 mm, 48 pcs.

02707

02344
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